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Siehe Geréte- und Zubehdrbeschreibung Seite 5.
e |nhalator mit Zubehor

e Mesh-Vernebler mit Medikamentenbehélter
e Mundstiick

e \erbindungsstiick

e Erwachsenenmaske

e Kindermaske

o Netzteil

e 4 x AA 1,5V Batterien

e Diese Gebrauchsanweisung

e Aufbewahrungstasche

1. Kennenlernen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich flir ein Produkt unseres
Sortimentes entschieden haben. Unser Name steht
fir hochwertige und eingehend gepriifte Qualitatspro-
dukte aus den Bereichen Warme, Gewicht, Blutdruck,
Korpertemperatur, Puls, Sanfte Therapie, Massage,
Beauty, Baby und Luft.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerk-
sam durch, bewahren Sie sie flr spéteren Gebrauch
auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugénglich und
beachten Sie die Hinweise.

Mit freundlicher Empfehlung
Ihr Beurer-Team

Anwendungsbereich

Dieser Inhalator ist ein Mesh-Vernebler zur Behandlung
der oberen und unteren Atemwege.

Durch Verneblung und Inhalation des vom Arzt verord-
neten bzw. empfohlenen Medikaments kénnen Sie Er-
krankungen der Atemwege vorbeugen, deren Begleit-
erscheinungen mildern und die Heilung beschleunigen.
Weitere Auskinfte Uiber die Einsatzmdglichkeiten erfah-
ren Sie durch lhren Arzt oder Apotheker.

Das Gerat ist fur die Inhalation zu Hause und unterwegs
geeignet. Die Medikamenteninhalation sollte nur nach
arztlicher Anweisung erfolgen. Nehmen Sie die Inha-
lation ruhig und entspannt vor und atmen Sie langsam
und tief ein, damit das Medikament bis in die feinen,
tief liegenden Bronchien gelangen kann. Atmen Sie
normal aus.

Das Gerét ist nach Aufbereitung flir den Wiederein-
satz geeignet. Die Aufbereitung umfasst den Austausch
samtlicher Zubehdrteile inklusive dem Mesh-Vernebler,
sowie eine Gerateoberflichendesinfektion mit einem
handelsiiblichen Desinfektionsmittel.

Beachten Sie, dass der Austausch samtlicher Zube-
horteile dann vorzunehmen ist, wenn das Gerat durch
mehrere Personen verwendet wird.

Wir empfehlen deshalb den Vernebler und weiteres Zu-
behdr nach einem Jahr auszuwechseln.

2. Zeichenerklarung

Folgende Symbole werden in der Gebrauchsanwei-
sung verwendet.

A Warnung

A Achtung
@ Hinweis

Auf der Verpackung und auf dem Typenschild des Ge-
rates und des Zubehdrs werden folgende Symbole ver-
wendet.

Warnhinweis auf Verletzungsge-
fahren oder Gefahren flir Ihre Ge-
sundheit.

Sicherheitshinweis auf mdgliche
Schaden am Gerat/Zubehdr.

Hinweis auf wichtige Informationen.

Anwendungsteil Typ BF

Gebrauchsanweisung beachten

Hersteller

Ein/Aus

Seriennummer

Gerat der Schutzklasse 2

Nicht im Freien verwenden

=B 3=

Geschltzt gegen Fremdkdrper
>12,5 mm und gegen schréges Tropf-
wasser

%
N
N




Die CE-Kennzeichnung bescheinigt

C € die Konformitat mit den grundlegen-
0483| den Anforderungen der Richtlinie

93/42/EC fir Medizinprodukte.

3. Warn- und Sicherheitshinweise

A Warnung

e \or dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Ge-
rat und Zubehor keine sichtbaren Schaden aufwei-
sen. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wen-
den Sie sich an lhren Handler oder an die angege-
bene Kundendienstadresse.

Eine Anwendung des Gerétes ersetzt keine arztliche

Konsultation und Behandlung. Befragen Sie bei je-

der Art von Schmerz oder Krankheit deshalb immer

zunéchst lhren Arzt.

Bei gesundheitlichen Bedenken irgendwelcher Art

konsultieren Sie Ihren Hausarzt!

Beachten Sie beim Einsatz des Inhalators die allge-

meinen HygienemaBnahmen.

Fir den Typ des zu verwendenden Medikamentes,

die Dosierung, die Haufigkeit und die Dauer der In-

halation sind immer die Anweisungen des Arztes zu
befolgen.

Verwenden Sie nur Medikamente, die von lhrem Arzt

oder Apotheker verordnet oder empfohlen wurden.

Sollte das Gerat nicht korrekt funktionieren, sich Un-

wohlsein oder Schmerzen einstellen, brechen Sie die

Anwendung sofort ab.

Halten Sie das Gerét wéahrend des Gebrauchs von

Ihren Augen entfernt, der Medikamentennebel konn-

te schadigend wirken.

Betreiben Sie das Gerat nicht bei Vorhandensein von

brennbaren Gasen.

Betreiben Sie das Gerét nicht in der Nahe von elek-

tromagnetischen Sendern.

Dieses Gerét ist nicht daflir bestimmt, durch Kin-

der oder Personen mit eingeschrankten physischen,

sensorischen (z.B. Schmerzunempfindlichkeit) oder
geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/
oder mangels Wissen benutzt zu werden. Es sei
denn, sie werden durch eine flrr lhre Sicherheit zu-
sténdige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr

Anweisungen, wie das Gerat zu benutzen ist.

e Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern (Er-
stickungsgefahr).

e Benutzen Sie keine Zusatzteile, die nicht vom Her-
steller empfohlen werden.

e Tauchen Sie das Gerét nicht in Wasser und verwen-
den Sie es nicht in Nassrdumen. Es diirfen keines-
falls FlUssigkeiten in das Gerét eindringen.

e Schiitzen Sie das Gerét vor stérkeren StoBen.

e Wenn das Gerét heruntergefallen ist, extremer Feuch-
tigkeit ausgesetzt wurde oder anderweitige Schaden
davongetragen hat, darf es nicht mehr benutzt wer-
den. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit dem Kunden-
service oder Handler in Verbindung.

e Der IH 50 darf nur mit entsprechendem Beurer-Zube-
hor betrieben werden. Die Verwendung von Fremd-
Zubehor kann zur Beeintrachtigung der Therapie-
effizienz filhren und gegebenenfalls das Gerat be-
schadigen.

e Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerat heraus,
wenn diese verbraucht sind oder Sie das Gerét lan-
ger nicht benutzen.

So vermeiden Sie Schaden, die durch Auslaufen ent-
stehen konnen. Ersetzen Sie immer alle Batterien
gleichzeitig.

A Achtung

e Stromausfall, pl6tzliche Stérungen bzw. andere un-
gunstige Bedingungen kénnten zur Betriebsunféhig-
keit des Geréts flihren. Deshalb wird empfohlen, tiber
ein Ersatzgerat bzw. ein (mit dem Arzt abgesproche-
nes) Medikament zu verfligen.

e Das Gerat darf nicht in der Nahe von Warmequellen
aufbewahrt werden.

e Das Gerat darf nicht in Raumen verwendet werden,
in denen zuvor Sprays verwendet wurden. Vor der
Therapie sind diese Raume zu llften.

e Verwenden Sie aus hygienischen Griinden fir jeden
Benutzer einen eigenen Zubehdrsatz (Mesh-Verneb-
ler, Maske, Mundstick).

e Das Gerat an einem vor Witterungseinflissen ge-
schitzten Ort aufbewahren. Das Gerét muss bei den
vorgesehenen Umgebungsverhaltnissen aufbewahrt
werden.

e Benutzen Sie keine Flissigkeiten deren Viskositat
(Dickflussigkeit) groBer als 3 ist. Die Mesh kann da-
durch irreparabel beschadigt werden.

e Benutzen Sie kein Medikamentenpulver (auch nicht
in aufgeloster Form).

® Den Vernebler nicht schitteln da hierbei Fltissigkeit
austreten kann und das Geréat beschadigt werden
konnte.

Netzteil

A Achtung

e \lerwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

e Achten Sie darauf, dass die Netzanschlussbuchse
nicht mit Flussigkeiten in Bertiihrung kommen kann.

e Sollten Adapter oder Verldngerungen erforderlich
sein, missen diese den geltenden Sicherheitsvor-
schriften entsprechen. Die Stromleistungsgrenze so-
wie die auf dem Adapter angegebene Maximalleis-
tungsgrenze diirfen nicht tberschritten werden.



e Nach dem Gebrauch des Netzteils immer das Netz-
teil aus der Steckdose ziehen.

e Das Gerat darf nur an die auf dem Typschild ange-
gebene Netzspannung angeschlossen werden.

Allgemeine Hinweise

A Achtung

e Verwenden Sie das Gerat ausschlieBlich:

—am Menschen,

— fur den Zweck, fir den es entwickelt wurde (Aero-
solinhalation) und auf die in dieser Gebrauchsan-
weisung angegebene Art und Weise.

e Jeder unsachgeméBe Gebrauch kann geféhrlich
sein!

e Bei akuten Notféllen hat die Erste Hilfe Vorrang.

e Verwenden Sie neben den Medikamenten nur eine

Kochsalzlésung.

e Dieses Gerdt ist nicht fir den gewerblichen oder kli-
nischen Gebrauch bestimmt, sondern ausschlieBlich
zur Eigenanwendung im privaten Haushalt!

Vor Inbetriebnahme

A Achtung

e \or Gebrauch des Gerétes ist jegliches Verpackungs-
material zu entfernen.

e Schitzen Sie das Gerét vor Staub, Schmutz und
Feuchtigkeit

e Betreiben Sie das Gerét nicht in stark staubbelaste-
ter Umgebung.

e Bringen Sie das Gerat und Zubehdr vor Benutzung
auf Raumtemperatur.

e Schalten Sie das Geréat sofort aus, wenn es defekt
ist oder Betriebsstorungen vorliegen.

e Der Hersteller haftet nicht flir Schaden, die durch
unsachgemaBen oder falschen Gebrauch verursacht
wurden.

@ Hinweise zum Umgang mit Batterien

e Wenn FlUssigkeit aus einer Batteriezelle mit Haut
oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle
mit Wasser auswaschen und arztliche Hilfe aufsu-
chen.

e \erschluckungsgefahr! Kleinkinder kdnnten Batterien
verschlucken und daran ersticken. Daher Batterien
fr Kleinkinder unerreichbar aufbewahren!

o Auf Polaritdtskennzeichen Plus (+) und Minus (-) ach-
ten.

e Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, Schutzhand-
schuhe anziehen und das Batteriefach mit einem
trockenen Tuch reinigen.

e Schitzen Sie Batterien vor GbermaBiger Warme.

® Explosionsgefahr! Keine Batterien ins Feuer werfen.

e Batterien dirfen nicht geladen oder kurzgeschlossen
werden.

e Bei langerer Nichtbenutzung des Gerats die Batteri-
en aus dem Batteriefach nehmen.

¢ Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwer-
tigen Batterietyp.

e Immer alle Batterien gleichzeitig auswechseln.

e Keine Akkus verwenden!

e Keine Batterien zerlegen, 6ffnen oder zerkleinern.

A Warnung

Ausgelaufene oder beschédigte Batterien kdnnen bei
Beriihrung mit der Haut Ver&tzungen verursachen. Be-
nutzen Sie zum Entnehmen der Batterie in diesem Fall
geeignete Schutzhandschuhe.

Reparatur

@ Hinweis

e Sie dirfen das Gerat keinesfalls 6ffnen oder reparie-
ren, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht mehr
gewahrleistet ist. Bei Nichtbeachten erlischt die Ga-
rantie.

e Wenden Sie sich bei Reparaturen an den Kunden-
service oder an einen autorisierten Handler.

4. Wissenswertes zum Gerat
Zubehor

Verwenden Sie ausschlieBlich das vom Hersteller emp-
fohlene Zubehdr, nur dann ist eine sichere Funktion
gewahrleistet.

A Achtung

Auslaufschutz

Beim Einfllllen des Medikamentes in den Medikamen-
tenbehalter achten Sie darauf, diesen nur bis zur ma-
ximalen Markierung (8 ml) zu fllllen. Die empfohlene
Flllungsmenge liegt zwischen 2 und 8 ml.

Wahrend der Anwendung kdnnen Sie das Gerét bis
zu einem maximalen Winkel von 45° nach allen Rich-
tungen kippen, ohne die Vernebelung und damit den
Behandlungserfolg zu beeintréchtigen. Eine Vernebe-
lung findet aber nur statt solange die zu vernebelnde
Substanz mit der Mesh in Berlihrung ist. Sollte dies
nicht der Fall sein wird die Vernebelung automatisch
gestoppt.

Bitte versuchen Sie dennoch das Gerét moglichst
senkrecht zu halten.

Automatische Abschaltung

Das Gerét verflgt Uiber eine automatische Abschaltung.
Wenn das Medikament bzw. die Fllssigkeit bis auf eine
auBerst geringe Restmenge verbraucht ist schaltet sich
das Geréat automatisch aus, um eine Beschédigung der
Mesh zu vermeiden.

Betreiben Sie das Gerét nicht mit leerem Medikamen-
tenbehalter bzw. Wassertank! Das Gerat schaltet sich



automatisch ab, wenn die zu vernebelnde Substanz
keine Berlihrung mehr mit der Mesh hat.

5. Gerate- und Zubehor-
beschreibung
Ubersicht
1 Abdeckung

2 Medikamentenbehal-
ter

3 Mesh-Vernebler

4 Kontroll-LEDs zur
Betriebsanzeige:
blau: Gerat betriebs-
bereit

orange: Batterien
wechseln

Ein-/Aus-Taster
Gehéause
Batteriefach

Anschlussstecker des \
Netzteils

0 N O O

Ubersicht Zubehor

9 10
12 13

T

Q]

9 Erwachsenenmaske
10 Kindermaske

11 Mundstlick

12 Verbindungsstiick
13 Netzteil
Aufbewahrungstasche

6. Inbetriebnahme
Vor der ersten Verwendung

@ Hinweis

o Vor der ersten Nutzung sollte der Vernebler und das
Zubehor gereinigt und desinfiziert werden. Siehe
hierzu ,,Reinigung und Desinfektion“ Seite 7.

Montage

Entnehmen Sie das Gerat der Verpackung.
e Setzen Sie den
Mesh-Verneb-
ler (3) falls noch
nicht montiert
auf den Ansatz
am Behalter(2),
arretieren Sie
diesen, indem
Sie ihn im Uhr-
zeigersinn dre-
hen, bis die sil-
berfarbenen Kontaktelektroden nach unten weisen.
Setzen Sie den
Behéalter mit
montierter Mesh
fest auf das
Gehause (6)
bzw. die
Geratebasis, so
dass dieser links
und rechts
hérbar einrastet.
e Legen Sie die
Batterien ein.

Batterien einlegen

o Offnen Sie das Batteriefach (7) an der Gerateunter-
seite mit einem leichten Druck und gleichzeitigem
Zug in Richtung der Pfeilsymbole des Batteriefach-
deckels und klappen Sie das Batteriefach auf.

e Legen Sie vier Batterien (Typ AA LRG6) ein.

e Achten Sie auf die
korrekte Polung der
Batterien (Abbildung am
Gehauseboden).

e Klappen Sie den Bat-
teriefachdeckel wieder
zu und schieben Sie ihn
entgegen der Pfeilrich-
tung bis zum Anschlag

ZU.
@ Hinweis

e Achten Sie beim Batteriewechsel darauf, dass der
Medikamentenbehalter vollstandig leer ist, da hier




ansonsten die Gefahr besteht, dass einzelne Trop-
fen austreten.

e Bitte wechseln Sie, sobald die orangefarbenen Kon-
troll-LEDs (4) leuchten, alle vier Batterien, da die Effi-
zienz der Verneblung mit schwachen Batterien stark
nachlasst.

e Mit neuen Alkaline-Batterien kdnnen Sie das Geréat
ca. 180 Minuten betreiben.

e Dies ist fir 5-9 Anwendungen mit Kochsalzlésung
(je nach Dosierung und Anwendungsdauer) ausrei-
chend.

Betrieb mit Netzteil

Das Netzteil (13) nur an die auf dem Typschild ange-

gebene Netzspannung anschlieBen.

e Zum Anschluss des Netzteils (13) bitte den Batterie-
fachdeckel 6ffnen.

e Stecken Sie den Anschlussstecker des Netzteils (8)
in die vorgesehene Anschlussbuchse (15) und das
Netzteil (13) vollstandig in eine geeignete Steckdose.

@ Hinweis

e Achten Sie darauf, dass sich eine Steckdose in der
Nahe des Aufstellplatzes befindet.

e \erlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand dar-
ber stolpern kann.

e Zur Trennung des Inhalators vom Stromnetz nach der
Inhalation schalten Sie zuerst das Gerat aus und zie-
hen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose.

e Die Batterien mussen beim Betrieb mit dem Netzteil
(13) nicht entfernt werden.

e Das Netzteil (13) kann nicht zum Laden von Akkus
verwendet werden.

7. Bedienung

1. Vernebler vorbereiten

e Aus hygienischen Griin-
den ist es unbedingt er-
forderlich den Vernebler
sowie das Zubehdr nach
jeder Behandlung zu rei-
nigen und nach der t&g-
lich letzten Behandlung
zu desinfizieren.
Sollten bei der Therapie mehrere verschiedene Medi-
kamente nacheinander inhaliert werden, so ist zu be-
achten, dass der Vernebler nach jeder Anwendung
unter warmem Leitungswasser durchgesplilt wird.
Siehe hierzu ,,Reinigung und Desinfektion“ auf Sei-
te 7.

e Entfernen Sie die Abdeckung (1) vom Gerat.

2. Vernebler befiillen

o Offnen Sie den Medikamen-
tenbehdlter (2) indem Sie den
Bugel 6ffnen und beflillen Sie
den Medikamentenbehélter
mit einer isotonischen Koch-
salzlésung oder fiillen Sie das
Medikament direkt ein. Ver-
meiden Sie eine Uberfiillung!
Die maximal empfohlene Fiillmenge betrégt 8 mi!
Verwenden Sie Medikamente nur auf Anweisung Ih-
res Arztes und fragen Sie nach der fiir Sie angemes-
senen Inhalationsdauer und -mengel!

Liegt die vorgegebene Menge des Medikamentes
bei weniger als 2 ml, filllen Sie diese Menge nur mit
isotonischer Kochsalzlésung auf mind. 4 ml auf. Ei-
ne Verdiinnung ist bei zéhfllissigen Medikamenten
ebenfalls notwendig. Achten Sie auch hier auf die
Anweisung lhres Arztes.

3. Vernebler schlieBen

e SchlieBen Sie den Deckel des Medikamentenbehél-
ters (2) und arretieren Sie den Biigel, bringen Sie die
Abdeckung (1) wieder an.

4. Zubehor verbinden

e Gerat mit gewlinschtem Zubehor (Mundsttick, Er-
wachsenenmaske oder Kindermaske) fest mit dem
montierten Medikamentenbehalter (2) verbinden.

¢ Die Erwachsenenmaske sowie die Kindermaske sind
mit dem Verbindungsstick (12) (Adapter) zu montieren.

e Flihren Sie nun das Gerat an lhren Mund und um-
schlieBen Sie das Mundsttick fest mit lhren Lippen.
Bei Verwendung der Maske(n) die Maske bitte tber
Nase und Mund setzen.

e Starten Sie das Gerat mit dem Ein-/Aus-Taster (5).

e Das Ausstromen des Sprilhnebels aus dem Gerét
und die blau leuchtenden LED’s (4) zeigen den ein-
wandfreien Betrieb an.

5. Richtig inhalieren

e Atemtechnik
Fir eine méglichst weit reichende Verteilung der Teil-
chen in den Atemwegen ist die richtige Atemtechnik
wichtig. Damit diese in den Atemwegen und der Lun-
ge ankommen kdnnen, muss langsam und tief einge-
atmet, der Atem kurz angehalten (5 bis 10 Sekunden)
und anschlieBend rasch ausgeatmet werden.

¢ Die Anwendung von Inhalatoren zur Behandlung von
Atemwegserkrankungen sollte grundsatzlich nur in
Absprache mit Inrem Arzt erfolgen. Dieser wird Ihnen
die Auswahl, Dosierung und Anwendung von Medi-
kamenten zur Inhalationstherapie empfehlen.

® Bestimmte Medikamente sind &rztlich verschrei-
bungspflichtig.



@ Hinweis

Sie sollten das Gerat moglichst senkrecht halten.
Eine geringe Schréglage beeinflusst die Anwen-
dung jedoch nicht, da der Behélter auslaufsicher
ist. Fiir eine volle Funktionsfahigkeit achten Sie bei
der Anwendung darauf, dass Sie das Gerat nicht
weiter als 45° in jede Richtung kippen bzw. dass
das Medikament in Kontakt mit der Mesh ist.

A Achtung

Atherische Heilpflanzendle, Hustensafte, Losungen
zum Gurgeln, Tropfen zum Einreiben oder flir Dampf-
béder sind grundsétzlich ungeeignet fiir die Inhalati-
on mit Inhalatoren. Diese Zuséatze sind oft zahfllissig
und kénnen die korrekte Funktion des Gerétes und da-
mit die Wirksamkeit der Anwendung nachhaltig be-
eintrachtigen.

Bei einer Uberempfindlichkeit des Bronchialsystems
kénnen Medikamente mit atherischen Olen unter Um-
standen einen akuten Bronchospasmus (eine plétzliche
krampfartige Einengung der Bronchien mit Atemnot)
ausldsen. Fragen Sie dazu lhren Arzt oder Apotheker!

6. Inhalation beenden

e Schalten Sie das Gerat nach der Behandlung mit
dem Ein-/Aus-Taster (5) aus.

e Die Kontroll-LEDs (4) erléschen.

e |st das Inhalat vernebelt, schaltet sich das Gerat
selbst ab. Technisch bedingt verbleibt eine kleine
Restmenge in dem Medikamentenbehdlter (2).

e \erwenden Sie diese nicht mehr.

e Trennen Sie ggf. das Netzteil (13) vom Stromnetz.

7. Reinigung durchfiihren
Siehe ,,Reinigung und Desinfektion* auf Seite 7.

8. Reinigung und Desinfektion
Warnung

Befolgen Sie nachfolgende Hygienevorschriften, um

eine Gesundheitsgefahrdung zu vermeiden.

e Vernebler und Zubehdr sind fir eine Mehrfachver-
wendung vorgesehen. Bitte beachten Sie, dass fir
die unterschiedlichen Anwendungsbereiche ver-
schiedene Anforderungen an die Reinigung und hy-
gienische Wiederaufbereitung gestellt werden.

@ Hinweis

e Eine mechanische Reinigung der Mesh sowie des
Zubehors mit Birsten oder der Gleichen, muss un-
terbleiben, da hierbei irreparable Schaden die Fol-
ge sein kénnen und ein gezielter Behandlungserfolg
nicht mehr gewéhrleistet ist.

e Die zusatzlichen Anforderungen bezliglich der not-
wendigen hygienischen Vorbereitung (Handpflege,
Handhabung der Medikamente bzw. der Inhalations-
|6sungen) bei Hochrisikogruppen (z.B. Mukoviszido-
sepatienten) erfragen Sie bitte bei Inrem Arzt.

Reinigung

Der Mesh-Vernebler mit Behélter sowie das benutzte

Zubehdr wie Mundsttick, Maske, Verbindungsstiick

usw. missen nach jeder Anwendung mit heiBem Was-

ser gereinigt werden. Trocken Sie die Teile sorgfaltig
mit einem weichen Tuch ab. Setzen Sie die Teile, wenn
diese vollstédndig getrocknet sind, wieder zusammen
und legen Sie die Teile in ein trockenes, abgedichte-
tes Behdltnis oder flihren Sie die Desinfektion durch.

e Ziehen Sie das Mundstlick sowie das entsprechen-
de Zubehdr vom Vernebler ab.

e Geben Sie 6 ml klares Wasser in den Medikamen-
tenbehélter (2) und schalten das Gerét ein, um die
Mesh vorab von Medikamentresten zu reinigen (bitte
die ganze Flissigkeit vernebeln).

e Entfernen Sie die Batterien.

® Nehmen Sie Ansatzteile wie den Mesh-Vernebler
oder den Medikamentenbehalter und die Abdeckung
vom Gerét.

Zerlegen

Zum weiteren Reinigen

der Einzelteile zerlegen

Sie den Vernebler (2, 3):

e Entfernen Sie den
Medikamentenbehalter
(2) mit Mesh-Vernebler
(3), indem Sie beide
Klammern nach innen
driicken und die
Einheit nach oben
abnehmen.

Trennen Sie den Mesh-
Vernebler (3) vom
Medikamentenbehalter
(2), indem Sie diesen
im Gegenuhrzeigersinn
drehen und abnehmen.
Der Zusammenbau er-
folgt spéter sinngemaB
in umgekehrter Reihen-
folge.




A Achtung

Halten Sie niemals das gesamte Gerat zum Reinigen

unter flieBendes Wasser.

Vergewissern Sie sich bei der Reinigung, dass jegliche

Ricksténde entfernt werden und trocknen Sie alle Tei-

le sorgfaltig ab.

Verwenden Sie dabei auf keinen Fall Substanzen, die

bei der Beriihrung mit der Haut oder den Schleim-

hauten, verschluckt oder inhaliert potenziell giftig sein
kdnnten.

Das Gehé&use des Gerétes reinigen Sie bei Bedarf mit

einem leicht feuchten Tuch, das Sie mit einer milden

Seifenlauge trénken kdnnen.

e Falls sich Reste von medizinischen Losungen oder
Verunreinigungen an den silberfarbenen Kontakten
von Gerat und Vernebler befinden, verwenden Sie zur
Reinigung ein mit Ethylalkohol befeuchtetes Watte-
stabchen.

e Reinigen Sie auch die AuBenseiten der Mesh und des
Medikamentenbehélters mit einem mit Ethylalkohol
befeuchteten Wattestébchen.

A Achtung

e \or jeder Reinigung muss das Geréat ausgeschaltet,
vom Netz getrennt und abgekiihlt sein.

e Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel und
halten Sie das Gerat niemals unter Wasser.

e Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geréte-
innere gelangt!

e Gerét und Zubehdr nicht in der Spilmaschine reini-
gen!

e Das Geréat darf im angeschlossenen Zustand nicht
mit feuchten Handen angefasst werden; es darf kein
Wasser auf das Gerat spritzen. Das Gerat darf nur im
vollstandig trockenen Zustand betrieben werden.

e Spriihen Sie keine Flussigkeit in die Luftungsschlitze!
Eingedrungene Flussigkeiten kénnen eine Besché-
digung der Elektrik sowie anderer Inhalatorteile ver-
ursachen und zu einer Funktionsstérung fuihren.

A Achtung

Wir empfehlen Ihnen die Inhalation ohne Unterbre-
chungen durchzufiihren, da wahrend einer langeren
Behandlungspause das Inhalat den Mesh-Vernebler
verkleben kénnte und damit die Wirksamkeit der An-
wendung beeintrachtigt wird.

Desinfektion

Bitte folgen Sie den unten aufgefiihrten Punkten sorg-
faltig, um lhren Vernebler und das Zubehdr zu desin-
fizieren. Es wird empfohlen, die Einzelteile spatestens
nach der taglich letzten Benutzung zu desinfizieren.

Sie kdnnen den IH 50 und dessen Zubehdr auf zwei
unterschiedliche Arten desinfizieren, mit Ethylalkohol
oder in kochendem Wasser.

Reinigen Sie zun&chst den Vernebler und das Zubehor
wie unter ,,Reinigung” beschrieben. Danach kénnen Sie
mit der Desinfektion fortfahren.

A Achtung

Es ist zu beachten, dass Sie die Mesh (3) nicht berih-
ren, da diese dadurch zerstért werden kann.

Desinfektion mit Ethylalkohol (70-75%)

e Geben Sie 8 ml Ethylalkohol in den Medikamenten-
behélter (2). SchlieBen Sie den Behélter. Lassen Sie
den Alkohol mindestens fiir 10 Minuten im Behélter.

e Zur besseren Desinfektion schitteln Sie die Einheit
hin und wieder leicht.

e Nach dieser Behandlung schiitten Sie den Ethyl-
alkohol aus dem Behélter.

e Wiederholen Sie den Vorgang, jedoch diesmal mit
Wasser.

e Stellen Sie den Medikamentenbehélter (2) so, dass
Sie die Mesh (3) mit ein paar Tropfen Ethylalkohol
betropfeln kdnnen. Diese bitte ebenfalls 10 Minuten
einwirken lassen.

¢ Reinigen Sie abschlieBend alle Teile nochmals unter
flieBendem Wasser.

Desinfektion mit kochendem Wasser

e Der Vernebler sollte wie beschrieben zerlegt und zu-
sammen mit dem Mundstlick flr 15 Minuten in spru-
delnd kochendes Wasser gelegt werden. Der Kontakt
der Teile mit dem heiBen Topfboden sollte hierbei
vermieden werden.

e Sie kdnnen den Vernebler und das Mundstiick auch
mit einem handelsiblichen Vaporisator desinfizieren.
Beachten Sie hierzu die Gebrauchsanweisung des
Vaporisator-Herstellers.

e Der Vernebler darf nicht in die Mikrowelle gelegt wer-
den.

@ Hinweis

Die Gesichtsmasken diirfen nicht in heiBes Wasser ge-

legt werden!

e Wir empfehlen Ihnen, die Masken mit einem handels-
Uiblichen Desinfektionsmittel zu desinfizieren.

Trocknung

e Trocknen Sie die Teile sorgféltig mit einem weichen
Tuch ab.

e Schiitteln Sie den Mesh-Vernebler (3) leicht hin und
her (5—10x), damit das Wasser innerhalb der Mesh
aus den kleinen Léchern entfernt wird.



e Legen Sie die Einzelteile auf eine trockene, saubere
und saugféhige Unterlage und lassen Sie sie voll-
standig trocknen (mindestens 4 Stunden).

@ Hinweis

Bitte beachten Sie, dass nach der Reinigung die Teile
vollsténdig getrocknet sind da ansonsten hier das Risi-
ko von Keimwachstum erhoht ist.

Setzen Sie die Teile, wenn diese vollstandig getrocknet
sind, wieder zusammen und legen Sie die Teile in ein
trockenes, abgedichtetes Behéltnis.

Vergewissern Sie sich, dass der Mesh-Vernebler (3)
durch das Schiitteln komplett getrocknet wurde. An-
derenfalls kann es passieren, dass die Verneblung nach
dem Zusammenbau des Gerétes nicht funktioniert.

In diesem Fall zerlegen Sie den Mesh-Vernebler (3) bitte
nochmals und schiitteln Sie diesen, damit das Wasser
austreten kann. Nach erfolgtem Zusammenbau sollte
der Inhalator wieder wie gewohnt funktionieren.

Materialbestéandigkeit

e Bei der Wahl der Reinigungs- bzw. Desinfektions-
mittel ist folgendes zu beachten: Verwenden Sie nur
ein mildes Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel,
welches Sie nach Herstellerangaben dosieren.
Vernebler und Zubehor unterliegen bei haufiger An-
wendung und hygienischer Wiederaufbereitung,
wie jedes andere Kunststoffteil auch, einer gewis-
sen Abnutzung. Dies kann im Laufe der Zeit zu ei-
ner Veranderung des Aerosols und somit auch zu
einer Beeintrdchtigung der Therapieeffizienz fiihren.
Wir empfehlen deshalb den Vernebler sowie das Zu-
behdr spatestens nach einem Jahr auszuwechseln.

Lagerung

e Nicht in Feuchtrdumen (z.B. Badezimmer) lagern und
zusammen mit feuchten Gegensténden transportieren.

e \or anhaltender direkter Sonneneinstrahlung ge-
schiitzt lagern und transportieren.

Probleml6sung

Probleme/ Magliche Ursache/Behebung
Fragen

Der Vernebler | 1. Zu wenig Medikament im Verneb-
erzeugt kein ler.

oder zuwenig |2 Vernebler nicht senkrecht gehalten.
Aerosol.

3. Ungeeignete Medikamentenfliissig-
keit zum Vernebeln eingefiillt (z.B.
zu dickflussig. Viskositat muss klei-
ner als 3 sein).

Die Medikamentenflissigkeit sollte
vom Arzt vorgegeben werden.

Probleme/
Fragen

Mégliche Ursache/Behebung

Der AusstoB
ist zu gering.

1. Die Batterien sind leer. Ersetzen
Sie die Batterien oder schlieBen Sie
das Netzteil an und versuchen Sie
es erneut.

2. Luftblasen befinden sich im Medi-
kamentenbehélter, welche einen
dauernden Kontakt mit der Mesh
verhindern. Bitte Uberpriifen Sie
dies und entfernen Sie gegebenen-
falls die Luftblasen.

3. Partikel auf der Mesh behindern den
AusstoB. In diesem Fall kénnen Sie
zum Entfernen der Verschmutzung
2-3 Tropfen Essig mit 3-6 ml Was-
ser einflllen und diese Mischung
vollsténdig vernebeln. Diesen Nebel
bitte nicht inhalieren und den Medi-
kamentenbehalter danach reinigen
und desinfizieren (siehe Seite 7).
Sollte sich der AusstoB dennoch
nicht verbessern, wechseln Sie die
Mesh aus.

4. Die Mesh ist abgenutzt.

Welche Medi-
kamente kann
man inhalie-
ren?

Natirlich kann nur der Arzt entschei-
den, welches Medikament fur die Be-
handlung lhrer Erkrankung eingesetzt
werden soll. Bitte fragen Sie hierzu
lhren Arzt.

Mit dem IH 50 kdnnen Sie Medika-
mente mit einer Viskositét kleiner als
3 vernebeln.

Es bleibt Inha-
lationslésung
im Vernebler
zuriick.

Dies ist technisch bedingt und normal.
Beenden Sie die Inhalation sobald Sie
ein deutlich veréndertes Vernebler-
gerdusch hdren oder sich das Gerat
aufgrund fehlenden Inhalats selbst
abschaltet.

Was ist bei
Kleinkindern
und Kindern
zu beachten?

1. Bei Babys sollte die Maske Mund
und Nase abdecken um eine effekti-
ve Inhalation zu gewéhrleisten.

2. Bei Kindern sollte ebenfalls die
Maske Mund und Nase abdecken.
Eine Verneblung neben schlafen-
den Personen ist wenig sinnvoll, da
hierbei nicht geniigend des Medika-
ments in die Lunge gelangen kann.

Hinweis: es sollte nur unter Aufsicht

und mit Hilfe einer erwachsenen Per-

son inhaliert werden und das Kind
nicht allein gelassen werden.

Die Inhalation
mit der Maske
dauert langer?

Dies ist technisch bedingt. Durch die
Maskenlécher atmen Sie pro Atemzug
weniger Medikament ein als Uber das
Mundstiick. Das Aerosol wird tiber die
Lécher mit Raumluft vermischt.




Probleme/
Fragen

Mégliche Ursache/Behebung

Bendtigt jeder
seinen eigenen

Aus hygienischer Sicht ist dies unbe-
dingt notwendig.

Vernebler?

9. Technische Angaben

Abmessungen

(LxBxH) 72 x 59 x 143 mm

Gewicht 238 g inkl. Batterien
Batteriebetrieb 4 x 1,5V Typ AA, Mignon (LR6)
Fullvolumen max. 8 ml

Medikamentenfluss ca. 0,25 ml/min.
Schwingfrequenz 100 kHz

Gehausematerial ~ ABS/TPE

Netzanschluss 100-240V~; 50-60 Hz; 0,15A
Betriebs- Temperatur: +5°C bis +40°C

Relative Luftfeuchte: <80% nicht
kondensierend

Temperatur: -10°C bis +45°C
Relative Luftfeuchte: <80% nicht
kondensierend

bedingungen

Lager- und Trans-
portbedingungen

Technische Anderungen vorbehalten.

VerschleiBteile sind von der Garantie ausgenommen.
Die Seriennummer befindet sich auf dem Gerét oder
im Batteriefach.

100
90
80
70
60
50
40
30
20

mass sum distribution

16 27 48

Particle Diameter (um)

Die Messungen wurden mit einer Natrium-Chlorid-L6-
sung mittels Laser-Diffraktions-Methode durchgefiihrt.
Das Diagramm ist méglicherweise so nicht auf Suspen-
sionen oder sehr zahflissige Medikamente anwendbar.
Né&here Informationen dazu kénnen Sie vom jeweiligen
Medikamentenhersteller erfahren.
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10. Ersatz- und VerschleiBteile

Sie konnen die Ersatz- und VerschleiBteile iber die
jeweilige Serviceadresse unter der angegeben Mate-
rialnummer erwerben.

Bezeichnung Material | REF
Mesh-Vernebler mit PC 162.711
Medikamentenbehalter

Yearpack PP, 603.05
(Mundstlck, Erwachsenenmas- | PVC,

ke, Kindermaske, Mesh-Verneb- | EVA,

ler, Verbindungsstuck ) PET

@ Hinweis

Bei Verwendung des Gerates auBerhalb der Spezifika-
tion ist eine einwandfreie Funktion nicht gewahrleistet!
Technische Anderungen zur Verbesserung und Wei-
terentwicklung des Produktes behalten wir uns vor.
Dieses Geréat und dessen Zubehdr entspricht den euro-
paischen Normen EN60601-1 und EN60601-1-2 sowie
EN13544-1 und unterliegt besonderen VorsichtsmaB-
nahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Vertrag-
lichkeit. Bitte beachten Sie dabei, dass tragbare und
mobile HF-Kommunikationseinrichtungen dieses Gerat
beeinflussen kdnnen. Genauere Angaben konnen Sie
unter der angegebenen Kundenservice-Adresse anfor-
dern oder am Ende der Gebrauchsanweisung nachle-
sen. Das Gerét entspricht den Anforderungen der eu-
ropdischen Richtlinie fiir Medizinprodukte 93/42/EC,
dem Medizinproduktegesetz.

ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITAT

e Das Gerét entspricht den zur Zeit geltenden Vor-
schriften in Bezug auf die elektromagnetische Kom-
patibilitdt und ist geeignet flr die Verwendung in
samtlichen Gebauden, einschlieBlich derjenigen, die
fur private Wohnzwecke bestimmt sind. Die Radio-
freguenzemissionen des Geréts sind duBerst niedrig
und verursachen mit groBter Wahrscheinlichkeit kei-
ne Interferenzen mit anderen Geréten in der Néhe.

e Es empfiehlt sich auf jeden Fall, das Gerét nicht tber
oder nahe bei anderen Geréten aufzustellen. Sollte es
mit lhren Elektrogeraten zu Interferenzen kommen,
verstellen Sie es oder schlieBen Sie es an eine an-
dere Steckdose an.

e Funkgeréte kdnnten den Betrieb des Geréts beein-
flussen.



11. Entsorgen

Batterie Entsorgung

e Die verbrauchten, vollkommen entladenen Batterien
mussen Sie Uber speziell gekennzeichnete Sammel-
behalter, Sondermdillannahmestellen oder Uber den
Elektrohandler entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu
verpflichtet, die Batterien zu entsorgen.

e Diese Zeichen finden Sie auf schad-
stoffhaltigen Batterien: ﬁ

Pb = Batterie enthalt Blei,
Cd = Batterie enthalt Cadmium,
Hg = Batterie enthélt Quecksilber.

Pb Cd Hg

Allgemeine Entsorgung

Im Interesse des Umweltschutzes darf das

Gerdt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit K
dem Hausmlill entsorgt werden. Die Entsor- ~ mmm
gung kann Uber entsprechende Sammelstellen in Ih-
rem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerat geméas
der Elektro- und Elektronik Altgerate EG-Richtlinie -
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
Bei Ruckfragen wenden Sie sich an die fiir die Ent-
sorgung zustandige kommunale Behdrde.

12. Garantie und Service

Wir leisten 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum flir Mate-

rial- und Fabrikationsfehler des Produktes. Die

Garantie gilt nicht:

¢ Im Falle von Schaden, die auf unsachgemaBer
Bedienung beruhen.

o Fiir VerschleiBteile.

¢ Bej Eigenverschulden des Kunden.

® Sobald das Gerat durch eine nicht autorisierte
Werkstatt gedffnet wurde.

Die gesetzlichen Gewahrleistungen des Kunden blei-
ben durch die Garantie unberiihrt. Fiir Geltendma-
chung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit
ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu
flhren. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes
von 3 Jahren ab Kaufdatum gegentliber der Beurer
GmbH, Ulm (Germany) geltend zu machen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen
an unseren Service unter folgendem Kontakt:
Service Hotline:

Tel.: +49 (0) 731/ 39 89-144

E-Mail: kd@beurer.de

www.beurer.com
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Fordern wir Sie zur Ubersendung des defek-
ten Produktes auf, ist das Produkt an folgende
Adresse zu senden:

Beurer GmbH

Servicecenter

LessingstraBe 10 b

89231 Neu-Ulm

Germany

Irrtum und Anderungen vorbehalten
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Included in delivery

For details of the delivery scope, see description of the
device and accessories on page 14.

® Nebuliser and accessories

e Mesh atomiser with medicine container
e Mouthpiece

e Connecting piece

e Adult mask

e Child mask

e Power pack

® 4 x AA 1.5V batteries

e These instructions for use

e Storage bag

1. Getting to know your instrument
Dear customer

thank you for choosing one of our products. Our brand
stands for well-engineered, quality made products;
driven by innovation and safety. Our product range
encompasses a wealth of products for health and well-
being in the heat, weight, blood pressure, body tem-
perature, pulse, gentle therapy, massage, beauty, baby
and air sectors.

Please read these instructions for use carefully and
keep them for later use, be sure to make them ac-
cessible to other users and observe the information
they contain.

With kind regards
Your Beurer team

Area of application

This nebuliser is a mesh atomiser for treating the up-
per and lower respiratory tract.

The nebulisation and inhalation of medication pre-
scribed or recommended by a doctor can prevent
against diseases of the respiratory tract, treat the side
effects of these disorders and accelerate healing.

For more information on possible applications, consult
your doctor or pharmacist.
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The device is suitable for inhalation at home. Medicines
should only be inhaled when instructed by a doctor.
Inhalation should be performed in a calm and relaxed
atmosphere. Inhale slowly and deeply to enable the
medicine to reach the small bronchi deep into the
lungs. Exhale normally.

Once prepared, the device is suitable for reuse. Recon-
ditioning includes the replacement of all accessories in-
cluding the mesh atomiser, as well as the disinfection of
the surface of the device using a standard disinfectant.
Please note that all accessories should be replaced if
the device is used by more than one person.

We therefore recommend that you replace the atom-
iser and other accessories after a year.

2. Signs and symbols
The following symbols appear in these instructions.

A Warning  Warning instruction indicating a
risk of injury or damage to health.

A Important Safety note indicating possible
damage to the unit/accessory.
@ Note

The following symbols are used on the packaging and
on the nameplate of the device and accessories.

Note on important information.

Type BF applied part

Follow instructions for use

Manufacturer
On/Off

Serial number

Device in protection class 2

Do not use outdoors

NElEE =D

Protected against foreign objects equal
to or greater than 12.5 mm in diameter
and against drops of water falling at up
to 15° from vertical

The CE labelling certifies that the
product complies with the essential
requirements of Directive 93/42/EC on
medical products.

IP22

c € 0483




3. Safety information and warnings

A Warning

® Before use, ensure that there is no visible damage to
the unit or accessories. When in doubt, do not use
the unit and contact your dealer or the customer ser-
vice address provided.

Using the unit is not a substitute for consultation with
or treatment from a physician. Whenever you have
any pain or illness, always contact your physician first.
If you have health concerns of any kind, contact your
general practitioner!

When using the nebuliser, always follow the basic
hygiene procedures.

Always follow your doctor’s instructions regarding
the type of medicine to be used and the dose, fre-
quency, and duration of inhalation.

Only use medicines that have been prescribed or rec-
ommended by your doctor or pharmacist.

If the unit does not function correctly or if you begin to
feel unwell or feel pain, stop using the unitimmediately.
During use, hold the unit away from the eyes, as some
nebulised medicines may cause damage to the eyes.
Do not operate the unit in the presence of flammable
gases.

Do not use the device near electromagnetic ransmit-
ters.

This device is not intended to be used by children or
persons with restricted physical, sensory (e.g. insen-
sitivity to pain) or mental abilities or persons lacking
in the required experience or knowledge for safe op-
eration of the device, unless supervised or instructed
by a person responsible for their safety.

Keep children away from packaging materials (risk
of suffocation).

Do not use attachments that are not recommended
by the manufacturer.

Do not dip the unit into water and do not use it in wet
rooms. Do not allow any liquid to penetrate the unit.
Protect the unit from strong impacts.

Do not use the unit if it has fallen or been dropped
on the floor, been exposed to extreme humidity or
is otherwise damaged. In case of doubt, contact our
customer service department or your local dealer.
The IH 50 must only be operated using the appropri-
ate Beurer accessories.The use of other accessories
can impair therapeutic efficiency and may damage
the device.

Remove the batteries from the device if you will not
be using it for an extended period. Leaking batteries
may damage the device.
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A Important

e Power cuts, sudden faults or other unfavourable con-
ditions may render the unit unusable. You are there-
fore recommended to keep a spare device or re-
placement medicine (as agreed with the doctor).

e The device must be stored away from sources of
heat.

® Do not use the unit in a room in which a spray has
previously been used. If this is the case, ventilate the
room before commencing treatment.

e For reasons of hygiene, each user should use their
own set of accessories (mesh atomiser, mask and
mouthpiece).

e Store the device in a location protected against en-
vironmental influences. The device must be stored
in the specified ambient conditions.

¢ Do not use any liquids that have a viscosity (thick-
ness) greater than 3, as these may damage the mesh
irreparably.

e Do not use any medicines in powder form (even if
dissolved).

¢ Do not shake the atomiser, as this may cause liquid
to leak, and the device may become damaged.

Power pack
Important

e Do not use any power pack other than the one sup-
plied.

e Ensure that the mains socket cannot come into con-
tact with liquids.

e |f adapters or extensions are required, these must
comply with the applicable safety regulations. The
electrical capacity and the maximum capacity speci-
fied on the adapter must not be exceeded.

o After using the power pack, unplug it from the socket.

e Connect the unit only to the mains voltage listed on
the type plate.

General notes
Important

e Use the unit only:
— On humans,
— for its intended purpose (aerosol inhalation) and in
the manner described in these instructions for use.
* Any improper use can be dangerous!
e |In acute emergencies, first aid takes priority.
e Apart from medicines, use only a saline solution.
e This unit is not intended for commercial or clinical
use, but only for individual, private household use!



Before using the unit for the first time

A Important

e Before you use the unit for the first time, remove all
packaging materials.

e Protect the unit against dust, dirt and moisture.

® Do not use the unit in very dusty environments.

e Before use, ensure the device and accessories are
at room temperature.

e Switch the unit off immediately if it is defective or
malfunctioning.

e The manufacturer shall not be held liable for damage
or injuries caused by improper or incorrect use.

@ Notes on handling batteries

e |f your skin or eyes come into contact with battery
fluid, flush out the affected areas with water and seek
medical assistance.

e Choking hazard! Small children may swallow and
choke on batteries. Store the batteries out of the
reach of small children.

e Observe the plus (+) and minus (-) polarity signs.

e |f a battery has leaked, put on protective gloves and
clean the battery compartment with a dry cloth.

e Protect the batteries from excessive heat.

e Risk of explosion! Never throw batteries into a fire.

* Do not charge or short-circuit batteries.

e |f the device is not to be used for a long period, take
the batteries out of the battery compartment.

e Use identical or equivalent battery types only.

o Always replace all batteries at the same time.

¢ Do not use rechargeable batteries.

¢ Do not disassemble, split or crush the batteries.

AWarning

Leaking or damaged batteries can cause burns if they
touch the skin. When removing such batteries, wear
suitable protective gloves.

Repairs

@ Note

e Never open or attempt to repair the unit yourself, as
otherwise proper function is no longer guaranteed. Fail-
ure to observe this regulation shall void the warranty.

e |f you need to have the unit repaired, contact customer
service or an authorised dealer.

4. Useful information on the device
Accessories

The safe functioning of the device can only be guar-
anteed if the accessories recommended by the manu-
facturer are used.
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A Important

Protecting against leaks

When filling the medicine container with medicine,
ensure that you do not exceed the maximum mark
(8 ml). The recommended filling amount is between
2 and 8 ml.

During use, you can tilt the device up to a maximum
angle of 45° in any direction, without impairing its
nebulising function or the success of the treatment.
However, spraying only takes place if the substance
to be sprayed is in contact with the mesh. If it is not,
spraying stops automatically.

However, please try to hold the device as upright as
possible.

Automatic switch-off

The device has an automatic switch-off function. To
prevent damage to the mesh, the device switches off
automatically when the medicine/liquid has been al-
most entirely used up.

Do not use the device if the medicine container or wa-
ter tank is empty.

The device switches off automatically if the substance
to be sprayed is no longer in contact with the mesh.

5. Description of device and
accessories

Overview

1 Cover
Medicine container
Mesh atomiser
Operation LEDs:
blue: device ready
orange: change bat-

2
3
4

teries =1,
5 On/off button g X 4
6 Casing 5
eurer)
7 Battery compartment ‘
8 Power pack connec- l | 6
tor \ \\
— 7



Overview of accessories

A4

QD

9 Adult mask

10 Child mask

11 Mouthpiece

12 Connecting piece
13 Power pack
Storage bag

11
@)
13

|

6. Initial use
Before using the unit for the first time

@ Note

e The atomiser and accessories must be cleaned and
disinfected before they are used for the first time. For
information about this, see “Cleaning and disinfec-
tion” on page 16.

Assembly
Remove the unit from the packaging.
e |f not already fit- K
ted, fit the mesh O
atomiser (3)
onto the neck
of the container
(2), and lock
into place by
turning it clock-
wise until the
silver-coloured
contact elec-
trodes are facing downwards.
Place the
container with
fitted mesh
firmly onto the
housing (6) or
base of the
device, so that
you hear it click
into place on the
left and right.
e Insert the batteries.
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Inserting the batteries

¢ To open the battery compartment (7) on the under-
side of the device, apply light pressure and pull the
battery compartment cover in the direction of the ar-
rows, then fold the lid up.

Insert four batteries (type AA LRG6).

Ensure that the poles of
the batteries are
touching their
respective poles in the
device (see illustration
on the bottom of the
casing).

Fold the battery com-
partment lid down again
and push it back in
place, in the opposite
direction to the arrows.

@ Note

® When changing batteries, ensure that the medicine
container is completely empty, otherwise there is a
risk of leaks.

e When the orange LEDs (4) light up, replace all four
batteries, because spraying becomes much less ef-
fective when the batteries are weak.

e You can operate the device for approx. 180 minutes
with new alkaline batteries.

e This is sufficient for 5-9 uses of saline solution (de-
pending on the dose and duration of each use).

Operating the device with the power pack

Only connect the power pack (13) to the mains voltage

listed on the type plate.

e Open the battery compartment lid to connect the
power pack (13).

e |nsert the power pack connector (8) into the connec-
tion socket provided (15), and the power pack (13)
fully into a suitable socket.

@ Note

e Ensure that there is a socket near to where the unit
will stand.

e Lay the mains cable in such a way that no one can
trip over it.

¢ To disconnect the nebuliser from the mains after use,
first switch off the device and then remove the plug
from the socket.

e The batteries must not be removed from the mains
part (13) during operation.

e The power pack (13) cannot be used for charging
batteries.



7. Operation

1. Preparing the atomiser

e For reasons of hygiene,
it is imperative that the
atomiser and accompa-
nying accessories are
cleaned and disinfected
after every use.
If the therapy requires that various different medi-
cines be inhaled in succession, ensure that the
atomiser is rinsed after every use. For details, see
Cleaning and disinfection on page 16.

e Remove the cover (1) from the device.

2. Filling the atomiser

e Open the medicine container
(2) by opening the clip, and fill
the medicine container with
an isotonic saline solution or
medicine. Do not overfilll The
maximum recommended fill
amount is 8 ml.

Use medication only on the advice of a physician,
and check the appropriate inhalation duration and
quantity for your needs.

If the recommended dose of the medicine is less
than 2 ml, top up this quantity to at least 4 ml using
only isotonic saline solution. Viscous medicines may
also require dilution. Always follow the instructions
of your doctor.

3. Closing the atomiser

e Close the lid of the medicine container (2) and click
the clip in place, and then refit the cover (1).

4. Fitting accessories

e When the required accessories (mouthpiece, adu It
mask or child mask) have been attached to the de-
vice, attach the device firmly to the assembled medi-
cine container (2).

e The adult mask and child mask must be fitted using
the connecting piece (12) (adapter).

e Now place the device to your mouth and close your
lips firmly around the mouthpiece. When using either
of the masks, place it over the nose and mouth.

e Start the device using the on/off button (5).

® The spray mist coming from the device and the illu-
minated blue LEDs (4) show that the device is work-
ing perfectly.

5. Inhaling correctly

¢ Breathing technique
The right breathing technique is important to ensure
that the particles are distributed as widely as pos-
sible into the air ways. So that they can enter the air
ways and lungs, you must inhale slowly and deeply,
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hold your breath briefly (5 to 10 seconds) and then
exhale quickly.

e You should only use nebulisers to treat respiratory
disorders if advised to do so by your doctor, who will
recommend the medicine, dose and application for
inhalation therapy.

e Certain medicines are only available on prescription.

@ Note

You should hold the device as upright as possible.
Tilting it slightly will not, however, affect its function,
since the container is leakproof. To ensure that the
device functions correctly, make sure that you do
not tilt it more than 45° in any direction and that the
medicine is in contact with the mesh while in use.

A Important

Essential oils, cough medicines, solutions designed
for gargling, and drops for application to the skin or for
use in steam baths are wholly unsuitable for inhalation
using a nebuliser. These substances are often highly
viscous and can impair the correct function of the de-
vice and hence affect the effectiveness of its applica-
tion in the long term.

In the case of oversensitivity of the bronchial system,
medicines containing essential oils can sometimes
cause acute bronchiospasm (a sudden, cramp-like
tightening of the bronchi accompanied by breathless-
ness). Always ask your doctor or pharmacist for advice!

6. End of inhalation

o After treatment, switch off the device using the on/
off button (5).

e The LEDs (4) go out.

e Once the inhalant has been fully sprayed out, the
device switches off automatically.
For technical reasons, a small amount may still re-
main in the medicine container (2).

e Do not use it.

o |f applicable, disconnect the power pack (13) from
the mains.

7. Clean the device
For information about this, see “Cleaning and disinfec-
tion” on page 16.

8. Cleaning and disinfection

A Warning

Observe the following hygiene instructions in order to

avoid any health risks.

® The nebuliser and accessories are intended for mul-
tiple use. Please note that cleaning and hygienic re-
conditioning requirements differ according to the dif-
ferent areas of application.



@ Note

Do not clean the mesh or accessories with brushes
or similar, as this may cause irreparable damage, and
this will mean that the intended result of the treat-
ment is no longer guaranteed.

For additional requirements regarding the necessary
hygienic preparations (hand washing, handling of
medicines or inhalation solutions) in high-risk groups
(e.g. cystic fibrosis patients), contact your doctor.

Cleaning

The mesh atomiser and container, as well as acces-
sories such as mouthpiece, mask, connecting piece,
etc. must be cleaned with hot water after each use.
Carefully dry all components using a soft cloth. Once
all components are fully dry, reassemble the atomiser
and place the components in a dry, sealed container
or carry out disinfection.

Remove the mouthpiece and any accessories from
the atomiser.

Add 6 ml of clean water to the medicine container (2)
and switch on the device to first remove any medicine
residue from the mesh. (Please spray the entire liquid).
Remove the batteries.

Remove the detachable parts from the device, e.g.
mesh atomiser or medicine container and cover.

Disassembly

To continue with cleaning
its individual components,
disassemble the atomis-
er(2,3):

Remove the medicine
container (2) and mesh
atomiser (3) by pressing
both brackets inwards
and drawing the unit
out.

Remove the mesh
atomiser (3) from the
medicine container (2)
by turning it
anticlockwise and
drawing it out.

The nebuliser is later
reassembled in the re-
verse order.
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A Important

Never hold the complete device under running wa-

ter to clean it.

When cleaning, ensure that all residues are removed.

Never use any substances that may be poisonous

when in contact with the skin or mucous membranes,

or when swallowed or inhaled.

If required, you can clean the device casing with a

lightly moistened cloth that has been soaked in mild

soapy water.

e [f there is any residue from medical solutions or con-
tamination on the silver-coloured contacts of the de-
vice or atomiser, clean with a cotton bud moistened
with ethyl alcohol.

e Clean the outside of the mesh and outside of the
medicine container with a cotton bud dampened with
ethyl alcohol.

A Important

e Before you clean the unit, always switch it off, unplug
it and let it cool off.

* Do not use abrasive detergents and never immerse
the unit in water.

e Ensure that no water penetrates inside the unit!

¢ Do not put the device or accessories in a dishwasher.

e Do not touch the unit with wet hands while it is
plugged in; do not allow any water to be sprayed
onto the unit. The unit must be operated only when
it is completely dry.

¢ Do not spray any liquids into the ventilation slots. Any
liquid that penetrates into the unit can damage the
electrical parts or other components of the nebuliser
and impair the function of the device.

A Important

We recommend carrying out inhalation without inter-
ruptions since the inhalant may clog the mesh atomiser
during a long pause in treatment, and the effectiveness
of the application may be impaired as a result.

Disinfection

Follow the steps listed below carefully in order to disin-
fect your atomiser and the accessories. It is advisable
to disinfect the individual components after the last
time they are used each day at the latest.

You can disinfect the IH 50 and its accessories in two
different ways, either with ethyl alcohol or in boiling
water.

First clean the atomiser and the accessories as de-
scribed under “Cleaning”. You can then continue with
disinfection.



A Important

Ensure that you do not touch the mesh (3), as this
may destroy it.

Disinfection with ethyl alcohol (70-75%)

e Pour 8 ml ethyl alcohol into the medicine container
(2). Close the container. Leave the alcohol in the con-
tainer for at least 10 minutes.

e For better disinfection, shake the unit gently from
time to time.

¢ Afterwards, pour the ethyl alcohol out of the container.

e Repeat this process, using water this time.

¢ Place the medicine container (2) in a position that al-
lows you to apply a few drops of ethyl alcohol to the
mesh (3). Allow the alcohol to work for 10 minutes.

e Finally, clean all parts again under running water.

Disinfection with boiling water

e The atomiser should be disassembled as described
and, together with the mouthpiece, placed in boiling
hot water for 15 minutes. Avoid the parts coming into
contact with the hot base of the pot.

® You can also disinfect the atomiser and the mouth-
piece with a standard vaporiser. Observe the manu-
facturer’s instructions for use for the vaporizer when
doing this.

® The atomiser must not be placed in the microwave.

@ Note

The face masks and air hose must not be placed in

hot water!

e We recommend disinfecting the masks using a retail
disinfectant.

Drying

e Carefully dry all components using a soft cloth.

e Shake the mesh atomiser (3) lightly backwards and
forwards (5 to 10 times), so that the water inside the
mesh is removed from the small holes.

e Place the individual components on a dry, clean and
absorbent surface and allow to dry completely (for
at least 4 hours).

@ Note

Ensure that all parts are thoroughly dried after cleaning,
otherwise there is an increased risk of bacterial growth.
Once all components are fully dry, reassemble the
nebuliser and place the components in a dry, sealed
container.

Ensure that the mesh atomiser (3) has dried completely
by shaking it. Otherwise, nebulisation may not function
properly after reassembling the device.

If this is the case, disassemble the mesh atomiser (3)
again and shake it so that the water can escape. Once
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it has been reassembled, the nebuliser should function
properly again as usual.

Material resistance

e When choosing a cleaning or disinfecting agent, note
the following: Only use mild cleaning or disinfectant
agents in the quantities recommended by the manu-
facturer.

e As with all plastic components, frequent use and
cleaning of the atomiser and the accessories can
lead to a certain amount of wear. Over time, this can
alter the aerosol properties and may eventually af-
fect the efficiency of therapy. We therefore recom-
mend that you replace the atomiser and accessories
at least once a year.

Storage

e Do not store the nebuliser in a damp atmosphere
(e.g. in the bathroom) or transport it together with
damp objects.

e Store and transport the nebuliser away from direct
sunlight.

Troubleshooting
Problem/

Question

The nebuliser
produces little
or no aerosol.

Possible Cause/Remedy

1. Insufficient medicine in the
atomiser.

. The atomiser is not held in an up-
right position.

The medicine used is unsuitable
for spraying (e.g. too thick, viscos-
ity must be less than 3).

The medicine solution should be
specified by the doctor.

. The batteries are flat. Replace the
batteries or connect the power
supply unit and try again.

. There are air bubbles inside the
medicine container which are pre-
venting the medicine from coming
into continuous contact with the
mesh. Please check and remove
any air bubbles.

. Particles on the mesh are imped-
ing output. To remove the par-
ticles, fill the nebuliser with 2 to
3 drops of vinegar and 3 to 6 ml
of water, then nebulise this solu-
tion completely. Do not inhale this
spray and ensure that you clean
and disinfect the medicine con-
tainer afterwards (see page 16).

If the output does not improve, re-
place the mesh.

4. The mesh is worn out.

2

Output is too 1

low.




Problem/ Possible Cause/Remedy
Question
Which medi- Only the doctor can advise you

cines are suit-
able for inhala-

which medicine to use to treat your
condition. Consult your doctor.

tion? With the IH 50, you can atomise
medicines with a viscosity lower
than 3.

Some inhala- | This is normal and occurs for techni-

tion solution cal reasons. Stop inhaling as soon

remains in the | as you can hear a marked differ-

nebuliser. ence in the sound made by the at-

omiser, or when the device switches
off automatically due to insufficient
inhalant.

What should be
taken into ac-
count when us-
ing the device
with infants and
children?

1. In babies, the mask should cover
the mouth and nose to guarantee
effective inhalation.

2. In children, the mask should also
cover the mouth and nose. Nebu-
lisation next to a sleeping person
is not suitable because insufficient
medicine reaches the lungs.

Note: Children should only use the

device with help and under supervi-

sion of an adult. Never leave a child
alone with the nebuliser.

This is for technical reasons. Less
medicine is inhaled per breath
through the mask holes than us-
ing the mouthpiece. The aerosol is
mixed with ambient air through the
holes in the mask.

Inhalation with
the mask takes
longer.

Does each user
need their own
accessories?

This is absolutely necessary for hy-
giene reasons.

9. Technical specifications

Dimensions

(LxWxH) 72 x 59 x 143 mm

Weight 238 g incl. batteries

Battery operation 4 x 1.5V type AA, Mignon (LR6)
Volume max. 8 ml

Medicine flow approx. 0.25 ml/min.

Oscillation

frequency 100 kHz

Housing material ABS / TPE

Mains

connection 100-240V~; 50-60Hz; 0,15A
Operating Temperature: +5°C - +40°C
conditions Relative humidity: <80 % non-con-

densing

Storage and
transport
conditions

Temperature: -10°C - +45°C
Relative humidity: <80 % non-con-
densing
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Subject to technical modifications.

Wearing parts are not covered by the guarantee.

The serial number is located on the device or in the
battery compartment.

100
90
80
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60
50
40
30
20

wl

mass sum distribution

16 27 48

Particle Diameter (um)
All measurements were obtained with a sodium chlo-
ride solution using a laser diffraction method.
This diagram may not be applicable for suspensions or

highly viscous medicines. More information can be ob-
tained from the relevant medicine manufacturer.

10. Replacement parts and wear-
ing parts

Replacement parts and wearing parts are available

from the corresponding listed service address under

the stated material number.

Designation Material REF
Mesh atomiser with PC 162.711
medicine container

Yearpack PP, 603.05
(Mouthpiece, Adult mask, PVC, EVA,

Child mask, Mesh atomiser, PET

Connecting piece)

@ Note

If the unit is used outside of the specifications, proper
function is no longer guaranteed! We reserve the right
to make technical changes to improve and further de-
velop the product.

This device and its accessories comply with European
standards EN60601-1 and EN60601-1-2, as well as
EN13544-1, and is subject to special safety measures
in terms of electromagnetic tolerance. Note that port-
able and mobile RF communication equipment can af-
fect this unit. More details can be requested from the
stated Customer Service address or found at the end
of the instructions for use. The unit conforms to the re-
quirements of the European Directive for Medical Prod-
ucts 93/42/EC, the MPG (German Medical units Act).



ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

e The device complies with current specifications with
regard to electromagnetic compatibility and is suit-
able for use in all premises, including those desig-
nated for private residential purposes. The radio fre-
quency emissions of the device are extremely low
and in all probability do not cause any interference
with other devices in the proximity.

e |tis recommended that you do not place the device
on top of or close to other devices. Should you no-
tice any interference with other electrical devices,
move the unit or connect it to a different socket.

e Radio equipment may affect the operation of this
device.

11. Disposal

Battery disposal

e The empty, completely flat batteries must be dis-
posed of through specially designated collection
boxes, recycling points or electronics retailers. You
are legally required to dispose of the batteries.

e The codes below are printed on bat-
teries containing harmful substances: E

Pb = Battery contains lead,
Cd = Battery contains cadmium,
Hg = Battery contains mercury.

Pb Cd Hg

General disposal

For environmental reasons, do not dispose of

the device in the household waste at the end K
of its useful life. Dispose of the unit at a suit- =
able local collection or recycling point. Dispose of
the device in accordance with EC Directive - WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment). If you
have any questions, please contact the local authori-
ties responsible for waste disposal.
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Subject to errors and changes
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Volume de livraison

Voir la description de I'appareil et des accessoires

page 24.

e |nhalateur avec accessoires

e Nébuliseur a membrane vibrante avec récipient a
médicaments

e Embout buccal

e Piece de raccordement

e Masque pour adulte

e Masque pour enfant

e Bloc d’alimentation

e 4 piles 1,5V AA

e Notice d'utilisation

e Pochette de rangement

1. Apprendre a connaitre

Cher cliente, cher client,

nous vous remercions d’avoir choisi I'un de nos pro-
duits. Notre société est réputée pour I'excellence de
ses produits et les contrdles de qualité approfondis
auxquels ils sont soumis, dans les domaines suivants :
chaleur, contréle du poids, diagnostic de pression ar-
térielle, mesure de température du corps et du pouls,
thérapies douces, massage et purification d’air.

Lisez attentivement cette notice, conservez- la pour un
usage ultérieur, mettez-la a la disposition des autres
utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.

Sincéres salutations,
votre équipe Beurer

Domaine d’application

Cet inhalateur est un nébuliseur a membrane vibrante
pour le traitement des voies respiratoires supérieures
et inférieures.

La nébulisation et I'inhalation d’un médicament pres-
crit ou recommandé par le médecin permet de préve-
nir les maladies des voies respiratoires, de limiter leurs
effets secondaires et d’accélérer la guérison. Consultez
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votre médecin ou pharmacien pour en savoir plus sur
les possibilités d’utilisation.

L’appareil est congu pour I'inhalation a domicile et en
cours de route. L'inhalation de médicaments ne doit
s’effectuer que sur avis médical. Soyez calme et dé-
tendu pour procéder a I'inhalation. Inspirez lentement
et profondément afin que le médicament parvienne
jusqu’aux bronches les plus fines et les plus lointaines.
Expirez normalement.

Aprés préparation, I'appareil est approprié pour une
réutilisation. La préparation comprend le remplacement
de tous les accessoires, y compris du nébuliseur a
membrane vibrante, ainsi qu’une désinfection de la
surface de I'appareil a I'aide d’un désinfectant d’usage
dans le commerce.

Notez qu‘il est nécessaire de remplacer tous les ac-
cessoires lorsque |‘appareil est utilisé par plusieurs
personnes.

C‘est pourquoi nous recommandons de changer le
nébuliseur et les autres accessoires aprés un an d‘uti-
lisation.

2. Symboles utilisés
Voici les symboles utilisés dans la notice d’utilisation :

A Avertissement Ce symbole vous avertit des
risques de blessures ou des
dangers pour votre santé.

A Attention Ce symbole vous avertit des

éventuels dommages au

niveau de I'appareil ou d’un
accessoire.

@ Remarque

Voici les symboles utilisés sur I'emballage et sur la
plague signalétique de I'appareil et des accessoires :

Ce symbole indique des infor-
mations importantes.

Partie d’application, type BF

Respectez les consignes du mode
d’emploi

Fabricant
Marche/Arrét

Numéro de série

Appareil de classe 2

NElEle A=

Ne pas utiliser a I'air libre




Protection contre les corps solides
>12,5 mm et contre les chutes de
gouttes d‘eau en biais

Le sigle CE atteste de la conformité
aux exigences fondamentales de la
directive 93/42/EC relative aux dispo-
sitifs médicaux.
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3. Consignes d’avertissement et de
sécurité
A Avertissement

e Avant I'utilisation, assurez-vous qu’aucun dommage
apparent n’est visible sur I'appareil et les acces-
soires. En cas de doute, n’utilisez pas I'appareil et
adressez-vous a votre revendeur ou a votre service
apresvente.

L'usage de I'appareil ne se substitue pas a une consul-
tation chez le médecin, ni a un traitement. Par consé-
quent, en cas de douleur ou de maladie de toute na-
ture, consultez toujours d’abord votre médecin.

En cas de doutes de quelque nature que ce soit
concernant votre santé, consultez votre médecin trai-
tant.

Respectez les mesures générales d’hygiéne pour
I'utilisation de 'inhalateur.

Conformez-vous aux indications du médecin pour ce
qui est du type de médicament a utiliser, du dosage,
de la fréquence d’administration et de la durée de
I'inhalation.

Utilisez uniqguement les médicaments qui ont été
prescrits ou recommandés par votre médecin ou
pharmacien.

En cas de fonctionnement erratique de I'appareil, de
malaise ou de douleurs, interrompez immédiatement
le traitement.

Tenez I'appareil loin de vos yeux pendant I'utilisation
pour les protéger du nuage de médicament.

Ne faites pas fonctionner I'appareil en présence de
gaz inflammables.

N’exploitez pas I'appareil a proximité d’émetteurs
électromagnétiques.

Cet appareil n’est pas congu pour étre utilisé par des
enfants ou des personnes dont les facultés physiques,
sensorielles (par ex. insensibilité a la douleur) ou psy-
chiques sont limitées ou manquant d’expérience et/ou
des connaissances nécessaires. Elles peuvent toute-
fois s’en servir a condition de le faire sous la surveil-
lance d’une personne responsable de leur sécurité ou
de suivre les directives de cette derniere.

Ne laissez pas I'emballage a la portée des enfants
(risque d’étouffement).

N’utilisez pas de piéces supplémentaires ou d’acces-
soires non recommandés par le fabricant.
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e N’immergez pas I'appareil sous I'eau et ne I'utilisez
pas dans des locaux humides. Aucun liquide ne doit
pénétrer dans I'appareil.

e Protégez I'appareil contre les chocs importants.

e Sil'appareil est tombé, a été soumis a une humidité
importante ou garde des séquelles de sa chute, il
ne doit plus étre utilisé. En cas de doute, contactez
votre service aprés-vente ou votre revendeur.

e 'inhalateur IH 50 doit uniquement étre exploité avec
les accessoires Beurer correspondants. L'utilisation
d’accessoires d’une autre marque peut nuire a I'effi-
cacité du traitement et, le cas échéant, endommager
I’appareil.

e Retirez les piles de I'appareil si vous n’utilisez pas
I’appareil pendant une période prolongée. Des piles
qui coulent peuvent endommager I'appareil.

A Attention

e Une coupure de courant, des perturbations ou
d’autres conditions défavorables peuvent entrainer
une indisponibilité de I'appareil. Il est par conséquent
recommandé de disposer d’un appareil de remplace-
ment ou d’un médicament (prescrit par le médecin).

e ["appareil ne doit pas étre conservé a proximité de
sources de chaleur.

e |'appareil ne doit pas étre utilisé dans des pieces ou
des aérosols ont été utilisés auparavant. Ces pieces
doivent étre aérées avant de procéder au traitement.

e Pour des raisons hygiéniques, il est indispensable
que chaque utilisateur utilise ses propres acces-
soires. (nébuliseur a membrane vibrante, masque,
embout buccal).

e Conservez I'appareil dans un endroit a I'abri des aléas
météorologiques. Les conditions atmosphériques pré-
conisées pour son stockage doivent étre respectées.

e N'utilisez pas de liquides dont la viscosité (consis-
tance) est supérieure a 3. La membrane vibrante ris-
querait d’étre endommagée de fagon irréparable.

e N'utilisez pas de médicaments en poudre (ni sous
forme décomposée).

e N'agitez pas le nébuliseur, étant donné qu’a cette
occasion du liquide pourrait s’écouler et endomma-
ger I'appareil.

Bloc d’alimentation

A Attention

e Utilisez uniquement le bloc d’alimentation fourni.

e Assurez-vous que la fiche secteur ne puisse pas en-
trer en contact avec des liquides.

e Si des adaptateurs ou des rallonges sont néces-
saires, ils doivent satisfaire aux consignes de sécu-
rité qui s’appliquent. La tension d’alimentation maxi-
male et la puissance électrique maximale indiquée
sur I'adaptateur ne doivent pas étre dépassées.



e Apres I'utilisation du bloc d’alimentation, débranchez
toujours le bloc d’alimentation de la prise de courant.

e 'appareil doit uniquement étre raccordé a la tension
secteur indiquée sur la plaque signalétique.

Remarques générales
Attention

e |'appareil doit étre uniqguement utilisé :

- sur ’homme,

- pour 'usage auquel il est destiné (inhalation d’aéro-
sols) et selon la méthode décrite dans cette notice
d’utilisation.

¢ Toute utilisation inappropriée peut s’avérer dan-
gereuse !

e En cas de situation d’urgence, effectuez les gestes
de premiers secours.

o Utilisez, outre les médicaments, uniquement une so-
lution de chlorure de sodium.

e Cet appareil n’est pas destiné a un usage profes-

sionnel ou clinique, il est réservé exclusivement a

un usage domestique.

Avant la mise en service

A Attention

e Avant d'utiliser I'appareil, retirez tous les matériaux
d’emballage.

e Protégez I'appareil contre les poussiéres, les saletés
et I'’humidité.

e N'utilisez pas I'appareil dans un environnement trop
poussiéreux.

e Amenez I'appareil et les accessoires a la température
ambiante avant de I'utiliser.

e Eteignez immédiatement I'appareil en cas de défauts
ou de dysfonctionnements.

e e fabricant décline toute responsabilité quant aux
dommages résultant d’une utilisation inappropriée
ou incorrecte de I'appareil.

Remarques concernant la manipulation
des piles

¢ Si du liquide de la cellule de pile entre en contact
avec la peau ou les yeux, rincez la zone touchée
avec de 'eau et consultez un médecin.

e Risque d’ingestion ! Les enfants en bas &ge pourraient
avaler des piles et s’étouffer. Veuillez donc conserver
les piles hors de portée des enfants en bas age !

e Respectez les signes de polarité plus (+) et moins (-).

e Si la pile a coulé, enfilez des gants de protection et
nettoyez le compartiment a piles avec un chiffon sec.

e Protégez les piles d’une chaleur excessive.

e Risque d’explosion ! Ne jetez pas les piles dans le feu.

e Les piles ne doivent étre ni rechargées, ni court-cir-
cuitées.

e En cas de non utilisation prolongée de I'appareil,
sortez les piles du compartiment a piles.
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e Utilisez uniquement des piles identiques ou équiva-
lentes.

e Remplacez toujours I'ensemble des piles simultané-
ment.

e N'utilisez pas d’accumulateur !

e Ne démontez, n’ouvrez ou ne cassez pas les piles.

A Avertissement

Les piles usagées ou endommagées peuvent provo-
quer des irritations cutanées. Dans ce cas, portez des
gants de protection appropriés pour retirer les piles.

Réparation

@ Remarque

© \/ous ne devez en aucun cas ouvrir ou réparer I'appa-
reil, faute de quoi le fonctionnement de I'appareil ne
serait plus garanti. En cas de non-respect de ce point,
la garantie est annulée.

e Pour toute réparation, adressez-vous au service
aprés-vente ou a un revendeur agréé.

4. A savoir concernant I’appareil
Accessoires

Utilisez exclusivement les accessoires recommandés
par le fabricant ; seul dans ce cas le fonctionnement
fiable est garanti.

A Attention

Protection contre ’écoulement

Lors du remplissage des médicaments dans le réci-
pient a médicaments, veillez a ne pas dépasser le re-
pere de remplissage maximal (8 ml). Le quantité de
remplissage recommandée se situe entre 2 et 8 ml.
Pendant son utilisation, vous pouvez orienter I'appareil
jusgu’a un angle maximal de 45 ° dans toutes les direc-
tions, sans nuire a la nébulisation et par conséquent au
résultat du traitement. La nébulisation a seulement lieu
tant que la substance a nébuliser est en contact avec
la membrane vibrante. Si cela n’est pas le cas, alors la
nébulisation est arrétée automatiquement.

Essayez cependant de maintenir autant que possible
I’appareil en position verticale.

Désactivation automatique

L'appareil dispose d’une fonction de désactivation
automatique. Lorsque le médicament/le liquide atteint
une trés faible quantité résiduelle, I'appareil est désac-
tivé automatiquement, afin d’éviter un endommage-
ment de la membrane vibrante.

N’exploitez pas I'appareil avec le récipient a médica-
ments ou le récipient a eau vide ! L'appareil s’arréte au-
tomatiquement lorsque la substance a nébuliser n’est
plus en contact avec la membrane vibrante.



5. Description de I'appareil et des
accessoires

Apercu

1 Couvercle

2 Récipient a médica-
ments
Nébuliseur 2 mem-
brane vibrante
LED de contrdle pour &
I'affichage d’état : m
bleu : appareil
opérationnel i
orange : remplacer
les piles
Touche Marche /Arrét
Corps
Compartiment des
piles
Connecteur du bloc
d’alimentation

3

2]

Apercu des accessoires

9 10

11

—
w

QD

9 Masque pour adulte
10 Masque pour enfant
11 Embout buccal
12 Piece de raccordement
13 Bloc d’alimentation
Pochette de rangement

6. Mise en service
Avant la premiére utilisation

@ Remarque

e Le nébuliseur et les accessoires devraient étre net-
toyés et désinfectés avant leur premiére utilisation.
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Voir a cet égard le chapitre ,,Nettoyage et désinfec-
tion®, page 26.

Montage

Retirez I'appareil de I'emballage.
e S‘il n‘est pas
encore monté
sur le base du
réservoir (2),
positionnez le
nébuliseur en
mailles (3),
bloquez-le en le
tournant dans le
sens des
aiguilles d‘une
montre jusqu‘a
ce que les électrodes de contact argentées
pointent vers le bas.

Montez le réci-
pient avec la
membrane vi-
brante montée
sur le corps (6)
ou la base de
I’appareil, de
maniére a ce
qu’il s’emboite
de fagon audible
agaucheeta
droite.

® Insérez les piles.

Insertion des piles

e Quvrez le compartiment des piles (7) sur la face infé-
rieure de I'appareil en exergant une légere pression
et en tirant simultanément dans la direction du sym-
bole de fleche sur le couvercle du compartiment des
piles, et ouvrez le compartiment des piles.

e Insérez quatre piles (type AA LR6).

e \eillez a la polarité
correcte des piles (voir
illustration sur le fond du
compartiment).

e Refermez le couvercle
du compartiment des
piles et poussez-le
jusqu’en butée dans
le sens contraire a la
fleche. L'appareil doit
uniquement étre raccor-
dé a la tension secteur
indiquée sur la plaque si-
gnalétique.




@ Remarque

e Lors du changement de piles, assurezvous que le
récipient a médicaments soit entierement vide, sinon
iy a risque d’écoulement par gouttes.

e \euillez remplacer I'ensemble des quatre piles des
que les LED de contrdle orange (4) sont allumées,
étant donné que I'efficacité de la nébulisation est
fortement réduite avec des piles faibles.

e Avec les nouvelles piles alcalines, vous pouvez uti-
liser I'appareil pendant env. 180 minutes.

e Ceci est suffisant pour 5 a 9 applications avec une
solution de chlorure de sodium (en fonction du do-
sage et de la durée d’application).

Fonctionnement avec le bloc d’alimentation

Raccordez uniquement le bloc d’alimentation (13) a

la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique.

e Pour raccorder le bloc d’alimentation (13), veuillez
ouvrir le couvercle du compartiment des piles.

e Branchez le connecteur du bloc d’alimentation (8)
sur la prise de raccordement prévue (15) et branchez
le bloc d’alimentation (13) sur une prise de courant
appropriée.

@ Remarque

e \/eillez a ce qu’une prise de courant se trouve a proxi-
mité de I'emplacement de I'appareil.

e Disposez le cable d’alimentation de telle sorte que
personne ne puisse trébucher.

e Avant de débrancher I'inhalateur du réseau élec-
trique apreés le processus d’inhalation, éteignez tout
d’abord I'appareil, puis débranchez la fiche secteur
de la prise de courant.

e Les piles ne doivent pas étre retirées pendant I'utili-
sation de I'adaptateur secteur (13).

e Le bloc d’alimentation (13) ne peut pas étre utilisé
pour charger des accumulateurs.

7. Utilisation

1. Préparation du nébuliseur

e Pour des raisons hy-
giéniques, il est indis-
pensable de nettoyer
le nébuliseur ainsi que
les accessoires apres
chaque traitement, et de
les désinfecter apres le
dernier traitement quotidien.
Si plusieurs médicaments différents devaient étre
inhalés successivement lors d’une thérapie, le nébu-
liseur doit étre rincé a I'eau de robinet chaude aprés
chaque application. Voir a cet égard le chapitre ,,Net-
toyage et désinfection®, page 26.

e Retirez le couvercle (1) de I'appareil.
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2. Remplissage du nébuliseur
e Quvrez le récipient a médica-
ments (2) en ouvrant I'étrier et
remplissez le récipient a mé-
dicaments avec une solution
de chlorure de sodium isoto-
nique ou remplissez directe-
ment le médicament. Atten-
tion a ne pas trop le remplir !
La quantité maximale de remplissage recommandée
estde 8 ml!

Utilisez uniguement des médicaments prescrits par
votre médecin et demandez la durée et la dose d’in-
halation adaptées pour vous !

Si la quantité de médicament préconisée est infé-
rieure a 2 ml, rajoutez une solution de chlorure de
sodium isotonique pour atteindre au moins les 4 ml.
La dilution est également nécessaire pour les médi-
caments visqueux. Conformezvous aux indications
de votre médecin.

3. Fermeture du nébuliseur
e Fermez le couvercle du récipient a médicaments (2)
et bloquez I'étrier ; remontez le couvercle (1).

4. Montage des accessoires

e Reliez I'appareil avec I'accessoire souhaité (embout
buccal, masque pour adulte ou masque pour enfant)
au récipient a médicaments monté (2).

e e masque pour adulte ainsi que le masque pour
enfant doivent étre montés avec la piéce de raccor-
dement (12) (adaptateur).

e Approchez a présent I'appareil de votre bouche et
enserrez fortement I'embout buccal avec vos lévres.
En cas d'utilisation des masques, veuillez appliquer
le masque sur le nez et la bouche.

e Démarrez I'appareil par le biais de la touche Marche/
Arrét (5).

e La sortie du brouillard de gouttelettes de I'appareil
et les LED bleu allumées (4) indiquent le bon fonc-
tionnement de I'appareil.

5. Inhaler correctement

¢ Technique respiratoire
Une technique respiratoire correcte est importante
pour obtenir une répartition aussi loin que possible
des particules dans les voies respiratoires. Afin que
ces particules puissent parvenir dans les voie respira-
toire et les poumons, il convient de respirer lentement
et profondément, d’arréter briévement la respiration
(5 a 10 secondes) puis d’expirer rapidement.

e 'utilisation d’inhalateurs pour le traitement d’affec-
tions des voies respiratoires devrait uniqguement se
faire en accord avec votre médecin. Celui-ci vous re-
commandera le choix, le dosage et I'application de
médicaments pour une thérapie par inhalation.



e Certains médicaments doivent étre prescrits par le
médecin.

@ Remarque

Vous devriez maintenir I'appareil autant que pos-
sible en position verticale. Une faible position in-
clinée n’influence toutefois pas I’application, étant
donné que le récipient est étanche. Pour garantir
un fonctionnement fiable, veillez lors de 'applica-
tion a ne pas basculer 'appareil de plus de 45° dans
chaque direction afin que le médicament reste en
contact avec la membrane vibrante.

A Attention

Les huiles essentielles a base de plantes médicinales,
les sirops contre la toux, les gargarismes, les gouttes
pour frictions ou pour bains de vapeur sont impropres
a l'inhalation avec des inhalateurs. Ces produits ajou-
tés sont bien souvent visqueux et peuvent entraver le
fonctionnement de I'appareil et ainsi I'efficacité du trai-
tement.

En cas d’hypersensibilité des bronches, les médica-
ments contenant des huiles essentielles peuvent dans
certains cas entrainer un bronchospasme aigu (dimi-
nution du calibre des bronches par constriction pul-
monaire avec respiration difficile). Demandez conseil
a votre médecin ou pharmacien !

6. Fin de l'inhalation

e Apres le traitement, éteignez I'appareil au moyen de
la touche Marche/Arrét (5).

e Les LED de controle (4) s’éteignent.

e Apres la nébulisation du contenu, I'appareil est dé-
sactivé automatiquement. Pour des raisons tech-
niques, une quantité résiduelle reste dans le récipient
a médicaments (2).

e N'utilisez plus cette quantité résiduelle.

e Débranchez le cas échéant le bloc d’alimentation
(13) du réseau électrique.

7. Nettoyez I'appareil
Voir ,Nettoyage et désinfection®, page 26.

8. Nettoyage et désinfection
Avertissement

Respectez les prescriptions suivantes en matiére d’hy-

giene, afin d’éviter tout risque pour votre santé.

e Le nébuliseur et les accessoires sont destinés a un
usage multiple. Différentes exigences en matiére de
nettoyage et de préparation hygiénique existent pour
les différents domaines d’application.
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@ Remarque

e | a membrane vibrante ainsi que les accessoires ne
doivent pas faire I'objet d’un nettoyage mécanique
avec des brosses ou autres objets similaires, étant
donné qu’a cette occasion il pourrait en résulter des
dommages irréparables et que par conséquent le
succes du traitement n’est plus garanti.

e Demandez conseil a votre médecin pour connaitre
les exigences supplémentaires en matiére de prépa-
ration hygiénique requise (manucure, manipulation
des médicaments ou des solutions a inhaler) pour
les groupes a risques (par exemple patients atteints
de mucoviscidose).

Nettoyage

Le nébuliseur a membrane vibrante avec le récipient

ainsi que les accessoires utilisés tels qu’embout buc-

cal, masque, piéce de raccordement, etc., doivent étre
nettoyés a I'eau chaude apres chaque utilisation. Sé-
chez soigneusement les pieces avec un chiffon doux.

Aprés le séchage complet, assemblez a nouveau les

composants et déposez-les dans un récipient sec et

étanche ou effectuez la désinfection.

¢ Retirez 'embout buccal ainsi que 'accessoire cor-
respondant du nébuliseur.

e Remplissez 6 ml d’eau claire dans le récipient a mé-
dicaments (2) et mettez I'appareil en marche afin de
nettoyer préalablement les résidus de médicament
sur la membrane vibrante (veuillez nébuliser tout le
liquide).

o Retirez les piles.

e Retirez les piéces rapportées telles que le nébuliseur
amembrane vibrante ou le récipient a médicaments
ainsi que le couvercle de 'appareil.

Désassemblage

Pour nettoyer les compo-

sants, désassemblez le

nébuliseur (2, 3) :

o Retirez le récipient a
médicaments (2) avec
le nébuliseur a
membrane vibrante (3)
en pressant les deux
agrafes vers I'intérieur
et en retirant I'unité par
le haut.




e Séparez le nébuliseur a
membrane vibrante (3)
du récipient a médica-
ments (2) en le tournant
dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre et
le retirant.

e Procédez dans I'ordre
inverse lorsque vous
remontrez le nébuliseur.

A Attention

Ne maintenez en aucun cas I'appareil complet sous

I'eau courante a des fins de nettoyage.

Assurez-vous lors du nettoyage d’avoir éliminé tous

les résidus et séchez soigneusement toutes les pieces.

N’utilisez pour ce faire en aucun cas des substances

qui peuvent étre toxiques en cas de contact avec la

peau ou des muqueuses, en cas d’ingestion ou d’in-
halation.

En cas de besoin, nettoyez le corps de I'appareil avec

un chiffon légerement humidifié que vous pouvez trem-

per dans une solution savonneuse douce.

e S’il reste des traces de solutions médicamenteuses
ou des impuretés sur les contacts argentés de I'ap-
pareil et du nébuliseur, nettoyez-les a I'aide d’un ba-
tonnet ouaté imprégné d’alcool éthylique.

o Nettoyez également les faces extérieures de la mem-
brane vibrante et du récipient a médicaments avec
un coton-tige imbibé d’alcool éthylique.

A Attention

e Avant tout nettoyage, I'appareil doit étre éteint, dé-
connecté du secteur et refroidi.

N’utilisez pas de produits de nettoyage agressifs et
n’immergez jamais I'appareil dans I'eau.

Veillez a ce qu’il ne s'infiltre pas d’eau dans I'intérieur
du boitier !

Ne passez pas I'appareil ni les accessoires au lave-
vaisselle !

A I'état branché, I'appareil ne doit pas étre saisi avec
les mains humides ; il ne doit pas y avoir de projec-
tion d’eau sur I'appareil. Lappareil doit uniquement
étre utilisé a I'état entiérement sec.

Ne vaporisez aucun liquide dans les ouvertures d’aé-
ration ! La pénétration de liquides peut occasion-
ner un endommagement du circuit électrique et des
autres composants de I'inhalateur, et engendrer par
conséquent un dysfonctionnement de I'appareil.

A Attention

Nous vous recommandons d‘effectuer I‘inhalation sans
interruption, car un long intervalle entre les inhalations
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pourrait obstruer le nébuliseur en mailles et donc affec-
ter I'efficacité du traitement.

Désinfection

Veuillez suivre scrupuleusement les points mention-
nés ci-dessous pour désinfecter votre nébuliseur et
les accessoires. Il est recommandé de désinfecter les
composants au plus tard apres la derniére utilisation
quotidienne.

Vous pouvez désinfecter I'inhalateur IH 50 et ses
accessoires de deux manieres différentes, avec de
I'alcool éthylique ou dans de I'eau bouillante.
Nettoyez tout d’abord le nébuliseur et les accessoires,
comme décrit au chapitre ,Nettoyage“. Vous pouvez
ensuite poursuivre avec la désinfection.

A Attention

Veillez a ne pas toucher la membrane vibrante (3), sinon
elle risque d’étre détériorée.

Désinfection avec de I’alcool éthylique (70-75%)
e Remplissez 8 ml d’alcool éthylique dans le récipient
a médicaments (2). Fermez le récipient. Laissez I'al-
cool dans le récipient pendant au moins 10 minutes.

e A des fins de meilleure désinfection, agitez légere-
ment l'unité.

e Apres ce traitement, évacuez I'alcool éthylique du
récipient.

e Répétez le processus, cette fois-ci avec de I'eau.

e Posez le récipients a médicaments (2) de maniere a
pouvoir appliquer quelques gouttes d’alcool éthy-
lique sur la membrane vibrante (3). Laissez-les éga-
lement agir pendant 10 minutes.

¢ Nettoyez ensuite une nouvelle fois toutes les piéces
a 'eau courante.

Désinfection avec de I’eau bouillante

e |e nébuliseur devrait étre désassemblé tel que décrit
et plongé conjointement avec I'embout buccal dans
de I'’eau en ébullition pendant 15 minutes. A cette
occasion, il convient d’éviter tout contact des pieces
avec le fond brdlant de la casserole.

e \/ous pouvez également désinfecter le nébuliseur et
I’embout buccal a I'aide d’un vaporisateur tradition-
nel. Veuillez observer a cet égard la notice d’utilisa-
tion du fabricant du vaporisateur.

e Le nébuliseur ne doit pas étre mis au micro-ondes.

@ Remarque

Les masques ne doivent pas étre plongés dans I'eau

chaude!

e Nous vous recommandons de désinfecter les
masques avec un désinfectant d’'usage dans le com-
merce.



Séchage

e Séchez soigneusement les pieces avec un chiffon
doux.

e Secouez légérement le nébuliseur a membrane vi-
brante (3) (5-10x), afin d’évacuer I'eau se trouvant
dans les petits trous de la membrane vibrante.

e Disposez les pieces sur un support sec, propre et ab-
sorbant et laissez-les sécher entierement (au moins
4 heures).

@ Remarque

Assurez-vous du séchage complet des pieces aprés
le nettoyage, afin d’éviter le risque accru de proliféra-
tion de bactéries.

Apreés le séchage complet, assemblez a nouveau les
pieces et déposez-les dans un récipient sec et étanche.

Assurez-vous que le nébuliseur a membrane vibrante
(3) soit entierement sec aprés I'avoir secoug, sinon il
peut arriver que la nébulisation ne fonctionne pas apres
le réassemblage de I'appareil. Dans ce cas, veuillez a
nouveau désassembler le nébuliseur a membrane vi-
brante (3) et le secouez afin d’évacuer I'eau résiduelle.
Apres le réassemblage, I'inhalateur devrait a nouveau
fonctionner normalement.

Résistance des matériaux

e Respectez ce qui suit pour le choix du produit de
nettoyage ou du désinfectant : utilisez uniquement
un produit de nettoyage ou désinfectant doux que
vous doserez selon les consignes du fabricant.

Le nébuliseur et les accessoires sont soumis a une
certaine usure en cas d’utilisation fréquente et de
préparation hygiénique, comme toute piece plas-
tique. Avec le temps, cela peut entrainer une modi-
fication de I’aérosol et par conséquent entraver I'effi-
cacité du traitement. Pour cette raison, nous recom-
mandons de remplacer le nébuliseur et les acces-
soires au plus tard tous les ans.

Stockage

e Ne rangez pas I'appareil et les accessoires dans
des pieces humides (par ex. salle de bains) et ne les
transportez pas avec des objets humides.

e Rangez et transportez I'appareil et les accessoires a
I’abri des rayons directs du soleil.

Dépannage

Problémes/
questions

Cause possible/solution

Le nébuliseur
ne laisse pas
passer d'aé-
rosol ou
pratiquement
pas.

1. Pas assez de médicaments dans le
nébuliseur.

2. Nébuliseur pas maintenu en posi-
tion verticale.

3. Liquide médicamenteux rempli dans
le nébuliseur inapproprié pour la né-
bulisation (p. ex. trop consistant ; la
viscosité doit étre inférieure a 3).

Le liquide médicamenteux doit étre
prescrit par le médecin.

Le débit est
trop faible.

1. Les piles sont déchargées. Rempla-
cez les piles ou raccordez le bloc
d’alimentation et réessayez.

2. Des bulles d’air se trouvent dans le
récipient a médicaments, pouvant
empécher un contact permanent
avec la membrane vibrante. Veuillez
contrdler ce point et éliminez le cas
échéant les bulles d’air.

3. Des particules se trouvant sur la
membrane vibrante génent le débit
de nébulisation. Dans ce cas, pour
éliminer les salissures vous pouvez
remplir 2 a 3 gouttes de vinaigre
mélangé dans 3 a 6 ml d’eau et
nébuliser entierement ce mélange.
N’inhalez pas ce mélange, puis
nettoyez et désinfectez ensuite
le récipient & médicaments (voir
page 26). Si aprés cela le débit
de nébulisation ne devait toujours
pas s’améliorer, remplacez la mem-
brane vibrante.

4. La membrane vibrante est usée.

Quels médi-
caments
peut-on inha-
ler ?

Bien entendu, seul le médecin peut
décider du médicament a vous pres-
crire pour soigner votre affection.
Consultez votre médecin.

L’appareil IH 50 vous permet de nébu-
liser des médicaments avec une visco-
sité inférieure a 3.

Il reste de la

solution ain-
haler dans le
nébuliseur.

C’est tout a fait normal du point de
vue technique. Arrétez I'inhalation en
cas de changement de bruit nettement
perceptible du nébuliseur ou si I'ap-
pareil s’arréte automatiquement par
mangue de médicament a inhaler.
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Problémes/ | Cause possible/solution
questions
Que faut-il 1. Chez les bébés, le masque doit re-
observer pour |  couvrir la bouche et le nez pour ga-
les jeunes rantir I'efficacité de 'inhalation.
enfants et les | 2. Chez les enfants le masque devrait
enfants ? également recouvrir la bouche et le
nez. Une nébulisation a coté de per-
sonnes endormies est sans effet, le
médicament ne pouvant pas suf-
fisamment pénétrer dans les pou-
mons.
Remarque : I'inhalation ne doit s’ef-
fectuer que sous la surveillance et
avec I'aide d’un adulte et I'enfant ne
doit pas rester seul.
Linhalation Oui, la raison en est technique. Avec
avec le les trous sur le masque, vous inspirez
masque moins de médicament qu’avec I'em-
dure-t-elle bout buccal. L'aérosol se mélange a
plus long- I’air ambiant en passant par les trous.
temps ?
Le nébuliseur | C’est impératif, du point de vue de
doit-il étre uti- | I'hygiene.
lisé par une
seule per-
sonne ?

9. Caractéristiques techniques

Dimensions (L x | x h)

72 x 59 x 143 mm

Poids

238 gy compris avec piles

Fonctionnement avec

4 piles 1,5V de type AA,

piles Mignon (LR6)
Volume de remplis-

sage nébuliseur max. 8 ml

Débit de médicaments env. 0,25 mli/mn.
Fréquence de vibration 100 kHz
Matériau du boitier ABS/TPE

Raccordement au

secteur

100-240V~; 50-60Hz; 0,15A

Conditions de service

Température : +5°C a +40°C
Humidité relative de I'air :
< a 80 % sans condensation

Conditions de stoc-
kage et de transport

Température : -10°C a +45°C
Humidité relative de I'air :
< a80% sans condensation

Sous réserve de modifications techniques.
Les pieces d’usure sont exclues de la garantie.

Le numéro de série se trouve sur I'appareil ou sur le

compartiment a piles.
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Les mesures ont été effectuées avec une solution de
chlorure de sodium, a I'aide de la méthode par dif-
fraction laser.

Il se peut que le diagramme ne soit pas utilisable pour
les médicaments en suspension ou extrémement vis-
gueux. Renseignez-vous aupres du fabricant du médi-
cament pour obtenir davantage d’informations.

10. Pieces de rechange et consom-

mables
Les piéces de rechange et les consommables
sont disponibles a I'adresse du service apresvente
concerné, sous la référence donnée.

Désignation Matériau | REF
Nébuliseur a membrane PC 162.711
vibrante avec récipient a médi-

caments

Yearpack PP, 603.05
(Embout buccal, Masque pour | PVC, EVA,

adulte, Masque pour enfant, Né- | PET

buliseur a membrane, Piece de

raccordement)

@ Remarque

En cas d'utilisation de I'appareil en dehors des spéci-
fications, son fonctionnement n’est pas garanti. Sous
réserve de modifications techniques a des fins d’amé-
lioration et de perfectionnement du produit.

Cet appareil et ses accessoires satisfont aux normes
européennes NE60601-1 et NE60601-1-2 ainsi que
NE13544-1 et sont soumis a des mesures de sécurité
particulieres en ce qui concerne la compatibilité électro-
magnétique. Veuillez tenir compte du fait que les équi-
pements de communication HF portables et mobiles
peuvent avoir une incidence sur cet appareil. Pour plus
de détails, veuillez contacter le service apres-vente a
I'adresse mentionnée ou vous reporter a la fin du mode
d’emploi. L'appareil satisfait aux exigences de la directive
européenne 93/42/EC relative aux dispositifs médicaux.



COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE

e |'appareil satisfait au reglement actuellement en vi-
gueur en ce qui concerne la compatibilité électro-
magnétique et est approprié pour une utilisation
dans tous les batiments, y compris ceux réservés a
un usage privé. Les émissions de radiofréquences
de 'appareil sont extrémement limitées et ne pro-
voguent selon toute vraisemblance aucune interfé-
rence avec d’autres appareils situés a proximité.

e || est malgré tout recommandé de ne pas installer
I'appareil au-dessus ni a cété d’autres appareils. S'il
provoque des interférences avec vos appareils élec-
troménagers, changez-le de place ou branchez-le
sur une autre prise.

e Les appareils radio peuvent avoir une incidence sur
le fonctionnement de I'appareil.

11. Mise au rebut

Elimination des piles

e Les piles usagées et complétement déchargées
doivent étre mises au rebut dans des conteneurs
spéciaux ou aux points de collecte réservés a cet
usage ou bien déposées chez un revendeur d’appa-
reils électriques. L'élimination des piles est une obli-
gation légale qui vous incombe.

e Ces pictogrammes se trouvent sur les
piles & substances nocives : ﬁ

Pb = pile contenant du plomb,
Cd = pile contenant du cadmium,
Hg = pile contenant du mercure.

Pb Cd Hg

Elimination générale

Dans l'intérét de la protection de I’environne-

ment, I'appareil ne doit pas étre jeté avec les K
ordures ménageéres a la fin de sa durée de ser- =
vice. L’élimination doit se faire par le biais des points
de collecte compétents dans votre pays. Veuillez élimi-
ner I'appareil conformément a la directive européenne
- WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
relative aux appareils électriques et électroniques usa-
gés. Pour toute question, adressez-vous aux collecti-
vités locales responsables de I'élimination et du recy-
clage de ces produits.
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Sous réserve d’erreurs et de modifications
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Véase Descripcion del aparato y los accesorios,

pag. 34.

e Inhalador con accesorios

e Nebulizador tipo Mesh con contenedor de
medicamento

e Boquilla

® Pieza de unidén

e Mascarilla de adulto

e Mascarilla infantil

¢ Fuente de alimentacion

e 4 pilasAAde 1,5V

e Estas instrucciones de uso

® Bolsa de almacenamiento

1. Presentacion

Estimada clienta, estimado cliente:

Nos alegramos de que haya decidido adquirir un pro-
ducto de nuestra coleccion. Nuestro nombre es si-
noénimo de productos de alta y comprobada calidad
en el ambito de aplicacion de calor, peso, tension
sanguinea,temperatura corporal, pulso, tratamiento
suave, masaje, belleza, bebés y aire.

Lea atentamente estas Instrucciones de uso, consér-
velas para su empleo posterior, pdngalas a disposicion
de otros usuarios y tenga en cuenta las indicaciones.

Atentamente,
Su equipo Beurer

Campo de aplicacion

Este inhalador es un aparato que sirve para nebulizar
liquidos y medicamentos liquidos (aerosoles) y para
tratar las vias respiratorias superiores e inferiores.
Mediante la nebulizacion y la inhalacién del medica-
mento recetado o recomendado por el médico, se pue-
den prevenir las enfermedades de las vias respirato-
rias, reducir sus efectos secundarios y acelerar la cura.

Para mas informacién sobre las posibilidades de uso,
consulte a su médico o farmacéutico.

El aparato es apropiado para la inhalacién en casa y
fuera. La inhalacion de medicamentos solo debe rea-
lizarse bajo prescripcion médica. Realice la inhalacion
con calma, respirando lenta y profundamente para que
el medicamento penetre facilmente hasta los bronquios
mas finos y profundos. Respire con normalidad.

El aparato puede reutilizarse tras una preparacion.
Dicha preparacion comprende el cambio de los ac-
cesorios, incluido el nebulizador Mesh, asi como la
desinfeccién de la superficie del aparato con un des-
infectante disponible en comercios.

Si el aparato es utilizado por varias personas tenga en
cuenta que se deberan cambiar todos los accesorios.
Por este motivo recomendamos cambiar el nebuliza-
dor y los demas accesorios cada afo.

2. Aclaracion de los simbolos
En estas instrucciones de uso se utilizan los simbo-
los siguientes.

A Advertencia Nota de advertencia sobre peli-
gros de clesiones o para su sa-
lud.

A Atencion Nota de seguridad sobre posi-

bles dafos en el aparato/acce-

sorios.

Aviso sobre informaciones impor-
tantes.

(i) Aviso

En el embalaje y en la placa de caracteristicas del
aparato y de los accesorios se emplean los siguien-
tes simbolos:

Parte aplicable tipo BF

Tenga en cuenta las instrucciones de
uso

Fabricante

Encendido/Apagado

Numero de serie

Aparato de la clase de proteccion 2

No utilizar al aire libre

N ElElE A%

Protegido contra cuerpos extrafios
>12,5 mm y contra goteo oblicuo de
agua

o
N
N




El sello CE certifica que este aparato
cumple con los requisitos establecidos
en la directiva 93/42/EC relativa a los
productos sanitarios.

C € 0483

3. Indicaciones de advertencia y de
seguridad

Advertencia

e Antes de su aplicacién es preciso asegurarse de que
el aparato y sus accesorios no presenten dafios vi-
sibles. En caso de dudas, no lo utilice y consulte a
su distribuidor o al Servicio de Atencién al Cliente
indicado.

El uso del aparato no sustituye en modo alguno la
consulta y el tratamiento médicos, por lo que, ante
cualquier tipo de dolor o enfermedad, consulte pri-
mero a su médico.

Ante cualquier duda acerca de los efectos sobre la
salud, consulte a su médico de cabecera.

Al usar el inhalador, observe las medidas higiénicas
generales.

Seguir siempre las indicaciones del médico en cuan-
to al tipo de medicamento, la dosificacion, la fre-
cuencia y la duracion de la inhalacion.

Utilice solo los medicamentos que su medico le haya
recetado o que su farmacéutico le haya recomenda-
do.

Si el aparato no funciona correctamente o percibe
algun malestar o dolor, interrumpa de inmediato la
aplicacion.

Mantenga el aparato alejado de los ojos mientras lo
utiliza, pues la neblina del medicamento podria tener
efectos nocivos.

No utilice el aparato donde haya gases inflamables.
No use el aparato cerca de emisores electromagné-
ticos.

El uso de este aparato no esta destinado a personas
(incluidos nifios) con disminuciones en las capaci-
dades fisicas, sensoriales (por €j., insensibilidad al
dolor) o psiquicas, ni a personas que carezcan de
experiencia y/o los conocimientos correspondientes,
salvo que obtengan la supervisién de una persona
competente para garantizar su seguridad o que reci-
ban de ella las instrucciones correspondientes para
utilizar adecuadamente el aparato.

Mantenga el material de embalaje fuera del alcance
de los nifios (peligro de asfixia).

No utilice piezas de repuesto que no estén recomen-
dadas por el fabricante.

El aparato no debe sumergirse en agua ni utilizarse
en entornos humedos. En ninguin caso deben pene-
trar liquidos en el aparato.

e Proteja el aparato de golpes fuertes.
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e Si el aparato ha estado expuesto a una humedad ex-
cesiva o ha sufrido una caida o cualquier otro tipo de
dafo, no debe seguir utilizandose. En caso de duda,
pdngase en contacto con el Servicio de Atencidn al
Cliente o el distribuidor.

e El IH 50 solo puede usarse con los accesorios de
Beurer correspondientes. El empleo de accesorios
de otras marcas puede menoscabar la eficacia de
la terapia y llegar a danar el aparato.

e Retire las pilas del aparato si no lo va a utilizar du-
rante un periodo prolongado. Si se sale el liquido de
las pilas, el aparato puede quedar dafado.

A Atencion

e Un corte de corriente, averias repentinas u otras con-
diciones desfavorables podrian inutilizar el aparato.
Por este motivo, se recomienda tener un aparato de
repuesto y un medicamento (acordado con el médi-
co) de recambio.

e Elaparato y el cable de alimentacién no deben guar-
darse cerca de fuentes de calor.

e El aparato no debe utilizarse en habitaciones donde
antes se hayan empleado sprays. Antes de comen-
zar la terapia se deben airear estas habitaciones.

e Por motivos de higiene, utilice un juego de acceso-
rios distinto para cada usuario (nebulizador Mesh,
mascarilla, boquilla).

e Guardar el aparato en un lugar protegido de las in-
clemencias del tiempo. El aparato debe guardarse
bajo las condiciones ambientales previstas.

e No utilice liquidos con viscosidad superior a 3 (liqui-
dos espesos). De lo contrario, la malla puede quedar
dafada de forma irreparable.

e No utilice medicamentos en polvo (tampoco aunque
estén disueltos).

e No agitar el nebulizador ya que puede salir liquido y
provocar danos en el aparato.

Fuente de alimentacion

A Atencion

e Utilice solo la fuente de alimentacion suministrada.

e Preste atencion a que la clavija de conexion a la red
no entre en contacto con liquidos.

e Si hicieran falta adaptadores o prolongaciones, de-
ben cumplir las normas de seguridad vigentes. El li-
mite de potencia eléctrica asi como el limite de po-
tencia maxima indicada en el adaptador no deben
sobrepasarse.

e Extraer siempre de la toma de corriente la fuente de
alimentacidn tras su utilizacion.

e El aparato solo debe conectarse a la tensién de red
que se indica en la etiqueta de caracteristicas.



Indicaciones generales

A Atencion

e Utilice el aparato Unica y exclusivamente:

- en personas,

- con la finalidad para la que ha sido desarrollado
(inhalacion por aerosol) y de la forma que se indica
en estas Instrucciones de uso.

e Cualquier uso indebido puede resultar peligroso.
En casos graves de urgencia tienen prioridad los pri-
meros auxilios.

Utilice solo una solucién salina con los medicamen-
tos.

Este aparato no esta previsto para uso industrial o
clinico, sino exclusivamente para uso particular en
el ambito doméstico.

Antes de la puesta en marcha

A Atencion

e Antes de utilizar el aparato, retire todo el material de
embalaje.

¢ Proteja el aparato del polvo, la suciedad y la hume-
dad.

* No utilice el aparato en un entorno cargado de polvo.

¢ Antes de utilizar el aparato y sus accesorios, espere
a que alcancen la temperatura ambiente.

¢ Desconecte el aparato inmediatamente si esta defec-
tuoso o si existen anomalias en su funcionamiento.

e E| fabricante no se hara responsable de los dafios
causados por un uso incorrecto o indebido.

@ Indicaciones para el manejo de pilas

e En caso de que el liquido de las pilas entre en con-
tacto con la piel o los ojos, lave la zona afectada con
agua y busque asistencia médica.

e iPeligro de asfixia! Los nifios pequefios podrian tra-
garse las pilas y asfixiarse. Guarde las pilas fuera del
alcance de los nifos.

e Fijese en los simbolos mas (+) y menos (-) que indi-
can la polaridad.

e Si se derrama el liquido de una pila, péngase guan-
tes protectores y limpie el compartimento de las pi-
las con un pafio seco.

e Proteja las pilas de un calor excesivo.

e iPeligro de explosion! No arroje las pilas al fuego.

e Las pilas no se pueden cargar ni cortocircuitar.

e Sino va a utilizar el aparato durante un periodo de
tiempo prolongado, retire las pilas del compartimen-
to.

e Utilice Unicamente el mismo tipo de pila o un tipo
equivalente.

e Cambie siempre todas las pilas a la vez.

e iNo utilice baterias!

e No despiece, abra ni triture las pilas.
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A Advertencia

Las pilas derramadas o dafiadas pueden causar que-
maduras al contacto con la piel. Para retirar pilas en
este estado, utilice guantes protectores apropiados.

Reparacion

@ Aviso

e No debe abrir ni reparar el aparato en ningun caso;
de lo contrario no se garantiza su correcto funcio-
namiento. La garantia expirara en caso de inobser-
vancia.

e En caso de reparaciones, dirijase al Servicio de Aten-
cion al Cliente o a un distribuidor autorizado.

4. Acerca del aparato
Accesorios
Utilice exclusivamente los accesorios recomendados

por el fabricante; solo de este modo se garantiza un
funcionamiento seguro.

A Atencion

Proteccidn contra fugas

Al llenar el contenedor de medicamento respete la mar-
ca de llenado méximo (8 ml). La cantidad de llenado
recomendada se encuentra entre 2'y 8 ml.

Durante la aplicacion puede volcar el aparato en un
angulo maximo de 45° en cualquier direccion sin que
ello afecte a la nebulizacién ni disminuya el éxito del
tratamiento. Si bien, la nebulizacion solo sera posible
siempre que la sustancia que se va a nebulizar esté
en contacto con la malla. Si este no es el caso, la ne-
bulizacién se parara automaticamente.

Procure no obstante mantener el aparato en posicién
vertical.

Desconexion automatica

El aparato dispone de una desconexion automatica.
Si queda una cantidad demasiado reducida del medi-
camento o del liquido, el aparato se desconecta auto-
maticamente para evitar dafar la malla.

iNo ponga en funcionamiento el aparato con el conte-
nedor de medicamento o el depdsito de agua vacios!
El aparato se desconecta automaticamente si la sus-
tancia para nebulizar deja de tocar la malla.



5. Descripcion de los aparatos y

los accesorios

Vista general

1
2

3

Vista general de accesorios

9
10
11
12
13

Cubierta

Contenedor de
medicamento
Nebulizador tipo
Mesh

Luces LED de control
para la indicacion del
estado de servicio:
azul: el aparato esta
listo para el funciona-
miento

naranja: Cambiar las
pilas

Boton de encendido/
apagado

Carcasa
Compartimento de
las pilas

Conector de la
fuente de alimenta- 8
cion

9

QD

Mascarilla de adulto
Mascarilla infantil
Boquilla

Pieza de union

Fuente de alimentacion

Bolsa de almacenamiento

10

11

—_

/a4
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6. Puesta en marcha
Antes del primer uso

@ Aviso

e Antes del primer uso, limpie y desinfecte el nebuli-
zador y sus accesorios. Véase ,Limpieza y desinfec-
cion“, pag. 36.

Montaje

Retire el aparato del embalaje.

e Siaun no esta
montado,
coloque el
nebulizador de
malla (3) en el
saliente del
recipiente (2),
fijelo girandolo
en el sentido de
las agujas del
reloj hasta que
los electrodos de contacto de color plata sefialen
hacia abajo.

e Fije el contene-
dor con la ma-
lla montada a la
carcasa (6) o la
base del apara-
to de modo que
quede anclado
aizquierda y de-
recha (se oird un
clic).

e Coloque las pilas.

Colocacion de las pilas
e Destape el compartimento de las pilas (7) de la parte
inferior del aparato presionando la tapa ligeramente
y arrastrandola al mismo tiempo en el sentido que
indica la flecha.

Introduzca cuatro pilas (tipo AA LR6).

Compruebe que la
polaridad de las pilas
sea la correcta (dibujo
en el fondo de la
carcasa).

Cierre de nuevo el com-
partimento de las pilas
deslizando la tapa en
sentido contrario al de
la flecha hasta el tope.




@ Aviso

e Al cambiar las pilas, compruebe que el contenedor de
medicamento esta completamente vacio, ya que de
lo contrario existe el riesgo de que se escapen gotas.

e Tan pronto como se enciendan las luces LED naran-
jas de control (4), cambie las cuatro pilas ya que la
eficacia de la nebulizacién se reduce considerable-
mente si las pilas no tienen la suficiente potencia.

e Con las nuevas pilas alcalinas es posible tener el
aparato en servicio durante aprox. 180 minutos.

e Esto es suficiente para 5-9 aplicaciones con solu-
cion salina (en funcién de la dosificacion y la dura-
cion de la aplicacion).

Funcionamiento con fuente de alimentacion

La fuente de alimentacion (13) solo debe conectarse a

la tension de red indicada en la placa de caracteristicas.

e Para conectar la fuente de alimentacion (13), abrir la
tapa del compartimento de las pilas.

e Enchufe el conector de la fuente de alimentacion (8)
en la hembrilla de conexion prevista (15) y la fuente
de alimentacién (13) completamente en una toma de
corriente apropiada.

@ Aviso

e Asegurese de que haya una toma de corriente cerca
del lugar donde se colocara el aparato.

¢ Coloque el cable de manera que nadie pueda trope-
zar.

e Para separar el inhalador de la red eléctrica tras la
inhalacién, desconecte primero el aparato y extraiga
luego el enchufe de red de la toma de corriente.

e Las pilas no deben retirarse mientras el aparato fun-
cione con el bloque de alimentacién (13).

e La fuente de alimentacion (13) no puede utilizarse
para cargar pilas recargables.

7. Manejo

1. Preparacion del nebulizador

e Por motivos de higiene es
absolutamente necesario
limpiar y desinfectar el
nebulizador y el acceso-
rio correspondiente des-
pués de cada tratamiento.
Sila terapia incluye distin-
tos medicamentos para inhalar sucesivamente, el ne-
bulizador debera enjuagarse bien tras cada aplicacion
con agua caliente del grifo. Al respecto véase Limpie-
za y desinfeccion, pagina 36.

e Retire la cubierta (1) del aparato.

35

2. Lienar el nebulizador

e Abra el contenedor de medi-
camento (2) soltando la pa-
tilla y llene el contenedor de
medicamento con una solu-
cion salina isotdnica o el me-
dicamento directamente. Evi-
te que se llene en exceso.
La cantidad maxima reco-
mendada de llenado es de 8 ml.

Utilice medicamentos s6lo bajo la indicacion de su
médico y consulte cudl es la duracién y cantidad de
inhalacién adecuada para usted.

Si la cantidad prescrita de medicamento es inferior
a 2 ml, diluya esta cantidad hasta llegar al menos a
4 ml usando una solucién salina isoténica. También
es necesaria una dilucion si los medicamentos son
viscosos. También en estos casos siga las indica-
ciones de su médico.

3. Cerrar el nebulizador

e Cierre la tapa del contenedor de medicamento (2) y
bloquee la patilla; a continuacién vuelva a colocar
la cubierta (1).

4. Acoplar el accesorio

e El aparato con el accesorio deseado (boquilla, mas-
carilla de adulto o mascarilla infantil) debe acoplarse
fuertemente al contenedor de medicamento monta-
do (2).

e La mascarilla de adulto y la infantil se montan con la
pieza de unién (12) (adaptador).

e Acérquese el aparato a la boca y aplique los labios
a la boquilla obturandola por completo. Si se utiliza
la(s) mascarilla(s), colocarla(s) por encima de la nariz
y boca.

e Inicie el aparato con el botdn de encendido/apagado
(5).

e Si sale una neblina pulverizada del aparato y se en-
cienden los pilotos LED azules (4), significa que el
aparato funciona perfectamente.

5. Inhalacion correcta

e Técnica respiratoria
Para una difusién suficiente de las particulas en las
vias respiratorias es importante tener una buena téc-
nica respiratoria. La inspiracién debe ser lenta y pro-
funda para que las particulas lleguen a las vias respi-
ratorias y los pulmones; retener un momento el aire
(entre cinco y diez segundos) y espirar rapidamente.

e Los inhaladores para el tratamiento de enfermedades
de las vias respiratorias deben usarse Unicamente
bajo la prescripciéon de su médico que le recomen-
dara el tipo, dosificacion y aplicaciéon de los medi-
camentos de la terapia.



e Determinados medicamentos solo pueden comprar-
se con receta médica.

@ Aviso

Procure mantener siempre el aparato en posicion
vertical. No obstante, una posicion ligeramente in-
clinada no influye en la aplicacion ya que el conte-
nedor es estanco a fugas. Para que durante el uso
el aparto conserve su funcionalidad total, procure
que no tenga una inclinacion mayor de 45° en cual-
quier direccién y que el medicamento permanezca
en contacto con la malla.

A Atencion

Los aceites etéreos de plantas medicinales, jarabes
para la tos, soluciones para gargarear, gotas para ma-
sajear o para bafios de vapor no son por lo general
apropiados para la inhalacion con inhaladores. Estos
aditivos son a menudo viscosos y pueden afectar ne-
gativamente el correcto funcionamiento del aparato
Yy, en consecuencia, la efectividad de la aplicacion.
En caso de hipersensibilidad del sistema bronquial,
los medicamentos con aceites etéreos pueden, bajo
ciertas circunstancias, provocar un espasmo bronquial
agudo (un estrechamiento repentino espasmadico de
los bronquios con ahogo). Consulte a su médico o
farmacéutico.

6. Finalizar la inhalacion

e Apague el aparato con el botén de encendido/apa-
gado (5) después del tratamiento.

e Las luces LED de control (4) se apagan.

e El aparato se apaga automaticamente tan pronto se
haya nebulizado el producto para inhalar. Por moti-
vos técnicos, una pequefia cantidad residual de me-
dicamento permanece en el contenedor (2).

® No la utilice.

e Desconecte en caso dado la fuente de alimentacion
(13) de la red eléctrica.

7. Realizar la limpieza
Véase ,Limpieza y desinfeccién®, pag. 36.

8. Limpieza y desinfeccion

A Advertencia

Siga las siguientes especificaciones higiénicas para

evitar poner en riesgo su salud.

e El nebulizador y los accesorios estan pensados para
utilizarlos multiples veces. Tenga en cuenta que se
imponen distintos requerimientos a la limpieza y al
almacenamiento higiénico en funcion de los campos
de aplicacion.
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@ Aviso

e No limpiar la malla ni el accesorio por medios meca-
nicos como un cepillo o similares ya que esto puede
ocasionar dafos irreparables e impedir el éxito del
tratamiento.

e Consulte a sumédico los requerimientos adicionales
referentes a la preparacion higiénica necesaria (cuida-
do de las manos, manipulacién de los medicamentos
o las soluciones para la inhalacién) en los grupos de
alto riesgo (por ej. pacientes con fibrosis quistica).

Limpieza
El nebulizador Mesh con contenedor, asi como los ac-
cesorios utilizados (p. ej. boquilla, mascarilla, pieza de
conexion, etc.), deben limpiarse con agua caliente tras
cada uso. Seque cuidadosamente las piezas con un
pafo suave. Vuelva a ensamblar las piezas una vez
se hayan secado completamente y coléquelas en un
recipiente seco y estanco o realice a continuacion la
desinfeccion.

¢ Retire la boquilla'y el accesorio correspondiente del
nebulizador.

e Llene el contenedor de medicamento (2) con 6 ml
de agua limpia y conecte el aparato para eliminar en
primer lugar los restos de medicamento de la malla.
(nebulizar todo el liquido).

o Retire las pilas.

e Saque del aparato las piezas insertadas como el ne-
bulizador Mesh o el contenedor de medicamento y
la cubierta.

Desensamblaje

Para limpiar mejor cada

una de las piezas, des-

ensamble el nebulizador

2, 3):

® Retire el contenedor
de medicamento (2)
con el nebulizador
Mesh (3) presionando
hacia dentro las dos
bridas y tirando hacia
arriba de la unidad.




e Separe el nebulizador
Mesh (3) del contenedor
de medicamento (2) gi-
rando este en el sentido
contrario al de las agu-
jas del reloj.

e El montaje se realiza
después en orden in-
Verso.

A Atencion

Nunca coloque el aparato completo debajo de un cho-

rro de agua para limpiarlo.

Asegurese de que durante la limpieza se eliminan to-

dos los restos, y se secan todas las piezas con de-

tenimiento.

Para ello, no utilice bajo ningiin concepto sustancias

que sean potencialmente venenosas al entrar en con-

tacto con la piel o las mucosas, al tragarse o al in-
halarse.

Puede limpiar la carcasa del aparato cuando sea ne-

cesario con un pano humedecido con una solucion

suave de agua y jabon.

e Si quedan restos de soluciones medicinales o impu-
rezas en los contactos de color plata del aparato y
del nebulizador, utilice para la limpieza un bastonci-
llo humedecido con alcohol etilico.

e Limpie también las paredes externas de la malla'y
del contenedor de medicamento con un bastoncillo
de algoddn humedecido con alcohol etilico.

A Atencion

e El aparato debe estar apagado, desenchufado y frio
antes de limpiarlo.

¢ No utilice detergentes agresivos ni sumerja el apa-
rato en agua.

e Procure que no entre agua en el interior del aparato.

¢ No limpie el aparato ni los accesorios en el lavavaji-
llas.

e El aparato no debe tocarse con las manos mojadas
cuando esté conectado a la red; evite las salpicadu-
ras de agua sobre el aparato. El aparato solo debe
ponerse en funcionamiento cuando esté totalmente
seco.

e No rociar liquidos en la rendija de ventilacion. Si pe-
netran liquidos puede dafiarse el sistema eléctrico asi
como otras partes del inhalador y provocar una averia.

A Atencion

Le recomendamos realizar la inhalacién sin interrup-
ciones, ya que si se hace una pausa prolongada en el
tratamiento el producto de inhalacién podria obstruir
el nebulizador de malla, lo que afectaria a la eficacia
de la aplicacion.
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Desinfeccion

Siga con detenimiento los siguientes pasos para des-
infectar el nebulizador y los accesorios. Se recomien-
da desinfectar cada una de las piezas como muy tarde
tras su ultimo uso diario.

Puede desinfectar el IH 50 y sus accesorios de dos for-
mas distintas: con alcohol etilico o con agua hirviendo.
En primer lugar limpie el nebulizador y el accesorio co-
mo se describe en el epigrafe Limpieza. A continuacién
puede proceder a la desinfeccion.

A Atencion

Tenga mucho cuidado de no tocar la malla (3) para
no dafiarla.

Desinfeccion con alcohol etilico (70-75%)

e Llene el contenedor de medicamento (2) con 8 ml de
alcohol etilico. Cierre el contenedor. Deje el alcohol
durante al menos diez minutos en el contenedor.

e Para una mejor desinfeccion agite suavemente la
unidad de vez en cuando.

e A continuacion, vacie el alcohol etilico del contene-
dor.

® Repita el proceso, esta vez con agua.

e Coloque el contenedor de medicamento (2) en una
posicién que permita limpiar la malla (3) con unas
gotas de alcohol etilico. Dejar actuar igualmente du-
rante diez minutos.

e Por ultimo, limpie todas las piezas de nuevo con
agua corriente.

Desinfeccién con agua hirviendo

e Desmonte el nebulizador como se ha descrito y hiér-
valo durante 15 minutos en agua junto con la boqui-
lla. Evite que las piezas entren en contacto con el
fondo caliente de la olla.

e También puede desinfectar el nebulizador y la bo-
quilla con un vaporizador disponible en comercios.
En ese caso, observe las instrucciones de uso del
fabricante del vaporizador.

* No introduzca el nebulizador en el microondas.

@ Aviso

Las mascaras no deben entrar en contacto con el agua

caliente.

e Recomendamos que desinfecte las mascarillas con
un desinfectante disponible en comercios.

Secado

e Seque cuidadosamente las piezas con un pafo sua-
ve.

e Agite suavemente el nebulizador Mesh (3) de 5a 10
veces para expulsar el agua de los pequefos orifi-
cios de la malla.



e Coloque las piezas individuales sobre una base seca,
limpia y con capacidad de absorcién, dejando que las
piezas se sequen totalmente (al menos 4 horas).

@ Aviso

Compruebe que tras la limpieza las piezas estén com-
pletamente secas ya que, de lo contrario, existe un
riesgo elevado de proliferacion de gérmenes.

Una vez estén completamente secas, monte de nuevo
las piezas y coldquelas en un recipiente seco y estanco.

Asegurese de que el nebulizador Mesh (3) se haya
secado completamente al agitarlo. De lo contrario,
es posible que la nebulizacién no funcione una vez
montado el aparato. Si esto sucede, desmonte el ne-
bulizador Mesh (3) de nuevo y agitelo para expulsar el
agua. Una vez montado, el inhalador deberia funcionar
como de costumbre.

Resistencia del material

* A la hora de elegir el detergente o el desinfectante
debe tenerse en cuenta lo siguiente: Utilice s6lo un
detergente o desinfectante que se dosificara segin
las indicaciones del fabricante.

e El nebulizador y los accesorios estan sometidos a
cierto desgaste en caso de un uso frecuente y al re-
procesamiento higiénico, como cualquier otra pieza
de plastico. Con el tiempo, esto puede conducir a un
cambio en el aerosol y, en consecuencia, perjudicar
también la eficacia de la terapia. Por ello, recomen-
damos cambiar el nebulizador y los accesorios a mas
tardar después de un afio.

Almacenamiento

e No almacenar en lugares humedos (por ej. cuartos
de bafio) ni transportar el aparato junto con objetos
himedos.

e Almacenar y transportar fuera del alcance directo de
la irradiacién solar.

Solucién de problemas

Problemas/ | Causa posible/solucion

preguntas

El nebulizador | 1. Cantidad insuficiente de medica-
genera muy mento en el nebulizador.
pocoonada |2 No sujetar el nebulizador en posicion
de aerosol. vertical.

3. Solucién de medicamento inadecu-
ada para la nebulizacién (p. ej. de-
masiado espesa; la viscosidad debe
ser menor de 3).

El médico debe recetar el medica-
mento liquido.
La expulsion | 1. Las pilas estan vacias. Cambielas o
es demasiado conecte el nebulizador a la alimenta-
reducida. cion y vuelva a intentarlo.
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Problemas/
preguntas

Causa posible/solucion

La expulsion
es demasiado
reducida.

2. Hay burbujas de aire en el contene-
dor de medicamento que impiden el
contacto permanente con la malla.
Compruebe si esto es asi y, en tal
caso, elimine las burbuijas.

3. Las particulas presentes en la mal-
la impiden la expulsién. En ese ca-
S0, para eliminar la suciedad puede
verter 2 6 3 gotas de vinagre en ent-
re 3y 6 ml de agua y nebulizar toda
esta mezcla. No inhale esta mezcla
y, tras nebulizarla, limpie y desin-
fecte el contenedor de medicamen-
to (véase la pag. 36). Si a pesar
de ello no mejora la expulsion, cam-
bie la malla.

4. La malla estd inutilizable.

¢ Qué medi-
camentos se
pueden inha-
lar?

Naturalmente, sélo el médico puede
decidir qué medicamento debe emple-
arse para el tratamiento de su dolen-
cia. Pregunte a su médico.

Con el IH 50 pueden nebulizar medica-
mentos cuya viscosidad sea inferior a 3.

Quedan res-
tos de solu-
cion de inha-
lacién en el
nebulizador.

Esto se debe a cuestiones técnicas y
es normal. Finalice la inhalacién cuando
oiga un ruido del nebulizador claramen-
te distinto o si el aparato se desconecta
él mismo a causa de la falta de produc-
to para inhalar.

;Qué se de-
be tener en
cuenta al utili-
zar el aparato
con bebés y
ninos?

1. En los bebés, la mascarilla debe cu-
brir la boca y la nariz para garantizar
una inhalacion efectiva.

2. En los nifios, la mascarilla también
deberia cubrir la boca y la nariz. Una
nebulizacion junto a una persona que
esté durmiendo no tiene mucho sen-
tido, ya que en tal caso el medica-
mento no podria llegar en suficiente
cantidad hasta los pulmones.

Aviso: s6lo deberia inhalarse bajo la su-

pervisién y con la ayuda de un adulto,

sin dejar al nifio sélo.

¢La inhalacién
con la mas-
carilla dura
mas?

Esto se debe a cuestiones técnicas.

A través de los orificios de la mascarilla
se inspira menos medicamento por ca-
da respiracion que a través de la boqui-
lla. El aerosol se mezcla a través de los
orificios con el aire del ambiente.

¢ Es necesario
un accesorio

personal para
cada usuario?

Desde un punto de vista higiénico, eso
resulta imprescindible.




9. Caracteristicas técnicas

Dimensiones

(L x An x Al 72 x 59 x 143 mm

Peso del aparato 238 g incl. pilas

Funcionamiento con

pilas 4 x 1,5V tipo AA, Mignon (LR6)
Volumen de llenado  max. 8 mi

Flujo de

medicamento aprox. 0,25 ml/min.
Frecuencia de

oscilacion 100 kHz

Material de la carcasa ABS / TPE

Alimentacién dered  100-240V~; 50-60Hz; 0,15A

Condiciones de
funcionamiento

Temperatura: de +5°C - +40°C
Humedad relativa del aire: <80%
no se produce condensacion

Condiciones de alma-
cenamiento y trans-
porte

Temperatura: -10°C - +45°C
Humedad relativa del aire: <80%
no se produce condensacién

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Las piezas de desgaste no estan incluidas en la garantia.

El nimero de serie se encuentra en el aparato o en el

compartimento de las pilas.
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mass sum distribution

Particle Diameter (um)

Las mediciones se han realizado con una solucién de
cloruro sédico utilizando un método de difraccion laser.
Probablemente de esta manera el diagrama no se pue-
de aplicar en suspensiones o con medicamentos muy
viscosos. El fabricante del medicamento correspon-
diente puede facilitarle mas informacién al respecto.
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10. Piezas de repuesto y de des-

gaste
Puede adquirir las piezas de repuesto y de desgaste
en la direccion de servicio técnico correspondiente
indicando el niumero de referencia.

Denominacién Material REF
Nebulizador tipo Mesh con PC 162.711
contenedor de medicamento

Yearpack PP, 603.05
(Boquilla, Mascarilla de adulto, | PVC, EVA,

Mascarilla infantil, Nebulizador | PET

tipo Mesh, Pieza de union)

(i) Aviso

En caso de no utilizar el aparato de acuerdo con las espe-
cificaciones, no se garantiza un funcionamiento correcto.
Reservado el derecho a introducir modificaciones técni-
cas que sirvan para la mejora y el desarrollo del producto.
Este aparato y sus accesorios cumplen las normas euro-
peas EN60601-1, EN60601-1- 2, asi como EN13544-1,
y esta sujeto a medidas especiales de precaucion en lo
que se refiere a compatibilidad electromagnética. Tenga
en cuenta que los dispositivos de comunicacion porta-
tiles y moviles de alta frecuencia pueden afectar a este
aparato. Puede solicitar informacién mas precisa al servi-
cio de atencion al cliente en la direccion indicada en este
documento o leer el final de las instrucciones de uso. El
aparato cumple con los requisitos de la directiva europea
para dispositivos médicos 93/42/EC.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA

e El aparato cumple las prescripciones actualmente
vigentes en relacién con la compatibilidad electro-
magnética, y es apropiado para su utilizacion en to-
dos los edificios, incluidos aquellos determinados a
viviendas privadas. Las emisiones de radiofrecuencia
del aparato son extremadamente bajas y es bastan-
te probable que no provoquen ninguna interferencia
con otros aparatos en las proximidades.

e En cualquier caso se recomienda no colocar el apara-
to encima o cerca de otros aparatos. En caso de que
se produjeran interferencias con sus electrodomésti-
cos, regulelos o conéctelos a otra toma de corriente.

¢ Los equipos de radiocomunicacién podrian afectar
el funcionamiento del aparato.



11. Eliminacion

Eliminacion de las pilas

e Las pilas usadas, completamente descargadas, de-
ben eliminarse a través de contenedores de recogida
sefialados de forma especial, los puntos de recogida
de residuos especiales o a través de los distribuido-
res de equipos electronicos. Los usuarios estan obli-
gados por ley a eliminar las pilas correctamente.

e Estos simbolos se encuentran en pilas
que contienen sustancias toxicas:
Pb: la pila contiene plomo.

Cd: la pila contiene cadmio.
Hg: la pila contiene mercurio.

Pb Cd Hg

Eliminacion general

A fin de preservar el medio ambiente, cuando el
aparato cumpla su vida Util no lo tire con la basura K
doméstica. Se puede desechar en los puntos de mm
recogida adecuados disponibles en su zona. Deseche
el aparato segun la Directiva europea sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE). Para mas in-
formacién, pdngase en contacto con la autoridad muni-
cipal competente en materia de eliminacién de residuos.
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Salvo errores y modificaciones
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Contenuto della confezione

Vedere la descrizione dell’apparecchio e degli acces-
sori a pag. 44.

e |nalatore con accessori

e Nebulizzatore Mesh con contenitore per farmaco
e Boccaglio

e Raccordo

e Mascherina per adulti

e Mascherina per bambini

e Alimentatore

e 4 batterie AAda 1,5V

e Questo manuale d’'uso

e Custodia per I'apparecchio

1. Presentazione

Gentile cliente,

siamo lieti che Lei abbia scelto un prodotto del nostro
assortimento. Il nostro marchio € garanzia di prodotti
di elevata qualita, controllati nei dettagli, relativi ai set-
tori calore, peso, pressione, temperatura corporea, pul-
sazioni, terapia dolce, massaggio, Beauty, Baby e aria.
Leggere attentamente queste istruzioni per I'uso, che
dovranno essere conservate per un USoO SUCCESSIVO €
alla portata di chi utilizza I'apparecchio, e rispettare
le avvertenze.

Cordiali saluti
Il Beurer Team

Campo di impiego

Questo inalatore & un nebulizzatore Mesh per il tratta-
mento delle vie respiratorie inferiori e superiori.
Attraverso la nebulizzazione dei medicinali prescritti o
consigliati dal medico, & possibile prevenire numerosi
disturbi dell’apparato respiratorio, alleviarne i sintomi
e accelerarne la guarigione. Per ulteriori informazioni
in merito alle possibilita di impiego dell’apparecchio,
rivolgersi al proprio medico curante o al farmacista.

Questo apparecchio & indicato per I'utilizzo a domicilio,
ma anche fuori casa. e I'inalazione dei farmaci deve
avvenire soltanto dietro consiglio del medico. Inalare la
soluzione nebulizzata inspirando lentamente e in modo
rilassato, affinché il farmaco possa penetrare fino nelle
diramazioni bronchiali piu fini. Espirare normalmente.

Dopo il trattamento di pulitura I'apparecchio & pronto
per essere riutilizzato. Il trattamento include la sosti-
tuzione di tutti gli accessori, incluso il nebulizzatore
Mesh, nonché la disinfezione delle superfici dell’appa-
recchio con un disinfettante in commercio.

Tenere presente che se |I‘apparecchio viene utilizza-
to da piu persone, & necessario sostituire tutti gli ac-
Cessori.

Si consiglia quindi di sostituire il nebulizzatore e altri
accessori dopo massimo un anno.

2. Spiegazione dei simboli
Nelle istruzioni d’'uso sono utilizzati i seguenti simboli.

A Pericolo
A Attenzione

@ Avvertenza

Sullimballaggio e sulla targhetta identificativa dell’appa-
recchio e degli accessori compaiono i seguenti simboli.

Segnalazione di rischi di lesioni
o pericoli per la salute.

Segnalazione di rischi di possibi-
li danni all’apparecchio.

Indicazione di importanti informa-
zioni.

Parte applicata di tipo BF

Seguire le istruzioni per I'uso
9 p

Produttore
On/Off

Numero di serie

Classe di isolamento 2

Non usare all’aperto

protetto contro la penetrazione di corpi
solidi >12,5 mm e contro la caduta in-
clinata di gocce d‘acqua

Il marchio CE certifica la conformita ai
requisiti di base della direttiva 93/42/
EC sui dispositivi medici.
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3. Avvertenze e indicazioni di
sicurezza

A Pericolo

e Prima dell’utilizzo accertarsi che I'apparecchio e gli
accessori non presentino danni visibili. In caso di
dubbi non utilizzarlo e rivolgersi al rivenditore oppu-
re contattare il servizio clienti all’indirizzo indicato.
L'utilizzo di questo apparecchio non sostituisce il
parere diretto o un trattamento del medico. Quindi,
al manifestarsi di qualsiasi dolore o malattia, consul-
tare innanzitutto un medico.

In caso di qualsiasi problema di salute consultare il
proprio medico curante.

Durante I'utilizzo dell'inalatore osservare le normali
regole di igiene.

Per quanto riguarda il tipo e la posologia del farmaco
da utilizzare, nonché la durata e la frequenza dell’i-
nalazione, seguire sempre le indicazioni del medico.
Utilizzare esclusivamente farmaci prescritti o consi-
gliati dal medico o dal farmacista.

Qualora il dispositivo non funzioni correttamente o
si avverta malessere o dolore, interrompere imme-
diatamente I'utilizzo.

Durante I'utilizzo, tenere I'apparecchio lontano da-
gli occhi, in quanto il farmaco nebulizzato potrebbe
avere effetti dannosi.

Non attivare I'apparecchio in presenza di gas infiam-
mabili.

Non attivare I'apparecchio nelle vicinanze di altri di-
spositivi che emettano onde elettromagnetiche.
Questo apparecchio non deve essere utilizzato da
bambini o persone con limitate capacita fisiche e
sensoriali (ad es. insensibilita al dolore) o che non si-
ano in pieno possesso delle proprie facolta mentali;
inoltre non deve essere utilizzato da persone senza
la dovuta esperienza e/o le dovute conoscenze a me-
no che non vengano sorvegliate da un’altra persona
responsabile della loro sicurezza o istruite su come
utilizzare I'apparecchio in questione.

Tenere il materiale di imballo fuori dalla portata dei
bambini (pericolo di soffocamento).

Non utilizzare accessori che non siano autorizzati dal
produttore del dispositivo.

Non immergere I'apparecchio in acqua e non utiliz-
zarlo in ambienti umidi. Assicurarsi che all’'interno
dell’apparecchio non possa penetrare alcun liquido.
Proteggere il dispositivo da colpi e urti.

Qualora il dispositivo cada per terra, venga esposto
a un’eccessiva umidita o subisca danni di altro ge-
nere non deve piu essere utilizzato. In caso di dub-
bio contattare il rivenditore o il servizio clienti.
L'inalatore IH 50 deve essere fatto funzionare esclu-
sivamente con i rispettivi accessori Beurer. L'impiego
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di altri accessori pud compromettere I'efficienza del
trattamento ed eventualmente danneggiare I'appa-
recchio.

e Rimuovere le pile dall’apparecchio qualora esso non
venga utilizzato per molto tempo. La fuoriuscita di
liquido dalle pile pud danneggiare I'apparecchio

A Attenzione

e Un black-out elettrico, improvvise interferenze o altre

condizioni sfavorevoli potrebbero impedire il funzio-

namento dell’apparecchio. Per questa ragione con-

sigliamo di tenere a portata di mano un apparecchio

diriserva o un farmaco adeguato (approvato dal me-

dico).

L’apparecchio non deve essere conservato in pros-

simita di fonti di calore.

L’apparecchio non deve essere utilizzato in stanze

nelle quali sono stati precedentemente impiegati pro-

dotti spray. Prima del trattamento, assicurarsi che tali

stanze siano state sufficientemente aerate.

Per ragioni igieniche & assolutamente necessario che

ogni utente utilizzi i suoi accessori personali (nebu-

lizzatore Mesh, mascherina, boccaglio).

Tenere I'apparecchio al riparo dagli agenti atmosfe-

rici e da condizioni ambientali potenzialmente sfa-

vorevoli.

Non utilizzare mai liquidi la cui viscosita sia superiore

a 3: potrebbero danneggiare il nebulizzatore Mesh in

maniera irreparabile.

e Non utilizzare farmaci in polvere (nemmeno sotto
forma di soluzione).

¢ Non scuotere mai I'apparecchio, in quanto potrebbe
fuoriuscire del liquido danneggiandone i componenti.

Alimentatore

A Attenzione

o Utilizzare esclusivamente I'alimentatore in dotazione.

e Assicurarsi che la presa dell’alimentatore non entri a
contatto con dei liquidi.

¢ Qualora fossero necessari adattatori o prolunghe, ta-
li dispositivi devono rispettare le norme di sicurezza
vigenti. | limiti dell’intensita di corrente non devono
essere superati, cosi come i limiti di massima poten-
za indicati sull’adattatore.

e Dopo I'utilizzo estrarre sempre I'alimentatore dalla
relativa presa.

e |'apparecchio deve essere alimentato solo con la
tensione indicata sulla targhetta identificativa.

Avvertenze generali

A Attenzione

o Utilizzare I'apparecchio esclusivamente:
- sugli esseri umani,



- per lo scopo previsto dal dispositivo stesso (inala-
zione di aerosol) e attenendosi a quanto indicato
in queste istruzioni per I'uso.

e Qualsiasi utilizzo improprio puo rivelarsi perico-
loso.

e |n caso di incidenti seri, € opportuno rivolgersi in-
nanzitutto al pronto soccorso.

e Insieme ai farmaci utilizzare esclusivamente una so-
luzione fisiologica.

e Questo apparecchio non € destinato ad un impiego
commerciale o clinico, bensi esclusivamente ad un
uso personale a domicilio.

Prima della messa in funzione

A Attenzione

e Prima di utilizzare I'apparecchio rimuovere integral-
mente I'imballaggio.

e Tenere I'apparecchio al riparo da polvere, sporcizia e
umidita, e durante il funzionamento non coprirlo per
nessuna ragione.

e Non utilizzare I'apparecchio in ambienti polverosi.

e Prima dell’utilizzo, assicurarsi che I'apparecchio e gli
accessori siano a temperatura ambiente.

e Spegnere immediatamente 'apparecchio qualora
esso risulti difettoso o si notino anomalie nel funzio-
namento.

e | produttore declina ogni responsabilita in caso di dan-
ni derivanti da un utilizzo scorretto o inadeguato.

() utilizzo delle pile

e Se il liquido della batteria viene a contatto con la pel-
le e con gli occhi, sciacquare le parti interessate con
acqua e consultare il medico.

e Pericolo d’ingestione! | bambini possono ingerire le
batterie e soffocare. Tenere quindi le batterie lonta-
no dalla portata dei bambini!

e Prestare attenzione alla polarita positiva (+) e nega-
tiva (-).

e |n caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, indos-
sare guanti protettivi e pulire il vano batterie con un
panno asciutto.

e Proteggere le batterie dal caldo eccessivo.

e Rischio di esplosione! Non gettare le batterie nel fuo-
co.

e Le batterie non devono essere ricaricate o mandate
in cortocircuito.

e Qualora I'apparecchio non dovesse essere utilizzato
per un periodo prolungato, rimuovere le batteria dal
vano batterie.

e Utilizzare solo tipologie di batterie uguali o equiva-
lenti.

e Sostituire sempre tutte le batterie contemporanea-
mente.

® Non utilizzare batterie ricaricabilil

e Non smontare, aprire o frantumare le batterie.
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A Pericolo

Le pile danneggiate o da cui sia fuoriuscito del liquido
possono provocare ustioni chimiche al contatto con la
pelle. In questo caso, per I'estrazione delle pile, utiliz-
zare dei guanti protettivi adeguati.

Riparazione
@ Avvertenza

e Per nessuna ragione aprire o cercare di riparare il di-
spositivo, in quanto questo potrebbe comprometter-
ne il funzionamento. Qualora tale regola non venisse
osservata, la garanzia perderebbe di validita.

® Per le riparazioni rivolgersi al servizio clienti 0 a un
rivenditore autorizzato.

4. Informazioni utili sull’apparecchio
Accessori

Utilizzare esclusivamente gli accessori indicati dal fab-
bricante, in quanto solo cosi & possibile garantire un
funzionamento sicuro e corretto dell’apparecchio.

A Attenzione

Protezione contro la fuoriuscita di liquido
Versando il farmaco nell’apposito contenitore assicu-
rarsi che il livello del liquido non oltrepassi la tacca
di massimo riempimento (8 ml). Il livello consigliato &
compreso tra2 e 8 ml.

Durante I'utilizzo & possibile inclinare I'apparecchio

in tutte le direzioni fino a 45 ° senza compromettere la
nebulizzazione e quindi I'efficacia del trattamento. La
nebulizzazione, tuttavia, pud avvenire solo fintanto che
il liquido rimane a contatto con il nebulizzatore Mesh.
Qualora cio non si verifichi, la nebulizzazione viene au-
tomaticamente arrestata.

Si consiglia pertanto di mantenere I'apparecchio pos-
sibilmente in posizione verticale.

Spegnimento automatico

L’apparecchio dispone di un sistema di spegnimento
automatico. Qualora il livello del farmaco o del liquido
scenda al di sotto di un valore minimo, I’apparecchio
si spegne automaticamente al fine di evitare danni al
nebulizzatore Mesh.

Non mettere I'apparecchio in funzione qualora il conte-
nitore del farmaco o il serbatoio dell’acqua siano vuoti.
"apparecchio si spegne automaticamente quando la
sostanza da nebulizzare non & piu a contatto con il
Mesh.



5. Descrizione dell’apparecchio e
degli accessori

Apparecchio

1 Coperchio
Ampolla per il farmaco
Nebulizzatore Mesh
LED per il monitorag-
gio del funzionamento:
blu: apparecchio pron-
to all’attivazione
arancione: sostituire le
pile i
Tasto On/Off
Involucro
Scomparto portapile
Spinotto di collega-
mento dell’alimentatore

2
3
4

0 N O O

Accessori
9 10
12 13

9 Mascherina per adulti
10 Mascherina per bambini
11 Boccaglio
12 Raccordo
13 Alimentatore
Custodia per I'apparecchio

6. Messa in funzione
Al primo utilizzo
@ Avvertenza

e Al primo utilizzo pulire e disinfettare il nebulizzatore
e gli accessori prima di procedere al trattamento (ve-
dere “Pulizia e disinfezione” pag. 46).

44

@ Avvertenza

Montaggio

Togliere I'apparecchio dalla confezione.

e Se non ancora
montato,
installare il
nebulizzatore
Mesh (3)
all'imbocco
del contenito-
re (2) e fissarlo
ruotandolo in
senso orario,
finché gl
elettrodi di contatto argentati non sono rivolti
verso il basso.
Inserire sull’invo-
lucro (6) o sulla
base dell’appa-
recchio il conte-
nitore con il ne-
bulizzatore Mesh,
finché non si sen-
te uno scatto a
destra e a sinistra.
® Inserire le pile.

Inserimento delle pile

e Aprire lo scomparto portapile (7) sulla parte inferiore
dell’apparecchio premendo leggermente sul relativo
coperchio e spingendolo in direzione delle frecce.

e Inserire quattro pile (tipo AA LR6).

® Prestare attenzione alla
polarita corretta (vedere
il disegno sul fondo
dello scomparto).

e Richiudere il coperchio
dello scomparto por-
tapile e spingerlo in di-
rezione contraria alle
frecce fino a sentire uno
scatto.

e Prima di sostituire le pile accertarsi che il conteni-
tore del farmaco sia completamente vuoto; in caso
contrario potrebbe fuoriuscire del liquido.

e Non appena i LED di controllo (4) si accendono a
luce arancione, sostituire immediatamente tutte e
quattro le pile: I'efficacia della nebulizzazione dimi-
nuisce notevolmente se le pile sono scariche.

e Con pile alcaline nuove I'apparecchio ha un’autono-
mia di ca. 180 minuti di funzionamento.



e Questo ¢ sufficiente per 5-9 trattamenti con solu-
zione fisiologica (a seconda della dose di farmaco e
della durata di impiego).

Funzionamento con alimentatore

L'alimentatore (13) deve essere collegato solo alla ten-

sione indicata sulla targhetta identificativa.

e Per il collegamento dell’alimentatore (13) aprire il co-
perchio dello scomparto portapile.

e |nserire lo spinotto dell’alimentatore (8) nell’apposita
presa (15) e I'alimentatore (13) in una presa di cor-
rente.

@ Avvertenza

e Assicurarsi che ci sia una presa di corrente vicino a
dove si intende posizionare I'apparecchio.

e Prestare attenzione alla posizione del cavo, in modo
tale che nessuno corra il rischio di inciampare.

¢ Dopo I'inalazione, per scollegare I'inalatore dalle re-
te elettrica, innanzitutto spegnere I'apparecchio e in
seguito staccare la spina dalla presa di corrente.

® Non rimuovere le batterie durante I'uso con alimen-
tatore (13).

e |"alimentatore (13) non puo essere impiegato per ri-
caricare accumulatori.

7. Funzionamento

1. Preparazione del nebulizzatore

e Per ragioni igieniche &
assolutamente necessa-
rio pulire il nebulizzato-
re e gli accessori dopo
ogni utilizzo e disinfet-
tarli dopo I'ultimo utiliz-
zo giornaliero. Qualora
la terapia preveda l'inalazione di farmaci diversi
uno di seguito all’altro, assicurarsi che dopo ogni
utilizzo il nebulizzatore venga risciacquato con ac-
qua calda corrente (vedere “Pulizia e disinfezione”
a pag. 46).

e Rimuovere il coperchio (1) dall’apparecchio.

2. Riempimento del nebulizzatore

e Aprire il contenitore del far-
maco (2) con I'apposita staf-
fa e riempirlo con una solu-
zione fisiologica isotonica
oppure direttamente col far-
maco.
La quantita di liquido versa-
to non deve superare 8 ml.

o Utilizzare esclusivamente farmaci indicati dal medico
e informarsi in merito alla durata dell’'inalazione e alla
quantita di liquido da impiegare.
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e Qualora tale quantita sia inferiore ai 2 ml, integrarla
solo con soluzione fisiologica isotonica fino ad al-
meno 4 ml. La soluzione isotonica deve essere im-
piegata anche nel caso di farmaci densi. Anche in
questo caso attenersi alle indicazioni del medico.

3. Chiusura del nebulizzatore

e Richiudere il contenitore del farmaco (2) e bloccare
la staffa, dopodiché reinserire il coperchio (1) dell’ap-
parecchio.

4. Collegamento dell’accessorio

e Collegare I'accessorio desiderato (boccaglio, ma-
scherina per adulti o per bambini) all’apparecchio
dopo aver montato il contenitore del farmaco (2).

e | a mascherina per adulti e quella per bambini devo-
no essere montate con il pezzo di collegamento (12)
(adattatore).

e Avvicinare I’'apparecchio al viso e mettere in bocca
il boccaglio (tenerlo saldamente con le labbra). Qua-
lora si intenda utilizzare la mascherina, posizionarla
in modo che copra naso e bocca.

e Mettere I'apparecchio in funzione con il tasto On/Off
(5).

e | a fuoriuscita della soluzione nebulizzata dall’appa-
recchio e i LED (4) accesi a luce blu indicano che il
funzionamento avviene senza problemi.

5. Inalazione corretta

¢ Tecnica di respirazione
Per garantire una ripartizione uniforme delle particel-
le nelle vie respiratorie € importante possedere una
tecnica di respirazione corretta. Affinché la soluzio-
ne nebulizzata possa penetrare nelle vie respiratorie
e nei polmoni, € necessario inspirare lentamente e
profondamente, trattenere brevemente il respiro (da
5 a 10 secondi), e infine espirare velocemente.

e 'impiego di inalatori per il trattamento dei disturbi
alle vie respiratorie dovrebbe comunque avvenire
previo accordo del medico. Egli sara in grado di con-
sigliarvi i giusti farmaci, nonché la relativa posologia
e la modalita di trattamento.

e Per alcuni farmaci € comunque obbligatoria la pre-
scrizione da parte del medico.

@ Avvertenza

Se possibile mantenere I’'apparecchio in posizione
verticale. Una leggera inclinazione non ne compro-
mette tuttavia il funzionamento, in quanto il conte-
nitore del farmaco é protetto contro le perdite. Al
fine di garantire la massima funzionalita, durante
I'impiego accertarsi che I’'apparecchio non venga
inclinato di piu di 45° e che il farmaco sia a contat-
to con il nebulizzatore Mesh.



A Attenzione

Oli essenziali di piante, sciroppi per la tosse, soluzioni
per i gargarismi, oli per massaggi o per bagno turco
non sono assolutamente adatti all’inalazione. La loro
viscosita pud compromettere il funzionamento dell’ap-
parecchio e di conseguenza I'efficacia del trattamento.
In caso di ipersensibilita bronchiale, farmaci con oli
essenziali possono talvolta provocare un broncospa-
smo acuto (un’improvvisa contrazione spasmodica dei
bronchi con conseguente insufficienza respiratoria).
Chiedere consiglio al proprio medico o farmacista.

6. Fine dell’inalazione

® Dopo I'utilizzo spegnere I'apparecchio con il tasto
On/Off (5).

e | LED di controllo (4) si spengono.

e Quando la soluzione & stata completamente nebuliz-
zata, I'apparecchio si spegne automaticamente. Cid
comporta che nel contenitore del farmaco (2) non vi
sia piu alcun liquido.

e Interrompere I'utilizzo.

e Eventualmente staccare I'alimentatore (13) dalla rete
elettrica.

7. Effettuare la pulizia
Vedere “Pulizia e disinfezione” a pag. 46.

8. Pulizia e disinfezione

A Pericolo

Attenersi alle seguenti regole di igiene al fine di evitare

possibili rischi per la salute.

e E previsto che il nebulizzatore e gli accessori venga-
no utilizzati pits volte. E opportuno considerare che
per i diversi campi di impiego vi sono requisiti diversi
in merito alla pulizia e al trattamento igienico.

@ Avvertenza

e Evitare una pulizia meccanica del nebulizzatore Mesh
e degli accessori con spazzole o simili, in quanto cid
potrebbe causare danni irreparabili all’apparecchio
e compromettere I'efficacia della terapia.

e Per le precauzioni igieniche particolari (cura delle ma-
ni, utilizzo dei farmaci o delle soluzioni da inalare) in
caso di gruppi ad alto rischio (ad es. pazienti affetti
da fibrosi cistica), consultare il medico.

Pulizia

Dopo ogni utilizzo occorre pulire con acqua calda il

nebulizzatore Mesh con il contenitore e gli accessori

impiegati, come il boccaglio, la mascherina, il raccor-

do, ecc. Asciugare accuratamente i componenti con
un panno morbido. Riassemblare i componenti per-

46

fettamente asciutti e riporli in un contenitore asciutto

e sigillato oppure disinfettarli.

e Estrarre il boccaglio e I'accessorio impiegato dal ne-
bulizzatore.

e \lersare 6 ml di acqua pulita nel contenitore del far-
maco (2) e accendere I'apparecchio al fine di rimuo-
vere dal Mesh gli eventuali residui di farmaco. (ne-
bulizzare tutto il liquido versato).

e Rimuovere le pile.

e Rimuovere dall’apparecchio i pezzi staccabili come
il nebulizzatore Mesh e il coperchio.

Smontaggio

Per pulire i singoli compo-

nenti smontare il nebuliz-

zatore (2, 3):

e Rimuovere il contenitore
del farmaco (2) con il
nebulizzatore Mesh (3)
premendo verso
I'interno entrambe le
graffette e sollevando
I'unita verso l'alto.

Staccare il nebulizzatore
Mesh (3) dal contenitore
del farmaco (2), ruotan-
dolo in senso antiorario
e rimuovendolo.
L’assemblaggio avvie-
ne poi seguendo I'ordi-
ne inverso.

A Attenzione

Non utilizzare prodotti di pulizia aggressivi € non im-

mergere mai I'apparecchio nell’acqua.

Ad ogni pulizia assicurarsi di rimuovere qualsiasi re-

siduo e asciugare accuratamente tutti i componenti.

Non utilizzare sostanze che in caso di contatto con la

pelle o le mucose, oppure se ingoiate o inalate, potreb-

bero risultare tossiche.

Se necessario, pulire I'involucro dell’apparecchio con

un panno che potete inumidire moderatamente con

acqua e sapone.

e Nel caso vi siano residui di soluzioni farmacologiche
0 impurita sui contatti argentati dell’apparecchio e
del nebulizzatore, pulire utilizzando un cotton fioc
imbevuto di alcol etilico.




e Pulire anche le parti esterne del Mesh e del conteni-
tore del farmaco con dei cotton fioc imbevuti di alcol
etilico.

A Attenzione

¢ Prima di procedere alla pulizia dell’apparecchio, spe-
gnerlo, scollegarlo dalla rete elettrica e lasciarlo raf-
freddare.

¢ Non utilizzare prodotti di pulizia aggressivi e non im-
mergere mai I'apparecchio nell’acqua.

e Assicurarsi che non penetri acqua all’interno dell’ap-
parecchio.

e Non lavare I'apparecchio e gli accessori nella lava-
stoviglie.

e Se collegato alla rete elettrica, I'apparecchio non de-
ve essere toccato con le mani bagnate. Fare in modo
che su di esso non schizzino gocce d’acqua. L'appa-
recchio deve essere messo in funzione soltanto se
perfettamente asciutto.

* Non spruzzare alcun liquido nelle aperture di aera-
zione. Cio potrebbe danneggiare il sistema elettrico
dell’apparecchio e altri componenti dell’inalatore e
provocare difetti funzionali.

A Attenzione

Si consiglia di eseguire I'inalazione senza interruzio-
ni, poiché durante una pausa lunga la sostanza da
inalare potrebbe attaccarsi al nebulizzatore Mesh e
di conseguenza l‘efficacia del trattamento verrebbe
compromessa.

Disinfezione

Per la disinfezione del nebulizzatore e degli accesso-
ri, seguire attentamente i punti elencati di seguito. Si
consiglia di disinfettare i singoli componenti al piu tardi
dopo I'ultimo utilizzo giornaliero.

E possibile disinfettare I'H 50 e i suoi accessori in due
diversi modi: con alcool etilico o in acqua bollente.
Innanzitutto pulire il nebulizzatore e gli accessori come
descritto al punto “Pulizia”. Successivamente & possi-
bile procedere alla disinfezione.

A Attenzione

Non toccare mai il Mesh (3), in quanto potrebbe dan-
neggiarsi in maniera irreparabile.

Disinfezione con alcool etilico (70-75%)

e Versare 8 ml di alcol etilico nel contenitore del farma-
€0 (2) e chiuderlo. Lasciare I'alcol agire per almeno
10 minuti.

e Per una migliore disinfezione scuotere leggermente
il contenitore.

e Svuotare il contenitore dall’alcol.

¢ Ripetere il processo, questa volta con acqua.
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e Posizionare il contenitore del farmaco (2) di modo
che sia possibile versare qualche goccia di alcol etili-
co sul Mesh (3). Lasciare agire I'alcol per circa 10 mi-
nuti.

e Per finire, pulire ancora una volta tutte le parti sotto
I’acqua corrente.

Disinfezione con acqua bollente

® |l nebulizzatore deve essere disassemblato come
descritto ed essere posto per 15 minuti in acqua in
ebollizione, insieme al boccaglio. Evitare il contatto
dei pezzi con il fondo bollente della pentola.

¢ Si puo disinfettare il nebulizzatore e il boccaglio an-
che con un vaporizzatore che si trova comunemente
in commercio. Attenersi alle istruzioni d’uso del pro-
duttore del vaporizzatore.

e || nebulizzatore non pud essere messo nel forno a
microonde.

@ Avvertenza

Le maschere facciali non devono essere collocate in

acqua calda!

e Consigliamo di disinfettare le mascherine con un di-
sinfettante che si trova comunemente in commercio.

Asciugatura

e Asciugare accuratamente i componenti con un pan-
no morbido.

e Scuotere leggermente il nebulizzatore Mesh (3) avanti
e indietro (5-10 volte) in modo da rimuovere I'acqua
presente nel Mesh attraverso i piccoli fori.

e Disporre i singoli componenti su una superficie asciut-
ta, pulita e assorbente, e lasciarli asciugare comple-
tamente (almeno 4 ore).

@ Avvertenza

Al fine di evitare la proliferazione di germi, assicurar-
si che dopo essere stati puliti i componenti vengano
perfettamente asciugati.

Riassemblare i componenti perfettamente asciutti e
riporli in un contenitore asciutto e sigillato.

Accertarsi che il nebulizzatore Mesh (3) sia completa-
mente asciutto scuotendolo. Altrimenti pud succedere
che la nebulizzazione non funzioni dopo che & stato
assemblato I'apparecchio. In tal caso, disassemblare
nuovamente il nebulizzatore Mesh (3) e scuoterlo in
modo da fare fuoriuscire I'acqua. Una volta rimontato,
I'inalatore dovrebbe tornare a funzionare come al solito.

Resistenza dei materiali

e Per la pulizia e la disinfezione € importante: utilizza-
re esclusivamente detergenti delicati o disinfettanti
il cui dosaggio deve essere indicato dal produttore.

e |I nebulizzatore e gli accessori, se utilizzati frequente-
mente, come tutti i componenti n materiale plastico,



sono soggetti ad usura. Questo col tempo pud por-
tare a una modifica dell’aerosol e a un calo dell’effi-
cienza della terapia. Pertanto consigliamo di sostitu-
ire il nebulizzatore e gli accessori al massimo dopo
un anno.

Conservazione

e Non conservare |'apparecchio in ambienti umidi (ad
es. il bagno) e non trasportarlo insieme ad oggetti
umidi.

e Conservare e trasportare I'apparecchio al riparo dai
raggi diretti del sole.

Risoluzione dei problemi

Problemi/ Possibile causa/rimedio
domande
Dal nebulizza- | 1. Troppo poco farmaco nel nebuliz-

tore non fuo- zatore.

riesce aerosol
0 ne fuoriesce

N

. Il nebulizzatore non & tenuto in po-
sizione verticale.

troppo poco.

w

. Il nebulizzatore & stato riempito
con un farmaco inadatto (per es.
troppo viscoso; la viscosita deve
essere inferiore a 3).

Il farmaco dovrebbe essere pre-
scritto dal medico.

—_

L’emissione
non ¢ suffi-
ciente.

. Le pile sono scariche. Sostituire le
pile o collegare I'alimentatore e ri-
provare.

. Sono presenti bolle d’aria nel con-
tenitore del farmaco che impedi-
scono un contatto permanente con
il Mesh. Se necessario rimuovere le
bolle d’aria.

w

. Particelle sul Mesh impedisco-
no I'espulsione. In questo caso,
per rimuovere lo sporco, & possi-
bile versare 2-3 gocce di aceto
con 3-6 ml di acqua e nebulizzare
completamente tale miscela.
Non inalare questa nebulizzazione
e successivamente pulire e disin-
fettare il contenitore del farmaco
(vedere pag. 46). Se I'espulsione
non dovesse migliorare, sostituire
il Mesh.

4. 1l Mesh & usurato.

Quali farma-
Ci si possono
inalare?

Naturalmente spetta al medico deci-
dere quale farmaco impiegare per il
trattamento. A tal proposito, consul-
tare il medico.

Con il nebulizzatore IH 50 € possibile
nebulizzare farmaci dalla viscosita in-
feriore a 3.
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Problemi/
domande

Possibile causa/rimedio

Dopo il tratta-
mento rimane
della soluzione
all'interno del
nebulizzatore.

Questo & tecnicamente normale e ine-
vitabile. Terminare I'inalazione non ap-
pena si avverte una cambiamento del
rumore della nebulizzazione; € anche
possibile che I'apparecchio si spenga
automaticamente quando la quantita
di soluzione da inalare diventa insuf-
ficiente.

Che cosa bi-
sogna tenere
in considerazi-
one per bam-
bini e ragazzi?

1. Nel caso dei neonati, la mascheri-
na deve coprire naso e bocca per
garantire un’inalazione efficace.

. Anche nel caso dei bambini la ma-
scherina deve coprire naso e boc-
ca. L'utilizzo su una persona ad-
dormentata non ha molto senso, in
quanto I'inalazione non ¢ sufficien-
te a far penetrare abbastanza far-
maco nei polmoni.

Avvertenza: il trattamento di un bam-

bino deve essere effettuato sempre

sotto la supervisione di un adulto.

L'inalazione
con la ma-
scherina dura
di piu?

Questo & tecnicamente inevitabile.

A causa dei fori nella mascherina, ad
ogni respiro viene inalato meno far-
maco rispetto a quando si utilizza il
boccaglio. L'aerosol, attraverso i fori,
viene disperso nell’ambiente.

E necessario
che ogni utente
disponga dei
propri acces-

sori personali?

Per motivi igienici € assolutamente in-
dispensabile.

9. Dati tecnici

Dimensioni

(lungh. x largh. x alt.) 72 x 59 x 143 mm

Peso dell’apparec-

chio

238 g con le pile

Funzionamento con

le pile

4 x 1,5V tipo AA, mignon (LR6)

Quantita di liquido

max. 8 ml

Flusso del farmaco

ca. 0,25 ml/min.

Frequenza di oscil-

lazione 100 kHz
Materiale della sca-
tola esterna ABS /TPE

Allacciamento elet-

trico

100-240V~; 50-60Hz; 0,15A

Condizioni di funzio-

namento

Temperatura: da +5°C a +40°C
Umidita relativa dell’aria:
<80% senza condensa

Condizioni di tra-

sporto e immagazzi-

namento

Temperatura: da -10°C a +45°C
Umidita relativa dell’aria:
<80% senza condensa




Con riserva di modifiche tecniche.

| pezzi soggetti ad usura sono esclusi dalla garanzia.
Il numero di serie si trova sull’apparecchio o nel va-
no batterie.
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9 16 27 48

mass sum distribution

Particle Diameter (um)

Le misure sono state effettuate con una soluzione al clo-
ruro di sodio, per mezzo di un metodo a diffrazione laser.
Il diagramma non & quindi applicabile a sospensioni o
a farmaci particolarmente densi. Per ulteriori informa-
zioni a questo riguardo, consultare il produttore del far-
maco in questione.

10. Pezzi di ricambio e parti sog-

gette a usura
| pezzi di ricambio e le parti soggette a usura pos-
sono essere ordinati presso I'Assistenza clienti indi-
cando il codice prodotto.

Denominazione Materiale REF
Nebulizzatore Mesh con con- | PC 162.711
tenitore per farmaco

Yearpack PP, 603.05
(Boccaglio, Mascherina per PVC, EVA,

adulti, Mascherina per bam- PET

bini, Nebulizzatore Mesh, Ali-

mentatore, Raccordo)

@ Avvertenza

L'inosservanza delle specifiche indicate non garantisce
il perfetto funzionamento del dispositivo. Ci riserviamo
la facolta di apportare variazioni e migliorie tecniche
per un ulteriore sviluppo del prodotto.

Questo dispositivo e i relativi accessori sono fabbri-
cati in accordo con le norme europee EN60601-1,
EN60601-1-2 e EN13544-1 e rispetta i requisiti essen-
ziali di compatibilita elettromagnetica. Prestare atten-
zione al fatto che dispositivi di telecomunicazione ad
alta frequenza portatili e mobili possono interferire con
questo dispositivo. Per informazioni piu dettagliate, ri-
volgersi all’Assistenza clienti oppure consultare la par-
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te finale delle istruzioni per I'uso. Il dispositivo rispetta
inoltre i requisiti della Direttiva europea sui Dispositivi
Medici 93/42/EC.

COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA

e ['apparecchio rispetta le norme vigenti in materia di
compatibilita elettromagnetica e puo essere utilizza-
to in tutti gli edifici, inclusi quelli di domicilio privato.
Le emissioni in radiofrequenze dell’apparecchio sono
estremamente basse ed & poco probabile che provo-
chino interferenze con altri dispositivi nelle vicinanze.

e Sj consiglia comunque di non posizionare I'apparec-
chio sopra o vicino ad altri apparecchi. Qualora doves-
sero verificarsi interferenze con altri apparecchi elettri-
ci, spostarlo o collegarlo a un’altra resa elettrica.

e Le radio possono influenzare il funzionamento
dell’apparecchio.

11. Smaltimento

Smaltimento delle batterie

e Smaltire le batterie esauste e completamente scari-
che negli appositi punti di raccolta, nei punti di rac-
colta per rifiuti tossici o presso i negozi di elettronica.
Lo smaltimento delle batterie € un obbligo di legge.

e | simboli riportati di seguito indicano

che le batterie contengono sostanze

tossiche.

Pb = batteria contenente piombo,

Cd = batteria contenente cadmio, Pb Cd Hg

Hg = batteria contenente mercurio.
Per motivi ecologici, I'apparecchio non deve es-
sere smaltito tra i normali rifiuti quando viene ﬁ
buttato via. Lo smaltimento deve essere effet- mm—
tuato negli appositi centri di raccolta. Smaltire I'appa-
recchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per

eventuali chiarimenti, rivolgersi alle autorita comunali
competenti per lo smaltimento.

Smaltimento in generale

Possibili errori e variazioni
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Teslimat kapsami

Bkz. cihaz ve aksesuar agiklamasi Sayfa 52.
o Aksesuarli inhalatér

¢ ilag kapl Mesh nebulizatér
e AJiz pargasi

e Baglanti pargasi

e Yetiskin maskesi

e Cocuk maskesi

e Gug kaynag

e 4 adet AA 1,5V pil

e Bu Kullanim Kilavuzu

e Saklama cantasi

1. Tanitim

Sayin miisterimiz (bayan), Sayin miisterimiz
(bay)

Urinlerimizden birini segtiginiz icin tesekkiir ederiz.
Is1, agirlik, kan basinci, viicut sicakligi, nabiz, yumusak
terapi, masaj, gizellik, bebek ve hava konularinda de-
Gerli ve titizlikle test edilmis kaliteli Grlinlerimiz, diinya-
nin her tarafinda tercih edilmektedir.

Ldtfen bu kullanma kilavuzunu itinayla okuduktan son-
ra, ileride yine kullanimlar icin saklayiniz, cihazi kullanan
diger kisilerin de okumasina olanak taniyiniz ve iginde
verilen bilgi ve uyarilara dikkat ediniz.

Saygilarimizla
Beurer Ekibiniz

Uygulama alani

Bu inhalat6r, sivilarin ve sivi ilaglarin (aeorosol) buhar-
lastinimasi igin ve Ust ve alt solunum yollarinin tedavisi
icin bir inhalasyon cihazidir.

Doktor tarafindan 6ngdriilen veya tavsiye edilen ilacin
buharlastirimasi ve inhalasyonu ile solunum yolu hasta-
liklarini 6nleyebilir, yan etkilerini azaltabilir ve iyilesmeyi
hizlandirabilirsiniz. Kullanim imkanlari ile ilgili daha ayrin-
til bilgileri doktorunuz veya eczacinizdan edinebilirsiniz.
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Cihaz, evde ve seyahat esnasinda inhalasyon igin uy-
gundur. llag inhalasyonu sadece doktor talimatina gére
gerceklesmelidir. inhalasyonu sakin ve rahat bir sekilde
gerceklestiriniz ve ilacin hassas, derindeki bronslara
ulasabilmesi igin yavas ve derin soluyunuz. Normal
nefes veriniz.

Cihaz, hazirlik islemi sonrasinda tekrar kullanim icin
uygun duruma gelir. Bu hazirlik islemi, mesh nebulizatér
dahil tim aksesuar pargalarinin degisimini ve piyasada
bulunan bir dezenfektan ile cihaz ylizeyinin dezenfekte
edilmesini kapsamaktadir.

Cihazin birden ¢ok kisi tarafindan kullaniimasi halin-
de tim aksesuar parcalarinin degistirilmesi gerektigi-
ni dikkate alin.

Bu nedenle neblilizatori ve diger aksesuarlari en geg
bir yil sonra degistirmenizi 6neririz.

2. Sembol Aciklamasi

Kullanim kilavuzunda asagidaki semboller kullanila-
caktir.

A Uyan

Yaralanma tehlikelerine veya sagli-
ginizla ilgili tehlikelere yonelik uya-
rilar.

A Dikkat
@ Not

Cihazin ve aksesuarin tip etiketi ve ambalaj Gizerinde
asagida yer alan semboller kullaniimaktadir.

Cihazla/aksesuarlaryla ilgili olasi
hasarlara yonelik giivenlik uyarilari.

Onemli bilgilere yénelik notlar.

Uygulama parcasi Tip BF

Kullanim kilavuzunu okuyunuz

Uretici
Acik/Kapali

Seri numarasl

Koruma sinifi 2 cihaz

N ElEEY A%

Acik alanda kullanmayiniz

12,5 mm biyUklGglinde ve buna esit
yabanci cisimlere ve egimli bir sekilde
damlayan suya karsi korumalidir

CE isareti, tibbi Urtnler igin 93/42/EC
yénetmeliginin temel sartlari ile uyum-
lulugu belgeler.

N
N

C€us




3. Uyari ve givenlik hatirlatmalari
Uyari

e Kullanimdan énce, cihaz ve aksesuarin gérilebilir ha-
sarlara sahip olmamasi saglanmalidir. Emin olmadi-
giniz durumlarda cihazi kullanmadan 6nce saticiniza
ya da ilgili mUsteri servisi adresine bagvurunuz.
Cihazin kullaniimasi, bir doktor kontrolliniin ve te-
davisinin yerine gegmez. Bu nedenle, her tirli agri
veya hastalik durumunda daima énce doktorunuza
danisiniz.
Saglik agisindan emin olmadiginiz herhangi bir du-
rum varsa lutfen cilt doktorunuza danisiniz!
inhalatér kullaniminda genel hijyen tedbirlerini dikka-
te aliniz.
Kullanilacak ilacin tipi, dozaj, inhalasyon sikligi ve
sliresi igin daima doktorun talimatlarina uyulmalidir.
Sadece doktorunuz veya eczaciniz tarafindan 6ngé-
rilen veya tavsiye edilen ilaclar kullaniniz.
Cihaz dlzglin calismazsa, rahatsiz olma veya agri
s6z konusu olmasi halinde, uygulamayi derhal dur-
durunuz.
Cihazi kullanim sirasinda gdzlerinizden uzak tutunuz,
ilag sisi zararli olabilir.
Cihazi, yanici gazlar esliginde galistirmayiniz.
Cihazi, elektromanyetik dalga kaynaklarinin yakinin-
da calistirmayiniz.
Bu cihaz, fiziksel, algisal (rn. agr hissetmeme) veya
zihinsel yetersizlikleri olan kisiler veya ¢cocuklar tara-
findan ve deneyimsiz ve/veya bilgisiz kisiler tarafin-
dan kullanilmamalidir. Ancak gtivenlikten sorumlu
bir kisi tarafindan denetlenmeleri veya cihazin nasil
kullanilacagina dair talimatlar almalari durumunda
kullanmalart mimkunddir.

Cocuklari ambalaj malzemesinden uzak tutunuz (bo-

gulma tehlikesi).

Uretici tarafindan tavsiye edilmeyen ek parcalar kul-

lanmayiniz.

Cihazi suya sokmayiniz ve cihazi 1slak alanlarda kul-

lanmayiniz. Cihaza kesinlikle sivilar girmemelidir.

Cihazi giicll darbelerden koruyunuz.

Cihaz dustiiginde, asin neme maruz birakildiginda

veya bundan bagka hasarlar gérdiglinde kullaniima-

sina son veriimelidir. Gerekirse musteri servisi veya
saticlya bagvurunuz.

e |H 50 sadece uygun Beurer aksesuarlariyla birlikte
kullanilabilir. Yabanci aksesuarlarin kullanimi terapi
etkisinin kisitlanmasina ve cihazin hasar gérmesine
yol agabilir.

e Cihazi uzun stiire kullanmayacaksaniz pilleri cihazdan
¢ikariniz. Biten piller cihaza zarar verebilir.

/N Dikkat

e Elektrigin kesilmesi, ani aksakliklar veya baska uy-
gunsuz kosullar cihazin calismamasina neden ola-
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bilir. Bu nedenle bir yedek cihaza veya (doktorla
goristlen) ilaca sahip olmanizi tavsiye ederiz.

e Cihaz ve besleme kablosu isi kaynaklarinin yakinin-
da saklanmamalidir.

e Cihaz, daha 6nce spreylerin kullanildigi odalarda
kullanilmamalidir. Terapiden 6nce bu odalar hava-
landirimaldir.

¢ Hijyenik nedenlerden dolayi kesinlikle her kullanicinin
kendi aksesuarini kullanmasi gereklidir.

e Cihazi hava kosullarina karsi korumali bir yerde sakla-
yiniz. Cihaz éngdrilen cevre sartlarinda saklanmalidir.

o Viskozitesi (yapiskanlik) 3'ten blyiik olan higbir siviyi
kullanmayiniz. Mesh, onarilamayacak sekilde hasar
gorenilir.

e Toz halinde hicbir ilaci kullanmayiniz (¢6ziinmiis bi-
cimdekileri de).

e Swvi cikisi olabilecegi ve cihaz zarar gorebilecegi
icin nebulizatérl galkalamayiniz.

Giic kaynag

/\ Dikkat

e Sadece birlikte gonderilen gui¢ kaynagini kullaniniz.

e Sebeke baglanti soketinin sivilarla temas etmemesi
gerektigine dikkat ediniz.

o Adaptor veya uzatmalar gerekli ise, bunlar gegerli gi-
venlik talimatlarina uygun olmalidir. Akim guicti siniri
ve ayrica adaptdr Uzerinde belirtilen azami glg¢ sinir
aslimamalidir.

e Gug kaynagini kullandiktan sonra gii¢ kaynagini da-
ima prizden ¢ekiniz.

e Cihaz sadece Uizerinde belirtilen elektrik voltaj dlize-
yine baglanabilir.

Genel Uyarilar

/N Dikkat

e Cihaz sadece:

- insan Uzerinde,

- gelistirildigi amaca yonelik (aerosol inhalasyonu)
ve bu kullanim kilavuzunda belirtildigi sekilde kul-
laniniz.

e Usuliine uygun olmayan her tiirlii kullanim tehli-
keli olabilir!

e Akut acil durumlarda ilk yardim énceliklidir.

e ilaglarin yani sira sadece tuz ¢dzeltisi kullaniniz.

e Bu cihaz ticari ya da klinik amagl kullanim igin uygun
degildir; bu cihaz sadece evlerde kisisel kullanim icin
uygundur!

isletime almadan 6nce

/\ Dikkat

e Cihazi kullanmadan 6nce her tirlli ambalaj malze-
mesini ¢ikartiniz.

e Cihazi toza, kire ve neme karsi koruyunuz, cihazin
Ustlni isletim sirasinda kesinlikle 6rtmeyiniz.



e Cihazi gok tozlu gevrelerde galistirmayiniz.

e Cihazi ve aksesuari kullanmadan 6nce oda sicakli-
gina getiriniz.

e Cihaz arizall ise veya igletim arizalar meydana gel-
diyse hemen kapatiniz.

o Uretici, usuliine uygun olmayan veya yanlis kullanim
sonucu meydana gelen hasarlardan sorumlu degildir.

@ Pillerle temas etme durumu igin uyarilar

e Pil hiicresindeki sivi, cilt veya gdzlerle temas ettiginde,
ilgili yeri suyla yikayin ve bir doktora bagvurun.

* Yutma tehlikesi! Klglk gocuklar pilleri yutabilir ve
bunun sonucunda bogulabilir. Bu nedenle pilleri,
kiiclik cocuklarin erismeyecegi yerlerde saklayin!

o Arti (+) ve eksi (-) kutup isaretlerine dikkat edin.

e Bir pil aktiginda koruyucu eldiven giyin ve pil bdl-
mesini kuru bir bezle temizleyin.

e Pilleri asiri 1stya karsi koruyun.

e Patlama tehlikesi! Pilleri atesle atmayin.

e Piller sarj edilmemeli veya kisa devre yaptirimamalidir.

e Cihazi uzun sire kullanmayacaginiz durumlarda
pilleri pil bélmesinden ¢ikarin.

e Yalniz ayni tip veya esdeger tip piller kullanin.

e Her zaman tiim pilleri ayni anda degistirin.

e Sarj edilebilir pil kullanmayin!

e Pilleri parcalarina ayirmayin, agmayin veya parcala-
mayin.

A Uyari

Bitmis veya hasarli piller deriye temas ettiginde zehir-
lenmeye yol acabilir. Béylesi bir durumda pilleri ¢ikar-
mak igin uygun koruyucu eldivenler kullaniniz.

Onarim

@ Not

e Cihazi kesinlikle agmamali veya tamir etmemelisiniz,
aksi takdirde kusursuz galisma artik saglanamaz. Ci-
hazi kendiniz onarmaya ¢alismaniz durumunda, cihaz
garanti kapsaminin disina ¢ikar.

e Onarim gerektiren durumlarda musteri hizmetlerine
ya da yetkili bir saticiya bagvurunuz.

4. Cihaza dair bilinmesi gerekenler
Aksesuar

Guvenli bir kullanim saglamak igin sadece Uretici tara-
findan tavsiye edilen aksesuarlari kullaniniz.

/\ Dikkat

Sizinti korumasi

ilag kabina ilag doldurulmasi sirasinda sadece maksi-
mum isaretine (8 ml) kadar doldurmaya dikkat ediniz.
Tavsiye edilen dolum miktari 2 ve 8 ml. arasindadir.
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Kullanim esnasinda cihazin tim y&nlerde maksimum
45°’lik aglya kadar yatinlmasi nebulizasyonu ve islem
sonucunu olumsuz ydnde etikelemez. Nebulize edile-
cek madde Mesh ile temas halinde oldugu slirece ne-
bulizasyon islemi gergeklesir. Durum bdyle olmazsa
nebulizasyon otomatik olarak durur.

Litfen cihazi mimkin oldugunca dikey konumda tut-
maya calisiniz.

Automatik kapama

Cihaz otomatik kapama fonksiyonuna sahiptir. ilag ve-
ya sivi cok dlsulk bir miktar kalincaya kadar kullanil-
migsa cihaz Mesh hasarini engellemek icin otomatik
olarak kapanir. Cihazi bos ilag kabiyla veya su hazne-
siyle ¢alistirmayiniz!

Nebulize edilecek maddenin Mesh ile hi¢bir temasi ol-
madiginda cihaz otomatik olarak kapanir.

5. Cihaz ve aksesuar aciklamasi
Genel Goriiniim
1 Kapak
ilag kabl
Mesh nebulizatér

2
3
4 Calisma gostergesine

iliskin kontrol LED’leri:
mavi: Cihaz ¢alisma-
ya hazir
turuncu: Pillerin de-
Gistirilmesi

5 Ac¢ma/Kapama Tusu

6 Govde

7 Pil bélmesi

8 Glic kaynag! baglanti

soketi




Aksesuarlara genel bakis

9 Yetiskin maskesi
10 Cocuk maskesi
11 Agiz pargasl
12 Baglanti pargasi
13 G kaynag
Saklama gantasi

6. Calistirma

ilk kullanimdan énce

@ Not

o ilk kullanimdan énce nebulizatér ve aksesuar temiz-
lenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Bunun igin bkz.
~Temizlik ve Dezenfeksiyon® Sayfa 54.

Montaj

Cihazi ambalajindan ¢ikartiniz.
e Heniiz monte
edilmemisse,
Orgl neblizato-
riini (3) kabin
boynu (2) lizeri-
ne yerlestirin,
kontak elektrot-
lari asagiyr gos-
terene kadar
saat yoninde
cevirerek kilitle-
yin glimus renkli.
Monte edilmis
Mesh’e sahip
muhafazay! gév-
denin (6) Uizerine
veya cihaz taba-
nina sikica yer-
lestiriniz, bdylece
soldan ve sagdan
duyulur sekilde
yerine oturur.

e Pilleri yerlestiriniz.
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Pillerin takilmasi

e Cihazin alt tarafindaki pil bélmesini (7), Uzerine hafif-
¢e bastirarak ve pil bolmesi kapagdini lizerindeki ok
yoniinde ¢ekerek aginiz ve yukar dogru katlayiniz.

e Pilleri (Tip AA LR6) yerlestiriniz.

e Pillerin dogru sekilde
yerlestiriimesine dikkat
ediniz (muhafaza
zeminindeki sekil).

e Pil bolmesi kapagini
tekrar asagl dogru kat-
layiniz ve kapagi ok yo-
nlndn tersine dogru da-
yanak noktasina dogru
itiniz.

@ Not

e Pil degistirme sirasinda ilag kabinin tamamen bos
olmasina dikkat ediniz ¢tinkli burada damlama teh-
likesi s6z konusudur.

e Zayif pillerle nebulizasyon verimi ¢ok dlistigi igin tu-
runcu renkli kontrol LED’leri (4) yandiginda dort adet
pilin timund lutfen degistiriniz.

e Yeni alkalin pillerle cihazi yaklasik 180 dakika calis-
tirabilirsiniz.

e Bu, tuz ¢ozeltisi (dozaja ve kullanim siiresine gore)
ile 5-9 kullanim icin yeterlidir.

Giic kaynagi ile isletim

Gug kaynagini (13) sadece Uizerinde tip plakasinda be-

lirtilen sebeke gerilimine baglayiniz.

e Gug kaynagi (13) baglantisi igin lutfen pil béimesi ka-
pagini aginiz.

e Gi¢ kaynaginin baglanti fisini (8) dngériilen baglanti
soketine (15) ve gli¢ kaynagdini (13) da uygun bir pri-
ze takiniz.

@ Not

e Cihazi yerlestireceginiz yerin yakininda bir elektrik
prizinin bulunmasina dikkat ediniz.

e Elektrik kablosunu, yurirken kimsenin takilmayacagi
sekilde muhafaza ediniz.

¢ inhalasyondan sonra inhalatorii elektrik sebekesin-
den ayirmak icin éncelikle cihazi kapatiniz ve ardin-
dan fisi prizden cekiniz.

e Cihaz elektrik adaptorii (13) ile calistinidiginda pillerin
¢lkarilmasi gerekmez.

e Glgc kaynagi (13) pillerin sarj edilmesi igin kullanila-
maz.



7. Kullanim
1. Nebulizatériin hazirlanmasi

e Hijyenik nedenlerden
dolayi nebulizatér ve
aksesuari kesinlikle her
kullanimdan sonra te-
mizlenmeli ve ginliik
son kullanimdan sonra
dezenfekte edilmelidir.
Terapi sirasinda birkag farkli ilacin arka arkaya inhalas-
yonu gerekliyse nebulizatériin her kullanimdan sonra
sicak suyla ylkanmasina dikkat edilmelidir. Bunun igin
bkz. ,Temizlik ve Dezenfeksiyon“ Sayfa 54.

e Kapagi (1) cihazdan cikariniz.

2. Nebulizatériin doldurulmasi

e Tirnadi agarak ilag kabini (2)
aginiz ve ilag kabini izotonik
tuz ¢ozeltisi veya dogrudan
ilag ile doldurunuz. Asiri dol-
durmayiniz!

Tavsiye edilen maksimum
dolum miktari 8 ml kadardir!

e ilaclar sadece doktorunuzun
talimati Uzerine kullaniniz ve sizin i¢in uygun inhalas-
yon sUresini ve miktarini sorunuz!

o Ongériilen ilag miktart 2 mI'den az ise, bu miktari
sadece izotonik tuzu c¢ézeltisi ile en az 4 ml'ye ta-
mamlayiniz. Koyu ilaglarin da inceltilmesi gerekiyor.
Burada da doktorun talimatini dikkate aliniz.

3. Nebulizatériin kapatiimasi

e ilag kabinin kapagini (2) kapatiniz ve tirnag kilitleyi-
niz, muhafazayi (1) tekrar yerine takiniz.

4. Aksesuarlarin baglanmasi

e Cihaza, istenen aksesuar (agiz pargasi, yetiskin mas-
kesi veya gocuk maskesi) monte edilmis ilag kabiyla
(2) birlikte baglanabilir.

e Yetiskin maskesi veya gocuk maskesi, baglanti par-
casl (12) (adaptdr) ile monte edilmelidir.

e Simdi cihazi agziniza gétlriin ve agiz parcasini du-
daklarinizla sikica kavrayin. Maske kullanimi duru-
munda maskeyi lGtfen burnun ve agzin tzerine yer-
lestiriniz.

e Cihazi Agma/Kapama tusu (5) ile ¢alistiriniz.

e Cihazdan puskirme olmasi ve mavi renkte yanan
LED’ler (4) cihazin kusursuz galistigini gdstermekte-
dir.

5. Dogru inhalasyon

¢ Nefes alma teknigi
Parcaciklarin solunum yollarinda miimkiin oldugunca
uzaga yayllmasi icin dogru nefes alma teknigi 6nemli-
dir. Bunlarin solunum yollarina ve akcigerlere fes alin-
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mali, nefes kisa bir sire tutulmali (5 ile 10 saniye) ve
daha sonra hizlica nefes veriimelidir.

o inhalatérlerin solunum yolu hastaliklarinin tedavisi
icin kullanimi sadece doktor kontrollinde yapilmalidir.
Doktor size inhalasyon terapisi icin ilaglarin secilmesi
ve kullanimi konusunda tavsiyelerde bulunur.

e Belirli ilaglar icin doktor regetesi zorunludur.

@ Not

Cihazi miimkiin oldugunca dik tutmalisiniz. Kap si-
zintilara karsi korumali oldugu icin biraz egik tut-
mak kullanimi etkilemez. Cihazin tiim fonksiyonla-
rinin ¢calismasi i¢in kullanim sirasinda cihazin tiim
yonlerde 45°’den daha fazla yatirimamasina ve ila-
cin Mesh ile temas etmesine dikkat ediniz.

/\ Dikkat

Eterik iyilestirici bitkisel yaglar, 6ksurik suruplari, gar-
gara ¢Ozeltileri, yedirerek sirme veya buhar banyolari
icin verilen damlalar genel itibariyle inhalatérlerle inha-
lasyon icin uygun degildir. Bu katki maddeleri gogu za-
man koyudur ve cihazin dogru ¢alismasini ve bunun so-
nucunda uygulamanin etkisini kalici olarak kisitlayabilir.
Brons sisteminin asir hassas olmasi durumunda eterik
yaglar akut bir brong spazmina (nefes darlidi ile brons-
larin kramp seklinde aniden daralmasi) neden olabilir.
Bunun icin doktorunuza veya eczaciniza danigin!

6. inhalasyonu sonlandirma:

e Kullanimdan sonra cihazi Agma/Kapama tusu (5) ile
kapatiniz.

e Kontrol LED’leri (4) séner.

¢ {lag buharlasmissa cihaz kendi kendine kapanir. Tek-
nik nedenlerden dolay ilag kabinda (2) kiiglk bir mik-
tar ilag kalir.

e Bunu artik kullanmayiniz.

e Gerekirse glic kaynagdini (13) elektrik sebekesinden
cekiniz.

7. Temizligin gerceklestiriimesi
Bkz. ,Temizlik ve Dezenfeksiyon“ Sayfa 54.

8. Temizlik ve Dezenfeksiyon

A Uyan

Sagliginizi tehlikeye atmamak igin asagida yer alan hij-

yen talimatlarina uyunuz.

* Nebulizatér ve aksesuarlar ¢oklu kullanim i¢in 6ngé-
rllmUstlr. Lutfen, farkl uygulama alanlari igin farkli
temizlik ve hijyenik yeniden degerlendirme sartlarinin
oldugunu dikkate aliniz.

@ Not

e Onarilmasi mimkiin olmayan hasarlarla sonuglana-
bilecegi ve hedeflenen tedavi sonucu elde edileme-



yebilecegi icin firga veya benzeri seyler kullanilarak
Mesh’te veya aksesuarlarda mekanik temizlik yapil-
mamalidir.

e Yiiksek risk gruplarinda (6rn. mukoviszidoz hastalari)
gerekli hijyenik hazirlik (el bakimi, ilag veya inhalas-
yon ¢Ozeltileri kullanimi) ile ilgili ek sartlar icin Iltfen
doktorunuza basvurunuz.

Temizlik

Her temizlemeden &nce cihazin kapatiimasi, figin elekt-

rik prizinden cekilmesi ve cihazin sogutulmus olmasi

gerekmektedir. Muhafazali Mesh nebulizatér ve kulla-
nilmis adiz pargasl, maske, baglanti pargasi vb. aksesu-
arlar her kullanimdan sonra sicak suyla temizlenmelidir.

Pargalari yumusak bir bez kullanarak dikkatlice kuru-

layiniz. Pargalar tamamen kurudugunda bunlari tekrar

birlestiriniz ve parcalari kuru ve izole bir konteynere
yerlestiriniz veya dezenfekte ediniz.

e Agiz pargasini ve ilgili aksesuari nebulizatérden ¢i-
kariniz.

e ilag kabina (2) 6 ml temiz su koyunuz ve ilag kalin-
tilarini Mesh’ten temizlemek igin cihazi calistiriniz.
(Lutfen tlm siviyi plskdrtiniz).

® Pilleri ¢ikariniz.

* Mesh nebulizatér veya ilag kabi ve kapak gibi kulla-
nilan pargalari cihazdan gikariniz.

Sékme

Diger parcalari temizle-

mek icin nebulizatord (2,

3) sokinliz:

e ilag kabini (2) Mesh ne-
bulizatérle birlikte (3)
her iki kiskacl asagdiya
dogru bastirarak ve (ni-
teyi yukar dogru ceke-
rek ¢ikariniz.

e Mesh nebulizatori (3)
saat yonunin tersine
dogru gevirerek ve
clkararak ilag kabindan
(2) ayiriniz.

e Toplama islemi daha
sonra tersi sirada ger-
ceklesmektedir.
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/N Dikkat

Temizlemek icin tim cihaz asla akan suyun altinda

tutmayiniz.

Temizlik sirasinda her turli kalintinin ¢ikarildigindan

emin olunuz ve tim parcalari itinayla kurulayiniz. Bu

esnada kesinlikle cilt veya mukoza ile temas, yutma
veya inhalasyon durumunda potansiyel olarak zehirli
olabilecek maddeler kullanmayiniz.

Ihtiyac halinde cihazin gévdesini hafif sabunlu suya

sokulmus islak bir besle temizleyiniz.

e Cihazin ve nebiilizatdrlin glimus renkli kontaklari tizerin-
de tibbi ¢ozelti kalintilar veya kirler varsa, temizlemek
icin etilalkol ile nemlendirilmis pamuklu gubuk kullanin.

e Mesh'in ve ilag kabinin dis taraflarini da etil alkole
batirimis bir kulak temizleme gubugu ile temizleyiniz.

/N Dikkat

e Her temizlemeden dnce cihazin kapatiimasi, fisin
elektrik prizinden cekilmesi ve cihazin sogutulmus
olmasi gerekmektedir.

e Temizleme igin kesinlikle cihazin lizerine su dokme-
yin ve keskin temizlik maddeleri kullanmayiniz.

e Cihazin icine su girmemesine dikkat ediniz!

e Cihazi ve aksesuarlari bulasik makinesinde yilkamayiniz!

e Prize bagli haldeyken cihaza islak ellerle dokunulma-
malidir; cihaza su sigratimamalidir. Cihaz sadece ta-
mamen kuru haldeyken calistirilabilir.

e Havalandirma deliklerine herhangi bir sivi piiskiirtme-
yiniz! Giren sivilar elektrik sisteminin ve ayrica diger
inhalator pargalarinin hasar gérmesine ve bir fonksi-
yon bozukluguna yol agabilir.

/N Dikkat

Enhalasyonu kesintisiz gerceklestirmenizi tavsiye ede-
riz, gUinkUl tedaviye uzun slre ara verildiginde solunan
ilag g6zenekli nebllizatére yapisabilir ve uygulamanin
etkisi azalabilir.

Dezenfeksiyon

Nebulizatériiniizii ve aksesuarlar dezenfekte etmek
icin asagida listelenen noktalari dikkatlice takip ediniz.
Parcalarin en ge¢ giin igindeki en son kullanimdan son-
ra dezenfekte edilmesi tavsiye edilir.

IH 50’yi ve aksesuarlarini iki farkl bigimde dezenfekte
edebilirsiniz; etil alkol ile veya kaynar su ile.

Once nebulizatéri ve aksesuarlar “Temizlik” bolimun-
de anlatildigi gibi temizleyiniz. Daha sonra dezenfeksi-
yon islemini yapabilirsiniz.

/\ Dikkat

Zarar verebilecekleri icin parcalarin Mesh’e (3) temas
etmemesine dikkat edilmelidir.

Etil alkol ile dezenfeksiyon (70-75%)
o ilag kabina (2) 8 ml etil alkol koyunuz. Kabi kapatiniz.

Alkoll en az 10 dakika boyunca kapta tutunuz.
e Daha iyi bir dezenfeksiyon igin Uniteyi calkalayiniz.



e Bu islemden sonra etil alkolli kaptan bosaltiniz.

* Bu iglemi bir kez de suyla tekrarlayiniz.

e |lac kabini (2), Mesh’e (3) birkag damla etil alkol dam-
latilabilecek sekilde yerlestiriniz. Litfen bunun etki
gostermesi icin 10 dakika bekleyiniz.

e Daha sonra tiim parcalari yeniden akan suyun altin-
da tutarak temizleyiniz.

Kaynar su ile dezenfeksiyon

e Nebulizatdr agiklanan sekilde parcalarina ayrilmali ve
agiz pargasi ile birlikte 15 dakika boyunca kaynar su-
da bekletilmelidir. Bu islem sirasinda pargalarin sicak
tencere tabani ile temas etmesi engellenmelidir.

e Nebulizatorii ve agiz pargasini piyasada bulunan bir
vaporizator ile de dezenfekte edebilirsiniz. Bu islem
sirasinda vaporizator Ureticisinin kullanim kilavuzunu
dikkate aliniz.

¢ Neblilizasyon regllatéri mikrodalgaya sokulmamalidir.

@ Not

Yuz maskeleri sicak suya koyulamaz!
e Bu maskelerin piyasada bulunan bir dezenfektan ile
dezenfekte edilmesini tavsiye ediyoruz.

Kurulama

e Parcalar yumusak bir bez kullanarak dikkatlice ku-
rulayiniz.

e Mesh nebulizatori (3) hafifce saga sola (5-10 defa)
sallayarak Mesh icinde kalan suyun kuguk delikler-
den disari akmasini saglayiniz.

e Miinferit pargalari kuru, temiz ve emici bir althgin tize-
rine koyup tamamen kurumasini bekleyiniz (en az 4
saat).

@ Not

Temizleme sirasinda pargalarin tamamen kurutulmus
olmasina dikkat ediniz, aksi halde mikrop olusma ris-
ki yukselir.

Parcalar tamamen kurudugunda bunlari tekrar birlestiri-
niz ve pargalari kuru ve izole bir konteynere yerlestiriniz.

Mesh nebulizatériin (3) sallama neticesinde tamamen
kurudugundan emin olunuz. Aksi takdirde yeniden
birlestirildiginde nebulizatér dogru calismayabilir. Bu
durumda Mesh nebulizatéri (3) yeniden pargalarina
ayiriniz ve suyun disari ¢ikabilmesi icin yeniden salla-
yiniz. Parcalar birlestirildikten sonra inhalatér yeniden
diizgiin bigimde ¢alisacaktir.

Malzeme dayanikhihg

e Temizlik ve dezenfeksiyon maddesi segiminde suna
dikkat edilmelidir: Sadece hafif bir temizlik maddesi
veya dezenfeksiyon maddesi kullanip Uretici bilgile-
rine gére dozajlayiniz.

e Nebulizatdr ve aksesuarlar sik sik kullanildiginda ve
hijyenik tekrar degerlendirmede, baska plastik parga-
lar gibi, belirli bir élglide asinir. Bu, zaman igerisinde

aerosolun degismesine ve bunun sonucunda terapi
etkisinin olumsuz etkilenmesine yol acabilir. Bu ne-
denle nebulizatéri ve ayrica aksesuari en geg bir yil
sonra degistirmenizi tavsiye ediyoruz.

Depolama

e Nemli odalarda (6rn. banyo) depolamayiniz ve nemli
cisimlerle birlikte tagimayiniz.

e Dogrudan glines isinina karsl korumali depolayip ta-

slyiniz.
Problem ¢6ziimii

Sorunlar/ Olasi neden/Giderme
Sorular
Nebulizatér 1. Nebulizatérde ¢ok az ilag.

aerosol Uret- |2 Nebulizatér dik tutulmuyor.

umrgt?; 0\1’eya a 3 Nebulizasyon igin uygun olmayan

' ilag sivisi doldurulmus (6rn. gok ko-
yu, viskozite 3’ten kiigiik olmal).
llag sivisi doktor tarafindan 6ngé-
riimelidir.

Disari plskurt- | 1.
me ¢ok dustk.

Piller bos. Pilleri degistiriniz veya
glic kaynagini baglayip yeniden
deneyiniz.

2. llag kabinda Mesh ile siirekli temasi
engelleyen hava kabarciklari var. Bu-
nun kontrol ediniz ve gerekirse hava
kabarciginin ¢ikmasini saglayiniz.

3. Mesh (izerindeki partikiller disari
puskurtmeyi engelliyor. Bu durum-
da kirleri temizlemek icin 3—-6 ml
suya 2-3 damla sirke ekleyiniz ve
bu karigimin timund nebulize edi-
niz. Litfen bu sisi solumayiniz ve
islemin ardindn ilag kabini temiz-
leyip dezenfekte ediniz (bkz. sayfa
54). Disar puskirtme yine de
diizelmezse Meshi degistiriniz.

4. Meshin kullanim émri dolmustur.

Hangi ilaglar
ice cekilebilir?

Tabii ki sadece doktor hangi ilacin
hastaliginizin tedavisi icin kullanilaca-
gina karar verebilir.

Liitfen bunun i¢in doktorunuza da-
nisiniz.

IH 50 ile 3'ten daha diisik bir viskozi-
te ile ilag nebulizasyonu saglanabilir.

Bu teknik nedenli ve normaldir. Nebu-
lizasyon sesinde belirgin bir degisiklik
oldugunda veya cihaz eksik inhalas-

yon maddesi nedeniyle kendini kapat-

Nebulizatérde
inhalasyon ¢6-
zeltisi kaliyor.

tiginda inhalasyonu sona erdiriniz.




ve gocuklarda
nelere dikkat
edilmelidir?

Sorunlar/ Olasi neden/Giderme
Sorular
Bebeklerde 1. Efektif bir inhalasyon saglamak igin

bebeklerde maske agiz ve burnu
kapatmalidir.

2. Gocuklarda da maske agdiz ve bur-
nu kapatmalidir. Uyuyan kisilerin
yaninda buharlagtirma pek mantikli
degildir, ¢linki yeterince ilag akci-
Jere ulasmaz.

Uyan: Sadece yetiskin bir kisinin de-

netimi altinda ve yardimiyla inhalas-

yon gerceklesmelidir ve cocuk yalniz
birakiimamalidir.

Maskeyle in-
halasyon daha
uzun striiyor?

Bu teknik nedenlidir. Maske delikleri
nedeniyle soluk basina adiz parcasina
gore daha az ilag ige cekiyorsunuz.
Aerosol delikler lizerinden oda hava-
siyla karigtirilir.

Hepsi icin ken- | Hijyen agisindan bu mutlaka gerek-
di aksesuari lidir.
gerekli mi?
9. Teknik Veriler
Olgiler Ux G xY) 72 x 59 x 143 mm
Cihaz agirhg Piller dahil 238 g
Pille calistirma 4 x1,5V Tip AA, Mignon (LR6)
Dolum hacimleri maks. 8 ml
ilag akis! yakl. 0,25 ml/dak.
Titresim frekansi 100 kHz
Govde malzemesi ABS /TPE

Elektrik baglantisi

100-240V~; 50-60Hz; 0,15A

isletme kosullari

Sicaklik: +5°C - +40°C
bagil nem: <%80 (yogusmasiz)

Depolama ve tasima

kosullari

Sicaklik: -10°C - +45°C
bagil nem: <%80 (yogusmasiz)

Teknik degisiklik hakki saklidir.
Asinan pargalar garanti kapsaminda degildir.

Seri numaras, cihazin tizerinde veya pil bdlmesindedir.

100

90

80

70
60

50

40
30

mass sum distribution

20

10 t

Olgiimler sodyum klor(ir gézeltisi ile lazerdifraksiyon-

f t t t t t t
2 3 5 9 16 27 48

Particle Diameter (um)

yontemi araciliiyla gergeklestirildi.

Diyagram bu sekilde asiltilar veya cok koyu ilaglar icin
kullanilamayabilir. Bununla ilgili daha aynintili bilgileri
ilgili ilag Ureticisinden 6grenebilirsiniz.

10. Yedek parcalar ve yipranan

parcalar

Yedek parcalari ve yipranan pargalari belirtilen mal-
zeme numaraslyla ilgili servis adresinden satin ala-
bilirsiniz.

Tanimlama Malzeme | REF
ilag kapli Mesh nebulizatér PC 162.711
Yearpack PP, 603.05
(Agiz parcasl, Yetiskin maske- | PVC, EVA,

si, Gocuk maskesi, Mesh ne- | PET

bulizatér, Baglanti parcgasi)

@ Not

Cihazin spesifikasyonlarin diginda calistirimasi duru-
munda, mikemmel bir fonksiyon saglanmaz! Urlinin
iyilestiriimesi ve gelistiriimesi ile ilgili teknik degisiklik
hakkimizi sakli tutuyoruz.

Bu cihaz ve aksesuarlart EN60601-1, EN60601-1-2 ve
EN13544-1 Avrupa normlarina uygundur ve elektroman-
yetik uyumluluk bakimindan 6zel giivenlik Gnlemlerine
tabidir. Liitfen bu sirada tasinabilir ve mobil HF iletisim
diizeneklerinin bu cihaz etkileyebilecegini dikkate aliniz.
Ayrintili bilgileri belirtilen mlsteri servisi adresinden ta-
lep edebilir veya kullanim kilavuzunun son kisminda bu-
labilirsiniz. Cihaz, tibbi driinlerle ilgili 93/42/EC Avrupa
yonetmeligi, tibbi Grlin yasasi, taleplerine uygundur.

ELEKTROMANYETIK UYUMLULUK

e Cihaz, elektromanyetik uyumluluk agisindan su an-
da gecerli talimatlarina ve tim binalarda, 6zel ikamet
amaglari igin 6ngorilenler dahil, kullanim igin ygun-
dur. Cihazin radyo frekans emisyonlari oldukga di-
sliktir ve blyuk ihtimalle yakindaki baska cihazlarla
enterferanslara neden olmamaktadir.

e Cihazi baska cihazlarin lizerinde veya yakininda kur-
mamaniz tavsiye edilir. Elektronik cihazlarinizla enter-
feranslar meydana gelirse, cihazin yerini degistiriniz
veya baska bir prize baglayiniz.

e Telsiz cihazlari cihazin isletimini etkileyebilir.

11. imha

Pillerin elden ¢ikariimasi

e Kullanilmig, sarji tamamen bosalmis piller 6zel isaretli
toplama kutularina atilarak, 6zel ¢op alma yerlerine
veya elektrikli cihaz saticilarina teslim edilerek berta-
raf edilmelidir. Pillerin bertaraf edilmesi, yasal olarak
sizin sorumlulugunuzdadir.



e Bu isaretler, zararll madde igeren
pillerin Uzerinde bulunur:
Pb = Pil kursun igeriyor,
Cd = Pil kadmiyum iceriyor,
Hg = Pil civa igeriyor.

Genel bertaraf

Gevreyi korumak icin, kullanim émri dolan ci-
hazi evsel atiklarla beraber elden c¢ikarmayin.
Cihaz, tilkenizdeki uygun atik toplama merkez- s

)i¢

Pb Cd Hg

leri Gizerinden bertaraf edilebilir. Cihazi hurda
elektrikli ve elektronik esya direktifine - WEEE (Was-
te Electrical and Electronic Equipment) uygun olarak
bertaraf edin. Bertaraf etme ile ilgili sorularinizi, ilgili

yerel makamlara iletebilirsiniz.

X
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Hata ve degisiklik hakki saklidir
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® /IHranaTop ¢ NpUHagIeXXHOCTSMM

e CeTyatblil pacnblnTeNb ¢ EMKOCTLIO ANs nekap-
CTBEHHbIX CPEACTB

o MyHOWTYK

o CoeayHUTENbHbIN ANeMeHT

° Macka gnsi B3pochbix

* Macka onist geten

® BIOK NUTaHWs

e 4 6atapeinkn AA 1,5V

® /IHCTPYKLMS MO NPUMEHEHNIO

e Yexon onst xpaHeHus

1. O3HakomMmneHue

YBa)kaemblii nokynarenb!

6narogapum Bac 3a BbI6op NpoayKLuyn Halwei hrupmbi.
Mbl Npou3BOAYIM COBPEMEHHbIE, TLLATENBHO NPOTECTM-
POBaHHbIE, BbICOKOKAYECTBEHHbIE U3OENUsA AN U3-
MEPEHUsI MacChl, apTepUasbHOro AABNEHsI, TeMme-
paTypbl Tena, nynbca, Ans Nerkoi Tepanuu, Maccaxa,
KOCMETUYECKOrO yX0fa, YX0oaa 3a AETbMU U OYUCTK
BO3yxa. BHMMATeNbHO NPOYTUTE JaHHY0 NHCTPYKLMIO
M0 NPYMEHEHMIO, COXPaHsIiTe ee ANs NOCcneaytoLLero
UCMONb30BaHusl, XPaHnTe ee B MECTE, AOCTYMHOM NSt
LPYriiX Nonb30BaTeneil, 1 cnegyiTe ee yKasaHusMm.

C Havnyywmrmn noxxenaHuamm,
KomnaHus Beurer

O6nacTb NnpuMeHeHus

aToT NHFanATop nMeet ceTyartbli pacnbuinTeNb ONsA
NeveHns BePXHUX N HUXXHUX ObIXaTeNIbHbIX nyTe|7|.
MOCPEACTBOM PACTIbIIEHNS HA3HAYEHHBIX WA PEKO-
MEHOOBaHHbIX BPA4Y0OM JIEKAPCTBEHHbIX CPEACTB MOX-

HO NpeaynpeauTb 3a60NeBaHNs AbIXaTeNbHbIX MyTel,
CMSIrYnTb COMYTCTBYIOLLME UM CUMMTOMbI 1 YCKOPUTB
npoLecc Bbi3fopoBeHust. Moapo6Hyto MHopMaLmio
0 BO3MOXHOCTSIX MPUMEHEHS Bbl MOXETE MONy4nTb y
Bpaya uam nposusopa.

[Mpubop npurogeH ANA MHranauuum B AOMALLHMX 1
LOPOXHbIX ycnoBusx. MegnkaMmeHTo3Has UHrans-
LS [OMMKHA NPOU3BOANTLCS TOMBKO MO HAa3HAYeHo
Bpaya. MNpoBoanTb NPOLEAYPbl HAANEXNT CrIOKOWHO,
6€e3 HanNPsHKEHUS, BObIXast MEOMEHHO 1 ry60OKO, YTOObI
06ecneyunTb NPOHNKHOBEHE NNEKAPCTBEHHOMO CPes-
CTBa B Menbyaiime, Hanbonee TPYOHOOOCTYMHbIE
6pOHXM. Bblgox cnepyeT Npon3BOANTb B HOPMasTbHOM
pexmmve.

Mocne cooTBeTCTBYIOLE 06PaB6OTKMN NPUGOP CHOBA
roToB K akcnnyatauynn. O6paboTka BKo4aeT B cebst
3aMeHy BCex NMpUHaANexXHOCTeN BKIoYas ceTHaTblii
pacnbINUTENb, a TakXKe Ae3UHMEKLMIO NOBEPXHOCTH
npméopa C NCrnoNb3oBaHNEM OObIYHbIX CPEACTB ANs
[e3nHheKLmn.

O6patnTe BHUMaHWE: eCnv NpMOp MCMOMbL3YETCA He-
CKONMbKUMM NIOABMM, HEO6X0AMMa 3amMeHa BCex npu-
HaIeXXHOCTEl.

PekomeHpayeTcs 3amMeHNTb pacnblinTenb U gpyrue
NPWHaANEeXHOCTY He No3fHee, YeM Yepes rof,.

2. MosicHeHna K cumBoJi1am
B NHCTPYKUMN NCNONb3YyKTCA cneayolime CUMBOnNbI.

Mpepocrte- [MpegynpexgaeTt 06 onacHoOCTK
pexeHue TpaBMUPOBaHUS UK yLiep6a Ans
3[0POBbA.

A BHumaHue YkasbliBaeT Ha BO3MOXHbIE
NOBPEXAeHUs

@ YkasaHue OTMeyaeT BaxKHY0 MH(popMaLyto.

Ha ynakoBke 1 Ha 3aBofckoin Tabnnyke npuéopa n
NPVHaANEeXHOCTEN NCMONb3YIOTCA CneayoLme
CUMBOSbI.

W3penvie pns npakTuy4eckoro
npumeHeHwus, Tun BF
Cobntogarite NHCTPYKLIO Mo
NPVYMEHEHNO

NarotoButenb

Bkn/BbIkn.

CepuiiHbiid Ne

=liElel A=)

Mpubop knacca 3auTbl 2
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He ucnonb3oBaTtb BHe NMOMELLEHNI

3aLMLLEHO OT NPOHUKHOBEHNS TBEP-
ObIX TeN pasmMepom =12,5 MM 1 Ka-
nenb BoAbl, NagatoLwmx nog yrioM He
6onee 15° Kk BepTUKanu

Cumson CE nogtBep)aaeT cooT-
BETCTBME OCHOBHbIM TPeOOBaHUAM
OVPEKTUBbLI O MEAULMHCKNX N3LENUAX
93/42/EC.

C€s

3. MNpepocTepexeHuns n ykazaHus
Nno TexHuke 6e30MacHOCTU

MpepocTtepexeHue

° [lepep NpuMeHeHneM ybeauTech B TOM, HTO Nproop
1 NPUHAANEXHOCTY HE UMEIOT BUAUMBIX MOBPEXAE-
HUI. He ncnonbayiite Npr6op B COMHUTENBHOM Chy-
Yae 1 obparuTech K Bauemy aunepy nnu no ykasas-
HOMY afpecy CEPBICHON CIy>XObI.

MpumMeHeHne npnbopa He ABNAETCA 3aMeHON Bpa-
4eOHOI KOHCYNLTaLMM 1 NeYEHNs Nog HabnoaeHeM
Bpaya. lNoatomy npu no6oii 6onn nnn 3abonesaHnm
B NepBYyI0 oYepefp BCeraa obpallaiTtecs K Bpayy.
Ecnn y Bac ecTb COMHEHUA OTHOCUTENBHO 3[,0PO-
BbSl, NPOKOHCYNLTUPYNTECH C Bpa4om!

Mpwn ncnonb3oBaHWK MHransaTopa cobnogaiTte 06-
LLive NpaBuna rmrueHbl.

B oTHOLLEHMM Tvna McnonbayeMblX NeKapCTBEHHbIX
CPEACTB, AO3NPOBKY, 4aCTOTbI V1 AINTENBHOCTY MPO-
Lieayp VHransawan Bcerga cnegyinTe ykasaHusm Bpava.
Vicnonb3yinTe ToNbKO NeKkapCTBEHHble CPeacTBa,
Ha3HayeHHble NN PEKOMEHA0BaHHbIE BPAYOM MK
NPOBN30POM.

B cnyyae HenpasunbHON paboThl Nprbopa, BO3HUK-
HOBEHWS HEAOMOraHuil 1Ny 6onen HeMeAeHHo npe-
KpaTuTe npoueaypbl.

Bo Bpemsi npouenyp aepxute npubop Ha 6esonac-
HOM PacCcTOsIHWW OT r71a3, MOCKONbKY pacnblinsemble
NleKapCTBEHHble CPEACTBA MOMYT OKas3aTb Ha HUX
BPEeQHOe BO3heNcTBNe.

He npumeHsiiTe Nprbop Npy HAINYMU ropHYKX ra-
30B.

He nonbayiiteck Nnpnbopom BO6N13M 3NeKTpoMarHuT-
HbIX YCTPOWCTB.

[aHHbI Npubop He NpegHasHadeH ans 1Ucrnonb3o-
BaHMsA nnuamm (Bktoyast AeTen) ¢ orpaHnyeHHbIMM
(p1314eCKUMM, CEHCOPHBIMY (HanpUMep, OTCYTCTBIE
60/1€BOI YyBCTBUTENBHOCTY) UM YMCTBEHHBIMM CMO-
COBHOCTAMY NGO NULAMU, HE VMEIOLLMMW COOTBET-
CTBYIOLLLErO OMbITa U/Mnn 3HaHwiA. MNpoBegeHue npo-
Legyp NePeYNCeHHbIMI BbilLe NLAMM BO3MOXHO
TONbKO NOA KOHTPOMEM 1L, OTBETCTBEHHOTO 3a UX
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6€30MacHOCTb, UMK B Cy4ae Noy4eHs UMK OT faH-
HOro L@ MHCTPYKLMI MO NPUMEHEHMI0 npubopa.
He naBaiiTe AeTsM ynakoBoYHble MaTepmarbl (onac-
HOCTb yayLUbs).

He ncnonbayite fONONHUTENbHbIE AETANM, HE PEKO-
MEHA0BaHHbIE N3rOTOBUTENEM.

He norpyxaiite npu6op B BOAY W HE UCNONb3YiiTe
€ro B NMOMELLEHUsX C BbICOKON BAaXXHOCTbIO. Hu B
KOEM cny4ae He JOMyCKaiTe NPOHNKHOBEHUS XIa-
KOCTel BHYTpb nNpubopa.

3awaiite NpMoéop OT CUAbHbIX YAAPOB.

e Ecnn npubop ynan, nogseprancs BO3neNCTBUIO
OYeHb BbICOKOMN BAAXHOCTU WAV NOMy4Mn Apyrue
MOBPEXAEHUS, fasbHelillee ero 1Cnosib3oBaHme
3anpetleHo. B comHuTensHoM cnyyae obpatuTech
B CEPBUCHYI0 CY>XOy 1nn K gunepy.

Akennyataums uHranatopa IH 50 gonyckaercs ¢ co-
OTBETCTBYIOLLWIMM NPUHaANIexXHocTsMu Beurer. Vc-
noMb30BaHNe NPUHaANEXHOCTEN APYriX N3roToBU-
Tenem MOXET CHU3NTb 3PPEKTUBHOCTb NEeYeHNs 1,
npwv ONpeaenéHHbIX YCNOBUSX, BbI3BaTb NOBPEXAE-
Hue npubopa.

Mpy AnuTENbHOM NEpepbIBE B CMONb30BAHUMN NPY-
60pa BblHbTE 3 Hero 6atapeiiku. batapeiikn moryT
noTeYb 1 NOBPEAUTL NPUGOP.

A BHumanne

o OTK/IOYEHNE NUTaHUS!, BHe3aMHble Hernonagxkn unn
Opyrue HebnaronpusTHbIE YCNOBUS MOTYT CTaTb
npWY1HON BbiIxoga npubopa us ctpos. Noatomy pe-
KOMeHZyeTCst UMEeTb 3anacHoi nprubop nnu (corna-
COBaHHOE C Bpa4yoM) JIeKapCTBEHHOE CPEACTBO.
Henb3s xpaHuTtb nprubop B6AN3M UCTOYHUKOB Temsa.
Henb3s ncnons3osats NpUGop B NOMELLEHISIX, FAe A0
3TOro NpUMeHsNNch asaposonu. Mepe npoLeypamu
[aHHble NoMeLLeHs HeO6XOAMMO NPOBETPUBATD.
[0 FrUrMeHnYecKM CoOBPaKEHNAM KXl AOMKEH
MNoMb30BaTbCS CBOVM KOMMEKTOM MPUHALNEXHO-
CTell (ceTyaTblii pacnblNTENb, Macka, MyHALUTYK).
XpaHuTe npnbop B 3aMULLEHHOM OT aTMOChEPHbIX
BO3AeiCTBUIA MecTe. Mprbop HaLNEeXUT XPaHUTb Npu
COOTBETCTBYIOLLYX YCNOBKSX OKPYXKaroLLen cpefpl.
He ncnonbayiiTe XAKOCTY C BA3KOCTbIO Bbille 3,
T. K. CEeTKa B pe3y/nbrate 3TOro MOXeT NPUIATY B He-
rogHOCTb.

He ncnonbayiite nekapcTBEHHbIE MOPOLLKY (axe B
PacTBOPEHHOM BUZE).

He BcTpsixvBaiTe pacnblnnTenb, T. K. MPU 3TOM MO-
XKET BbITEYb XUAKOCTb 1 NMOBPEANTL NPUGoP.

Bnok nutaHus
BHumaHue

e [Icnonb3yinTe TONbKO BXOOALLMIA B KOMMNEKT 610K
MUTaHUS.



e CnepunTe 3a TeM, YTOObl Ha pa3bém Ans NOAKIoYe-
HUS K CETY ANEKTPONUTaHNS He Monaaana XUAKoCTb.

© [lepexogHUKN UK YONUHWUTENN, B CllyYae HeO6Xo-
OMMOCTV UX UCMOMNb30BaHWS, JOMKHbI COOTBETCTBO-
BaTb AENCTBYIOLLMM NpaBmiam TeXHUKK 6esonac-
HocTu. He ponyckaiiTe NpeBbILLEeHNst NPenenbHOro
3HAYEHMS CUMbI TOKA, @ TakXKe yKadaHHOI Ha nepe-
XOAHVIKE rpaHnLbl MakC/IManbHOW MOLLHOCTH.

e [locne npuMeHeHUs 6noka NUTaHus BCerga OTKo-
YainTe ero oT PO3eTKM.

® [1pn6op MOXET NOACOEANHATECS TONBKO K CETU C
yKa3aHHbIM Ha 3aBOACKON TabIMHKE HaNPsKEHNEM.

O6wwue ykasaHus
BHumaHue

 icnonb3yiite NpMOOp NCKIKHYNTENBHO:
— 015 NeYeHns noaen
- M0 Ha3Ha4YeHo (a3P030IbHas NHraNsLMs) 1 B CO-
OTBETCTBUM C YKa3aHUSMM, N3NOXEHHbIMY B AaH-
HOW NHCTPYKLMN MO NPUMEHEHNIO.
¢ Jlio60e HeHapnexallee MCnosib30BaHNe MOXET
MMeTb onacHble nocneacTaus!
® [Tpy cepbE3HBIX HECHACTHbIX CNy4asx HEOGXOANMO,
npexpe BCcero, okasatb NepByto NOMOLLb.
® |Icnonb3yinTe NOMUMO NEKAPCTBEHHbIX CPEeAcTB
TONBKO PacTBOP NMOBaPEHHOI COMU.
® JT10T NpUGOP NpefHa3HayeH He Ans NpodeccroHanb-
HOrO UMM KIMHNYECKOrO NMPUMEHEHIS, @ NCKI0YU-
TeNbHO NS NCNOMb30BaHUs B JOMALLHUX YCNoBUsiX!

Mepep, Ha4anom ncnob3oBaHUs

A BHumaHue

® [lepen ncnonb3oBaHnem Npréopa HyHo yaanuTb
BECb YNaKOBOYHbI/i MaTepuan.

e O6eperaiite NPUOOP OT NblN, FPS3N 1 BNArH.

e He ncnonb3yiite Npu6op B YCNOBUAX CUSIBHON 3a-
MbINEHHOCTY.

e [lepen ncnonb3oBaHMeM NpocneanTe, 4Tobbl Npréop
11 NPUHAANEXHOCTY MeN KOMHATHYIO Temneparypy.

e B cnyyae HencnpaBHOCTM NpuGopa Nv HapyLUEeHI
B paboTe HEMELIEHHO BbIKIIHOHMTE NMPUOOP.

® 13roToBUTENb HE HECET OTBETCTBEHHOCTb 3a No-
BPeXAEeHUs, BO3HUKLLIYE MO MPUYMHE HENPaBb-
HOrO NCMONb30BaHNIS.

@ O6palueHue ¢ NneMeHTaMn NUTaHus

e [py nonapaHnm XXMAKOCTU U3 aKKyMynsTopa Ha KOXy
VNN B rNasa HeoBXOAVMO NPOMbITb COOTBETCTBYHOLLMIA
y4acToK 60MbLLMM KONM4EeCTBOM BOAbI M 06paTUTLCS
K Bpauy.

e OnacHoOCTb NpornaTbiBaHWs Menkux yactein! Ma-
NeHbKIe AeTW MOryT NPOrnoTuUThL 6aTtapeiku 1 no-
naBuTbesl MK, MoaTomy 6aTapeitkn HeobXoaMo
XPaHUTb B HEAOCTYNHOM AN peten mecte!
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e ObpallanTe BHUMaH1e Ha 0603Ha4YeHNe NoNsPHO-
CTW: NAOC (+) U MUHYC (-).

e Ecnun 6aTapeiika noTekna, o4ncTiTe OTAENeHe Ans
6aTtapeek Cyxoii canteTkoil, HaneB 3alUTHbIE Nep-
vaTkm.

e 3awyuante 6atapeiikn OT Ype3MepPHOro Bo3aei-
CTBUSA Tenna.

e OnacHocTb B3pbiBal He 6pocalite 6aTapeiikii B OroHb.

® He 3apsxaiiTe 1 He 3aMblKaliTe 6aTapeiikn HakopoT-
KO.

e Ecnn npnbop aAnutensHoOe BPEMS HE NCMONb3YeTCs,
N3BNEKNTE 3 HErO BaTapeiiky.

e [icnonb3yite 6aTapeiikn TObKO OJHOrO TUMNa Uan
paBHOLIEHHbIX TUMOB.

e 3ameHsnTe BCe 6aTapeiiku cpasy.

© He ncnonbayiiTe nepesapspkaemMble akkyMynsTopbi!

e He pasbupaiite, He OTKpbIBaiiTe 1 He pa3buBaiTe
6aTapeliki.

A MpepocTepexeHue

BbiTekwme nnv noBpexxaéHHbIe 6aTapenkn MoryT npu
COMPUKOCHOBEHNI C KOXEN BbI3BaTb XMMNYECKNE
oxory. [Ans usbsTus 6atapeek UCNonb3yiTe Nopxo-
OAlLe 3aLUMTHbIe nepyaTku.

PemoHT

@ Yka3saHue

® Hu B KOEM cny4vae He OTKPbIBATE U HE PEMOHTU-
pyiTe Npnbop, Tak Kak B 3TOM Ciy4ae He MOXeT
6bITb rapaHTNPOBAHO ero fanbHelillee Hafexallee
yHKUMOHMPOBaHKe. Npn HecobnOAEHNN 3TUX YC-
NOBWIA rapaHTWs TePSIET CBOIO CUNY.

e [Ina NnpoBefeHns PEMOHTHbIX paboT obpaTuTech B
CEPBUCHYIO CYXXOY UK K YNONHOMOYEHHOMY Aunepy.

4. Y10 HEOOX0AUMO 3HaTb
MpuHagnexHocTu

PaspeLuaeTc;l MCNoNb30BaTb TOJIbKO PEKOMEHL0BaH-
Hbl€ N3roToBUTENEM NPUHAONEXXHOCTU, TaK Kak TOJIbKO
B 3TOM Clny4ae MOXeT 6bITb rapaHTnpoBaHoO Haanexa-
Lee (hyHKLMOHMPOBaHNe.

A Buumanue

3awuTa oT BbiTEKAHUSA

Mpy 3anonHeHWn EMKOCTU AN NEKapCTBEHHbIX
CPEeACTB crnepuTe 3a TeM, Y4ToObl 06bEM He MpeBbl-
Luan MakcumasbHyto OTMETKY 8 M. PekoMeHayembiii
00bEM 2-8 M.

Bo Bpems npumeHeHns npubopa Bel MOXeTe Hako-
HATb €ro BO BCEX HampasfeHnsX A0 MakCyManbHo-
ro yrna 45° 6e3 yxyfLeHus Ka4ectsa pacrblieHns u,
COOTBETCTBEHHO, pesynsTaTa neveHns. OgHako pac-
MblfeHNe NPOVUCXOANT TONMBbKO A0 TeX Mop, NMoka pac-
MblsEMOe BELLECTBO COMpUKacaeTcs ¢ ceTkol. Ecnn



3TOr0 HE MPOWCXOAUT, pacriblfieHne aBTOMaTUYeCKM
npekpaLlaetcs.

MoxanyicTa, cTapanTechb BCE Xe AepXKaTb Nprnbéop rno
BO3MOXHOCTN BEPTUKASBHO.

ABTOMaTN4YECKOE OTKIIIOYEHNE

Mprbop nmeeT PyHKLMIO aBTOMATUHECKOrO OTKOYe-
Hus. Ecnv nekapcTBeHHOro CpefcTsa Man XUaKocTu
0CTanoChb 04YeHb Mano, NPUoopP aBTOMATUHECKN Bbl-
KNto4aeTCs BO U36eXKaHNe NOBPEXAEHNS CETKN.
Henb3s ncnonb3osatb NpuMbop € NycTon EMKOCTLIO
L1151 NekapCTBeHHbIX cpencTs! MNpubop asTomaTnyeckn
BbIK/IO4AETCS, €CNN PACTbINAEMOE BELLECTBO 60MbLUE
He CoMpuKacaeTcs C CETKON.

5. OnucaHne npu6opa u
NpPUHaANEeXHoCTeN

0630p
1. Kpblwka
2. EmkocTb st nekap-
CTBEHHbIX CPEACTB

. CeTyatblil pacnbiiv-
Tenb

. CBeToaMopaHble KOH-
TPOSIbHblE NHAVKATO-
pbl:
FOPSIT CUHVIM CBETOM: i
npnéop roToBs K pa-
60Te
FOPSIT OPaHXXEBbIM
CBETOM: 3aMeHUTb
6aTapeinkm

. Knonka BKJ1/BbIKJ1

. Kopnyc

. OTcek pnst 6aTtapeek

. CoenHMTENbHbIN
LiTEKEP

0 N O O
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00630p NpuHapgnexHocTen

9

11

9. Macka gnist B3pocnbix
10. Macka gns geten
11. MyHpwTyK
12. CoeanHNTENbHBIN 3NIEMEHT
13. Bnok nuTtaHus
Yexon ansa xpaHeHns

6. MoproTtoBka K paboTe
Mepep nepBbIM NPUMEHEHNEM

@ YkasaHue

e [lepep NepBbIM NPYMEHEHVEM PaCTbINUTENb U NPK-
HapIeXXHOCTY HEOOXOANMO NMOYNUCTUTL U [E3UHPU-
umpoBatb. CM. «Yuctka 1 aesnHdekuys» Ha cTpa-
Huue 64.

MoHTax

BbiHbTE Npr60op 13 yNakoBKu.

e Ecnu cetya-
ThIA pacnbiim-
Tenb (3) ¢ meLwu-
MeMO6paHoii He
yCTaHOBMEH 3a-
paHee, Nofco-
€[VHUTE ero K
Hacapke KOH-
TeHepa (2) n
3adukenpyii-
Te, NOBEPHYB MO
4acoBOIi CTPENKE, NOKa CepeBPUCTbIE KOHTAKTHbIE
aneKTpombl He 6yayT HanpaBneHbl BHI3.




® YCTaHOBUTE EMKOCTb
ans nekap- /
CTBEHHbIX
CpencTB BMeCTe
C ceTyaTbIM pac-
NblNTENEM Ha
Kopnyc (6) nnn
OCHOBaHWe npu-
6opa Takum 06-
pasom, 4YToObI
OH crnieBa 1
cnpasa 3aduk-
CMPOBANCA CO CMbILLUMMBIM LLEMYKOM.

® BcTaBbTe 6atapenki.

YcTaHoBKa 6aTapeek

e OTKpoWTE OTCEK Ans 6aTapeek (7) Ha HUXHel CTo-
poHe npubopa: Ans atoro Bam HyHO cnerka Ha-
[,aBnTb U OQHOBPEMEHHO MOTAHYTb B HANPaBNEHNN
CUMBOJIOB CTPESKM Ha KPbILLKe OTceka.

e Bcrasbre yeTbipe 6atapeiiku (Tun AA LR6).

O6patnTe BHUMaHVE Ha

NpaBuIbHOCTb pacro-

TIOXKEHWS MONoCoB 6a-

Tapeek (CM. pUCYHOK Ha

[HuLLE Kopnyca).

3aKpoiTe KPbILLKY OT-

ceka s 6arapeek, a

3aTeM 3acuKcupyiite

eé, noBepHyB A0 ynopa

NPOTVB HamnpaeneHus,

yKa3aHHOro cTpesnkamu.

@ YkasaHue

e [py 3ameHe HGaTapeek cneguTe 3a Tem, H4ToObl EM-
KOCTb [J151 IEKAPCTBEHHbIX CPEACTB Oblna MoHO-
CTbto NycTasi, T. K. B MPOTUBHOM Clly4ae BO3HUKAET
0MacHOCTb MOSIBNEHNS OTAENBHBIX Kanesb.

Ecnn koHTpOnbHblIE NHAMKaTOPbI (4) 3aropatoTcs
OpaHXXEBbIM CBETOM, CriefyeT 3aMeHUTb BCE YeTbl-
pe 6aTapeiiki, TaK Kak aheKTUBHOCTb pacrbine-
HUs co cnabbiMy 6aTapeikamt CUNbHO YMEHbLLIAET-
cs.

C HOBbIMU LLENoYHbIMU BaTapeiikamu Npréop pa-
60T1aeT npuM. 180 MUHYT.

3T0Oro gocTaToyHo Anst 5-9 nHranauwii ¢ ucnonb3o-
BaHWeM pacTBOpa NoBapeHHON Coni (B 3aBUCUMO-
CTW OT JO3NPOBKY 1 MPOAOMKNTENBHOCTN UCMOSb-
30BaHus).

AkcrnyaTauumsi ¢ 6;10KOM NUTaHUA

Bnok nutaHms (13) MOXeT NOACOEANHATLCS TONbKO
K CETU C YKasaHHbIM Ha 3aBOACKOI Tabnuyke Hanps-
XKEHUEM.
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e [Ins nopkntoveHnst 6noka nutanus (13) otkponte
KPbILLKY OTCeka fnisi 6aTapeex.

© BOTKHWTE COeAMHNTENbHDIN LWTEKEP 610Ka MUTaHUs
(8) B npemycmoTpeHHoe rHe3no (15) n nogkntounte
610K nuTaHkst (13) K Nopxofsilen po3eTke.

@ YkasaHue

e ObpatnTe BHUMaHIE Ha To, YTOObl PO3€eTKa Haxoam-
nacb B6AM3M MecTa yCTaHOBKM npubopa.

® YNOXuUTe CETEBON LUHYP Taknm 06pas3om, YTobbl 06
HEro HEBO3MOXXHO ObISIO CMOTKHYTHCS.

o [1ns OTKNIOYEHUSA UHransTopa oT CeTU Nocne WHra-
NALMM CHaYana BbIKNYUTE NPMOOP 1 3aTeM BbiHETE
BUNKY 113 PO3ETKN.

© Bo Bpemsi paboThl OT 6510ka nutaHms (13) Henb3s 13-
Bnekatb 6atapeinku.

® bnok nutaHus (13) Henb3s ncnonb3oBaThb Ans 3a-
PAAKM aKKyMyNSTOPOB.

7. YnpaBneHue

1. MopgroroBka pacnbuMTens

® [To ruryeHnyecKnM coob-
PaXXeHUSIM HEO6X0aMMO
nocne Kaxzion npoueay-
pbl YUCTUTb 1 Oe3NHDK-
umpoBaTb pacnblinTenb
1 npuHagnexHocTty. Ecnn
npy NpoBeaeHUn Nneye6-
HOW UHransLM UCMOML3YITCS NO 04EPEaN HECKOSb-
KO pa3nnyHbIX NEKAPCTBEHHbIX CPELCTB, HEOOXOAUMO
npononack1eaTb pacnbiNUTeNb NOCAE KXXAOro npu-
MEHEHVIS Mof, CTPYEN TENMO BOLONPOBOSHOI BOZbI.
Cm. «HucTka 1 fesnHdekumsi» Ha cTpaHuLe 64.

© CHumuTe € npubopa KpbILLKY (1).

2. 3anonHeHue pacnbuMTeNs
e OTKpoliTe EMKOCTb AN1s1 ne-
KapCTBEHHbIX CpeacTs (2):
[Ns 3TOrO OTKPOWTE 3aXKMNM,
a 3aTeM 3anosHnuTe EMKOCTb
N30TOHNYECKIIM PaCTBOPOM
NOBapeHHO COMM UK Hero-
CPEACTBEHHO NeKapcTBeH-
HbIM cpeacTBoM. He pony-
ckaiTe nepenonHeHns! MakcumansHoe PeKOMeH-
LyeMoe KOn4eCTBO 3anoNHSOLLEro BeLecTsa Co-
ctaenset 8 mn!

MpumeHsiTe NnekapcTBEHHbIE CPEACTBA TOMLKO MO
HasHayeHuIo Bpaya, cobopanTe MHAVBMayanbHble
yKasaHusi Mo NPOJOMKUTENBHOCTI UHFaNSILN U KO-
NNYeCTBY NeKapCTBEHHOro cpeacTaal

Ecnn HasHa4yeHHoe KONN4ecTBO NeKapCTBEHHOMO
CpefcTBa COCTaBNSET MEHEE 2 MJ1, JOBeOUTE AaH-
HbIll O6BEM He MeHee YeM [0 4 MJ, UCMOoNb3Ys




TOMBbKO U30TOHNYECKNI PACTBOP NOBapPEHHOI COMW.
Bsiskue nekapcTBeHHblE CPEACTBa Takxke TpebytoT
pasbasneHus. Cobnogaiite COOTBETCTBYIOLLME YKa-
3aHus Bpaya.

3. 3akpbiBaHue pacnbMTens

® 3aKpoMnTe KPbILLKY EMKOCTM AN NeKapCTBEHHbIX
CpencTs (2) 1 3atuKCMpyinTe 3aKMMOM, ONsiTb Ha-
LeHbTe KpbILWKY npubopa (1).

4. MopcoeanHeHne NpUHaANEXHOCTEN

® HapnéXHo nofcoenuHuTe Nprbop C Hy>XXHbIMU Npu-
HaONEXHOCTAMM (MYHALWTYK, Macka Afisi B3POCbIX
NN Macka Ana feTeil) K EMKOCTN ANS NeKapCTBEHHbIX
cpencTs (2).

Macka gns B3pocrbiX, TaK Xe, Kak 1 Macka gns fe-
Tel, NOACOEANHSAETCS C MOMOLLIO COEANHUTENBHOIO
anemeHTa (12) (nepexopHuka).

Tenepb nogseguTe NprbOP KO PTY 1 KPEMKO OXBaTh-
Te MyHAWTYK ry6amu. Mpn npuMeHeHnn Macku(ok)
HapieBaiiTe eé TakuM 06pa3oM, YTO6 OHa 3aKpbiBana
HOC 11 POT.

e Bkniounte npunbop Haxxatuem kHonku BKIT/BbIKIT (5).
Bbixon aspo30sist U3 pacnbiMTENst U CUHNE KOH-
TPOJbHbIe MHOMKATOPbI (4) YKa3bIBAIOT Ha Npasifib-
Hyto paboTy npubopa.

5. Kak npaBuibHO NPOBOAUTb MHransauuio

e TexHUKa gbixaHus

NpasunbHas TEXHVKA ObIXaHns BaXKHa 4151 TOro, YTO-
6bl YaCTU4KY Nonaganu Havwbonee rmyoboko B Abixa-
TenbHble MyTn. YToObl OHY CMOM NPOHNKHYTb B Abl-
XatesnbHble NyTU N NErkine, HY>KHO MEONEHHO 1 ry6o-
KO BOOXHYTb, 3afepXaTb AbIXxaHie Ha KOPOTKOE Bpe-
Ms (0T 5 go 10 cekyHg) 1 3aTeM GbICTPO BbIGOXHYTb.
[pUMeHSTb MHransTopbl 415 NeveHns 3abonesaHumn
ObIXaTenbHbIX MyTeln MOXHO TONbKO NOC/E KOHCYIb-
Tauum ¢ Bpayom. Bpay nocoBeTyeT Bam, Kakoe fe-
KapCTBEHHOE CPEACTBO 1 B KaKOW JO3MPOBKE MOX-
HO 1MCNONb30BaTh AJ1St MHraNALMOHHOR Tepaniu.
OnpepnenéHHble NekapCTBeHHble CPeacTsa fOCTyn-
Hbl TONIbKO MO Ha3Ha4YeHWo BpaYa.

@ YkasaHue

Mpu6op HYXKHO Aep>kaTb NO BO3MOXXHOCTU BEPTU-
KanbHo. OAHAKO He3Ha4nTeNlbHoe HaKNIOHHOE Mo-
NOXEHWe He BNNSET Ha fieicTBUe Npubopa, Tak Kak
EMKOCTb AN1S NEKapCTBEHHbIX CPEACTB 3alyuiieHa
OT BO3MOXKHOW YTEYKM Xuakoctu. ns o6ecneve-
HUS HOpManbHOMN paboTbl NpuGopa cneguTe 3a TeM,
4TOGbl OH HE HaKNOHsANCA 6onbLue, Yem Ha 45° n
YTOObI JIeKaPCTBEHHOE CPEACTBO COMpUKacanocb
C CEeTKOM.
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A BHumanue

AupHble Macna NeKapcTBEHHbIX PACTEHNIA, CUPOMbI
OT KalUnsi, pacTBOpPbI ANst MONOCKaHUs ropna, Kanam
LN BTUPaHWS UK ANs NapoBbIX BaHH HE MPUrOAHbI
OJ151 NPOLeayp C MCMOb30BaHNEM MHransiTopos. JaH-
Hble 06aBKI 4aCTO SABMSIOTCS BA3KUMU 1 MOTYT Npu-
BECTV K HapyLLEHVSIM B paboTe npubopa U1, Takum 06-
pasoMm, CHU3NTb ero 3PheKTNBHOCTb.

Mpu NOBbILLEHHON YYBCTBUTENBHOCTU GPOHXMANBHON
CUCTEMbI JIeKapCTBEHHble CPEACTBA C AUPHBLIMI Mac-
namu npu onpenenéHHbIX YCroBUsiX MOTYT BbI3BaTb
OCTpblii BPOHXOCMA3M (pPe3koe CnacT4ecKoe Cyxe-
HUe BPOHXOB C yayLibeM). O6paTTeCh 3a COOTBET-
CTBYIOLLIEN KOHCYMbTALMEN K Bpady Uim nposusopy!

6. 3aBepLueHne NHransauum

e [lo okOHYaHUM NpoLedypbl BbIKAYUTE NPUGOP
kHonkoii BKJ1/BbIKJ (5).

© KOHTPO/bHbIE NHAMKATOPbI (4) NoracHyT.

e Ecnn nekapCTBeHHOE CPEACTBO 3aKaH4YMBaETCH,
nprbop aBToMaTNHECKM BbiKNtodaeTcst. OgHako no
TEXHUYECKUM NPUYHaM B EMKOCTI A4S NeKapCTBEH-
HbIX CPEACTB (2) OCTaéTCst HE3HAYNTENBHOE Konye-
CTBO XWOKOCTY.

o E& Henb3sa 60nbLUe NCMoNb30BaTh.

® [py HeO6XOAMMOCTI OTKKUMTE B6IOK NUTaHMs (13)
oT ceTu.

7. Yuctka
CMm. «HucTka 1 fesnHdekums» Ha cTpaHuue 64.

8. Yuctka n pesnHdekums
MpepoctepexeHue

Bo n36exaHue onacHOCTW Ansi 3opoBbs cobnopaiiTe

crnegyoLme npasuna rrieHsi.

® PacrbinnTenb U NPUHAEXHOCTY NpefHa3Hay€eHbl
[Nt MHOrOKpaTHOro ncnonb3oBaxus. ObpaTtiTe BHI-
MaHie Ha To, YTO A/1s1 pa3HbIX 06nacTeil NpUMeHeHIs!
MPeayCMOTPEHbI PasfnyHble TPEGOBaHNS K YNCTKe
N MAreHnYeckon obpaboTke.

@ Yka3saHue

© Henb3si NPOBOAUTL MEXAHWYECKYIO YNCTKY pacrbl-
NINTENS U NPUHALANEXHOCTEN C MOMOLLbIO LLETOK
1 TOMy Nofo6HOro, TaK Kak 3TO MOXET BbI3BaTb
HemnonpaBuMble MOBPEXAEHNS N YCTEX NleYeHNst
60rblUe He ByeT rapaHTUpPOBaH.

e [lo noBogy AONONHUTENBHBIX TPEGOBAHMI B OTHOLLIE-
HUN HEOBXOAVMOIA TUrNEHNYECKON NOAroToBKM (06-
paboTka pyK, o6paLLieHme C NekapCTBEHHbIM CPef-
CTBaMM WU pacTBopamm As MHransuv) ans rpynn
BbICOKOr0 picka (Hanp., 60MbHbIX MyKOBUCLA030M)
obpalLanTtech K nevatlemy Bpady.



Yucrtka

CeTyatblil pacnblinTenb C EMKOCTbIO AfS IeKapCTBEH-

HbIX CPEACTB, a TaKXXe UCMOMNb30BaHHbIE MPUHAANEeX-

HOCTU, TaKne Kak MyHALLTYK, Macka, COEAUHUTENbHbINA

3NeMeHT U T. M., CNeAyeT NPOMbIBaTb ropsyeil BOLOI

nocne Kaxgon npoueaypbl. TLaTtensHo Hacyxo npo-

TpUTe BCE AeTann MArkomn TkaHbto. MNocne Toro Kak

BCE AeTanM NOSIHOCTBIO BbICOXHYT, cCOBEpUTE 1X 1 No-

NOXUTE B CYXO repMeTU4HbI yTNap uam npoBean-

Te Ae3nHGeKLMIO.

® CH/MUTE MyHALWTYK 1 COOTBETCTBYIOLLME NpuHaa-
NEeXHOCTY C pacnbinmTens.

® Hanelite B EMKOCTb (2) /151 IEKAPCTBEHHbIX CPEACTB
6 M1 YMCTON BOAbI 11 BKIKOUMTE NPMOOP, HTOObI CHa-
yana o4UCTUTb CETKY OT OCTATKOB JIeKapCTBEHHOMO
CpeacTsa (HY>KHO pacnbiuTb BCHO XXUAKOCTB).

® BbiHbTe 6aTapenku.

o CHuMUTE Npubopa CbEMHble AeTanu, Takne Kak ceT-
YaTblil pacnbIIUTENb NN EMKOCTb [N1S NEKapCTBEH-
HbIX CPELCTB, U1 KPbILLKY.

DemoHTax

[nst panbHenLwen YTk

oTaenbHbIX AeTanen ge-

MOHTMpYIATE pacnbliu-

Tenb (2, 3):

® CHUMUTE EMKOCTb AJ1st
NEeKapCTBEHHbIX
cpencTs (2) ¢ ceTya-
TbIM pacnbinutenem (3), ANt Yero HOKMIUTE KHI3Y
Ha 06e 3aLLEnKn
11 BbIHBTE [BUKEHNEM
BBEpX BECb
pacnblnMTeNbHbIN GOK.

CHuMUTe ceTyaTblii
pacnbinuTens (3) ¢
E8MKOCTU Ans nekap-
CTBEHHbIX CPEACTB (2),
LIS Yero noBepHI-

Te ero B Harnpasne-
HIV NPOTWB YacOBOIA
CTPEenKU.

e CHopKa ocCyLLecTBNsA-
eTca B obpaTHon no-
CnefoBaTeNbHOCTY.

A BHumaHue

Hrvkorga He npombiBaiiTe BeCb NprGOP nog CTpyén
BOb!.

BbInonHsist YUCTKyY, y6eAUTECH B TOM, 4TO BCE OCTATKM
yZaneHsbl, 1 TLATENbHO BbICyLLNTe BCe AeTanu. Mpu
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3TOM HI B KOEM Ciy4ae He UCMonb3ynTe BELLECTBa,

KOTOpble MOTEHLMaNbHO MOryT 0Ka3aTbCst TOKCUYHbI-

MU MPU KOHTaKTe C KOXEN U CAN3NCTON 060N0HKON,

npornaTbIBaHy UK BAbIXaHWN.

[lns yncTkm Kopnyca npuéopa NCronb3ynTe BNaXKHY

TPSNOYKY, CMOYEHHYHO MSArKIIM MblfIbHbIM PAaCTBOPOM.

e Ecnu Ha cepebpuncTbix KOHTaKTax npruéopa v pacrbl-
NINTENs OCTaNNCh Cneabl MegULMHCKIX pacTBOPOB
UMM 3arpsA3HEHNs], O4NCTUTE UX BAaTHOW NanoyKo,
CMOYEHHOI 3TUNIOBbLIM CIUPTOM.

o [1nst O4UCTKI HAPY>XXHOW CTOPOHbI CETKI 1 EMKOCTY
NS NeKapCTBEHHbIX CPEACTB TakXe UCMOoNb3yiiTe
CMOYEHHYI0 3TIMOBbLIM CMIMPTOM BaTHYHO NManoyKy.

A BHumanune

e [lepeq KaXxgom YNCTKON NPUOOP HY>XXHO BbIKMOYNTD,
OTCOEANHUTL OT CETU U AaTb MY OCTbITb.

He ncnonbayiite abpasuBHblE MOIOLLME CPELCTBA,
He norpyxaiTe Npméop B BOAY.

Cnepgute 3a Tem, 4To6bl BHYTPb Npubopa He nonana
Bopa!

He npoussoguTe 4ncTky nprbopa v npuHagnexHo-
CTell B NOCYJOMOEYHON MaLumHe!

K nogknto4€HHOMY Nprbopy Henb3sa nprkKacaTbes
BI@XXHbIMW pyKamut; Ha Nprbop He JOomKHa nona-
natb Boga. [pnbopom MOXXHO MOb30BaTbCS TOMb-
KO B TOM Cy4ae, ecim OH abCONOTHO CYXON.

He pacnbinsinTe XXngKocTy B BEHTUNALMOHHbIE NPO-
pesu! B pesynstate nonagaHnst XXUAKOCTER MOXET
NPOU30ITN NOBPEXAEHNE 3NEKTPOOOOPYLOBAHMS,
a TaKkxe Opyrux AeTanen NHransTopa, YTo MOXeT
CTaTb NPUYMHON OTKasa B paboTe.

A BHumanne

Mbl pekoMeHayeM NPOBOANTL MHransumio 6e3 nepe-
PbIBOB, TaK Kak BO BPEMS MPOQOMKUTENBHOIO nepe-
pbiBa OCTaBLUEECS IEKAPCTBO MOXET 3a6UThb MeLL-
Hebynan3ep, YTO OTpULATENBHO CKaXKeTcs Ha ahdek-
TUBHOCTU NIEHEHUS.

De3unHdekumns

[ns pesnHgeKLmn pacnbinuTens U NPUHagNeXHocTen
B TOYHOCTV CObMtofaliTe NPUBEAEHHbIE HUXKE AEACTBIS.
Bce oTAenbHble feTany pekoMeHayeTCs fe3NHPULMPO-
BaTb EXXEOHEBHO MNOCIE NOCEAHErO UCTONb30BaHNS.
IH 50 1 ero nprHagnexxHoCT MOXXHO Ae3NHPULMPO-
BaTb ABYMS Pa3nn4HbIMU CMOCOGaMM: C MOMOLLbIO 3TU-
NOBOrO CMUPTa UMK B KUMSILLE BOAE.

CHavana o4ncTuTe pacnbinTeNb 1 NPUHALNEXHOCTI
KaK 370 onvcaHo B rnase «4uctkar. MNocne atoro Mox-
HO NPOBOANTL AE3NHDEKLMIO.

A BHumaHue

O6patnte BHUMaHue: ceTky (3) TporaTb Henb3s, T. K.
€€ MOXXHO TakuM 06pa3omM NoBpeanTb.



Oe3nHdbekuus ¢ NOMOLLbI0 3TUIOBOrO cnupTa

(70-75%)

® Haneiite B EMKOCTb [ IeKapCTBEHHbIX CPEACTB
(2) 8 mn aTunoBoro cnmpta. 3akponTe EMKOCTb.
OcTaBbTe CnupT B EMKOCTU MUHUMYM Ha 10 MUHYT.

e [Ins nyywen ge3anH@eKLn nerka BCTpAxmBanTte
BPEMS OT BPEMEH PacnbIIUTENbHbIA BI0K.

e [locne 3TOro BbiEeNTe 3TUNOBbLINA CIINPT 3 EMKOCTU.

e [loBTOPUTE BECH NPOLIECC ELLE pas, 3a1B B EMKOCTb
BMECTO CrvpTa BOgY.

® YcTaHoBUTE EMKOCTb [N IeKapCTBEHHbIX CPEACTB
(2) Takm 06pa3om, H4TOBbI MOXHO ObINIO CMOYUTH
ceTKy (3) HECKOMbKMMY KannsiMn 3TU0BOrO CnmpTa.
OcTaBbTe €€ B TakoM MonoxeHnn Ha 10 MuHYT.

® B KOHLie eLLé pas o4ncTUTe BCE AeTanM Nog CTPYEN
BOObl.

Oe3nHdekuus B Kunsien sBoae

e PacnbinuTenb cnegyet pasobpatb, Kak OnmMcaHo Bbl-
LLe, 1 NOMIOXMUTb BMECTE C MyHALITYKOM Ha 15 Mu-
HYT B KMNsLLyto Bogy. Mpn 3TOM cnepyeT UCKMoUNTD
KOHTaKT feTaneii ¢ ropsnm gHOM EMKOCTU.

® PacnbinuTenb 1 MyHALUTYK MOXHO TakxXe Ae3nHbu-
LiMpoBaTh C MNOMOLLbI0 06bIYHOMO BbINApPHOro anna-
para. [pn 3TOM cneayiiTe MHCTPYKLMM NO MPUMEHe-
HUIO annaparta U3roToBUTENS.

® PacnbinuTenb 3anpeLleHo noMeLaTb B MKPOBOI-
HOBY!O Neyb.

@ YkasaHue

3anpeLLaeTtcsa nomeLLatb Macky Ans nua B ropsyyio

sogy!

® Mbl pekomeHayem 06pabaTbiBaTb Mackyl 06bI4HbIM
CPEACTBOM O/1s1 Ae3NH(EKLN.

Cyuwka

e TiaTenbHO Hacyxo NPOTpUTE BCE JETaNN MArKON
TKaHbHO.

e Cnerka BCTPSIXHUTE ceTyaTbin pacnblintenb (3)
(5-10 pas), 4To6bI yOanuTb BOZY U3 MENKNX OTBEP-
CTWIN B CETKE.

e [lonoxuTe OTAENbHbIE AETANN HA CyXYHO, HYUCTYHO, XO-
POLLIO BMUTHIBAOLLYIO Bfiary NOBEPXHOCTb 11 OCTaBb-
Te [0 MONMHOrO BbIChIXaHWs (He MeHee 4 4acoB).

@ Yka3aHue

CJ'Iep,I/ITe, YTOObI MOC/E YNCTKN BCE nerann 6b1n1 non-
HOCTbIO BbICYLLEHbI, TaK KaK B MPOTMBHOM Cly4ae no-
BbILLIAETCA ONaCHOCTb Pa3BUTUA MUKPOOPraHN3MOB.

lMocne Toro kak Bce AeTany OKOH4YaTeNbHO BbICOXHYT,
cOBEPUTE X U YNIOXKITE B CyXOi FEPMETUYHBIA (yTNsp.

Y6enuTechb B TOM, YTO NOCAe BCTPSXVBaHNS B pacrbl-
nuTene (3) 6onbLUe He OCTanock Bofbl. B NpoTBHOM
Ccrny4ae MOXET 0Ka3aTbCs, YTO nocse co0pku npruéopa
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He paboTaeT pacnbineHre. B atom cnyyae pasbepute
1 BCTPAXHUTE pacnbinuTens (3) ewé pas ans yoane-
HUS N3 HEro OCTaTKOB BOfbl. [ocne cOopKM MHransTop
LOMKEH paboTaTb Kak 06bI4HO.

MpoyHoCcTb MaTepuanos

e [pu BbIGOPE YNCTALWErO N Ae3NHPULMPYOLLEro
CpeAcTBa Heo6XoANMO y4nTbIBaTbL CriegyroLlee: Vc-
Nonb3yiTe TONbKO MArKOE YACTSLLEE UK [e3nHdu-
LmpytoLLiee CPeacTBo, NPOU3BOANTE ero JO3VPOBKY
B COOTBETCTBUW C yKa3aHUsIMM1 13roTOBUTENS.
PacnbinuTenb n NpuHagnexxHoCTV Npy 4acTom npu-
MEHEHUW U TUIMMEHNYECKON 06paboTKe, Kak 1 Jto-
60e n3genie U3 NnacTyka, NogsepralTcs onpeae-
NEHHoMy usHocy. Co BpeMeHEM 3TO MOXET NpuiBe-
CTU K U3MEHEHMIO a3PO30Ns W, CNeaoBaTeNbHO, K
CHIDKEHMNIO 3(h(DEKTUBHOCTY NeyeHus. MNoatomy He
Mo3AHee Yem Yepes rof 3ameHuTe pacnblimtens 1
NPWHAANEXHOCTH.

YcnoBusi xpaHeHus

e He xpaHuTe npubop BO BNaXHbIX NMOMELLEHNAX
(Hanp., B BAHHOWN) 1 He NepPeBO3NTE ero BMecTe C
BNIXXHbIMW NPeAMETaMu.

© Bo BpeMms XxpaHeHs 1 TPaHCMOPTUPOBKI Npegoxpa-
HsAVTE NPUOOP OT ANMTENBHOrO BO3AENCTBUA NPSIMO-
O COMIHEYHOTO N3MTYHEHUS.

PelueHue npo6nem

HeucnpaBHocti/ | BoamoxHasi npuimHa/
BONPOChI cnoco6 ycTpaHeHus
Pacnbinutens 1. B pacnbinuTene CAULLKOM Mano

He Npon3BoauT
aspo3orib Ui
NpON3BOANT ero
B HELOCTATOY-
HOM KOnn4ecTBe.

JNIEKapCTBEHHOro CpeacTsa.

Pacnbinntens He HaxoguTcs B
BEPTUNKaJIbHOM MOSIOXKEHNN

[nsi pacnbineHus 6b1n10 ucnonb-
30BaHO HEMOAXOAsLLEE XIAKOe
neKapCTBEHHOE CPEACTBO (Hanp.,
CIULLKOM BSI3KOE, BABKOCTb AOMXK-
Ha ObITb HXE 3).

JKnpkoe nekapctBeHHoe cpep-
CTBO Ha3Ha4aeTCst BPa4YoM.

. barapeiiku paspskeHbl. 3ame-
HUTe GaTaperkn U NOZKoUNTe
6noK NUTaHNsA 1 NOBTOPUTE Mo-
MbITKY.

2.

3.

—_

Cnuwukom
cnabblii pacxog.

n

. BO3MOXHO Takxe, YTO B EMKOCTM
LIS NeKapCTBEHHbIX CPEACTB 06-
pa30BanMCh BO3MYLUHbIE My3blpb-
KW, KOTOpble NPEnsTCTBYIOT KOH-
TaKTy NIeKapCTBEHHOrO CPeAcTBa
¢ ceTkoii. MNpoBepkTe 310 1 yoanu-
Te Npy HeO6XOAMMOCTU My3bIPU.




HeuncnpaBHocTu/ | BoamoxHasi npuinHa/ HeuncnpaBHoctu/ | BoamoxHasi npuimHa/
BONPOChI cnoco6 ycTpaHeHus BONPOChI cnoco6 ycTpaHeHus
Cnnwkom 3. BbIxogy NpensTCTBYIOT YacTuLbl Hy>Hb! v Kax- | C TOYKM 3peHust rrmeHbl 310 Heob-
cnabblin pacxop. Ha ceTke. B aTom cnyyae anst yaa- LOMY VHOMBMLY- | XOBUMO.
NeHUs 3arpsisHeHst fobasbTe BO- anbHble NpUHag-
[HbIA pacTBop ykeyca (2-3 kanmm TeXHOCTN?

Ha 3-6 MN Bofbl) U MOHOCTHIO
pacnbianTe NONYYEHHYI0 CMECh.
He BabixaiiTe napbl 3aToro pac-
TBOpa. locne ero pacnbineHus
0YNCTUTE U NPOAE3NHDULIMPYI-
Te MKOCTb ANs IEKAPCTBEHHbIX
cpencTB  (cMm. cTpaHuue 64).
Ecnu a0 He nomorno, 3ameHu-
Te CETKY.

4. CeTka N3HoOLLEHA.

Kakve nekap-
CTBEHHble cpef-
CTBa MOXHO
11CMonb30BaTh
NS Hransuuin?

Tonbko Bpay MOXET NMPUHUMaTb pe-
LLIEHNE OTHOCUTENBHO TOrO, Kakoe
NleKapCTBEHHOE CPELCTBO cremyeT
1CroNb30BaTh Afls eYeHNs BaLero
3aboneBaHus. O6paTUTeCh C ATUM
BOMPOCOM K Bpauy.

C nomotLbto npueopa IH 50 MoxHo
pacnbinsATb NeKapCTBEHHbIE Cpen-
CTBa C BA3KOCTbIO HIXe 3.

PacTtBop ans
VHransumm octa-
eTcsi B pacnbinm-
Tene.

3T0 06YCNOBNEHO TEXHNYECKMI
0COBEHHOCTAMN 11 CReayeT CHu-
TaTb HopMasbHbIM siBfieHeM. Mpe-
KpaTtuTe UHransiuyio, Kak TonbKo
YCNbILLNTE OTHETNNBOE U3MEHEHNE
Lyma pacnbiInTens, iy npuéop
BbIK/TOYNTCS aBTOMATUYECKN CaM
113-32 OTCYTCTBIS! IEKAPCTBEHHOTO
cpeacTsa.

Ha uto cnepyet
obpatnTb
BHUMaHUe npw
neYeHnn geten
1 MnageHues?

1. Mpu neveHnn nHranaumamu rpya-
HbIX feTell Macka [JoMKHa 3aKpbl-
BaTb POT U HOC Anst o6ecneyeHus
3hheKTBHOCTL.

2. [pu NpoBeaeHUN VHransLni ae-
TAM Gonee cTapLuero Bo3pacTa
Macka Takxe [A0mKHa 3aKpblBaTb
pOT 1 Hoc. Pacnibinexe psipom
CO CMSILLYIM YeNOBEKOM He UMe-
€T 0C060ro CMbICAa, MOCKOMbKY
B NErk1e NPOHUKAET He[ocTaTou-
HOE KONM4eCTBO NEKapPCTBEHHOTO
cpencTsa.

YkaszaHue: nHranauuv cnegyer npo-

BOAWTb TOMbKO MOA HabntoaeHnem

11 C MOMOLL|bIO B3POCIOTO 11 HEMb3s

0CTaBNATbL pebeHka 6e3 NpucMoTpa.

WHransums c uc-
NoNb30BaHNeM
Macku 3aHuma-
eT 6onbLLe Bpe-
MeHN?

370 06YCNOBNEHO TEXHNHECKMI
0cobeHHocTAMN. HYepes oTBepCTUA
Mackm 3a OfMH BLOX B OPraHnam
MPOHNKAET MEHbLLE NeKapCTBEHHO-
ro CpPefcTBa, HYem Yepes MyHALLTYK.
A3p0301b Yepes 0TBEPCTHS CMeLLM-
BAETCA C OKPY>KaKOLLYM BO3[YXOM.
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9. TexHU4eCKMEe faHHble

Paameps!
(OxLLxB)

72 x 59 x 143 mm

Macca npubopa

238 rpamm, BkJtovas 6aTapeiki

uTaHne ot 6aTapeek

4 x1,5B, vn AA, Mignon (LR6)

BmectumocTb

EMKOCTM ANst Nex.

cpeacTs Makc. 8 mn
Pacxon

NeKapCTBEHHOMO

cpeacTea oK. 0,25 Mf/MUH
YacTota konebaHuin 100 kry
Matepuan kopnyca ~ ABS/TPE

MopkntoyeHne K cetn

100-240B~; 50-60r1; 0,15A

Ycnosus
3KcnayaTauum

Temnepatypa: +5 go +40°C
OTHOCUTeNbHast BNaXXHOCTb BO3-
nyxa: <80 %, He KOHAEHCUPO-
BaHHbIi

YcnoBust XpaHeHnst
TPaHCMOPTUPOBKM

n Temnepartypa: ot -10 go +45°C
OTHOCUTENbHAst BNaXXHOCTb BO3-
ayxa: <80 %, He KOHAEHCUPO-
BaHHbIN

OcTasnsiem 3a cob!
N3MEHEHWIA.

ol npaBo Ha BHeCEeHNe TeEXHNYEeCKNX

Ha N3HallnBaroLmecs aetann rapaHTna He

pacnpocTpaHseTc
CepuiiHblii Homep

5.
HaxoguTcsa Ha r|p|/|6ope nnn B OT-

[eneHnn onst 6atapeek.

100
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mass sum distribution
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16

Particle Diameter (um)

V13MepeHust Npon3BoaMINChH C NCMONb30BaHNEM pac-
TBOPA X/10pULA HATPUS METOZOM Na3epHON audpaxLum.
Bo3aMoxHo, auarpammy He CrnefyeT NPUMEHSTb B OT-
HOLLEHWI CYCMEH3MIA NN OYEHb BSABKMX NIEKAPCTBEH-
HbIX cpencTB. Bonee nogpobHyto MHGopmaumo no



3TOMY BOMNPOCY MOXHO NMOJIy4nUTb Y N3rotoBuTeNA ne-
KapCTBEHHOro cpencraa.

10. 3anacHble 4acTu u getanm,
noABep>XeHHble GbICTPOMY U3-
Hocy

3anacHble 4acTu © hetann, NnoABep>XXeHHble

6bICTPOMY U3HOCY, MOXXHO NPUOBPECTY B COOT-

BETCTBYHLLNX CEPBUCHbIX LeHTPax, yKka3aB HOMep
LeTann B Katajore.

0O603Ha4yeHune Marepuan | REF
Cetyatblil pacnblauTenb C PC 162.711
EMKOCTbIO NS IeKapCTBEH-

HbIX CPencTB

Yearpack PP, 603.05
(MyHpwTyK, Macka gnst PVC, EVA,
B3pocnbix, Macka onsa geten, | PET

Cetyatblil pacnblauTenb C

EMKOCTbIO [N15t IEKapCTBEH-

HbIx cpencTs, CoeaunHnTENb-

HbIl ANEMEHT )

@ YkasaHue

B cnydyae npumMeHeHust npubopa 3a npefenamm napa-
METPOB CneLmduKaLmm He MOXeET BbITb rapaHT1po-
BaHa npasunbHOCTb feiicTaus! OcTaensem 3a coboi
NpaBo Ha BHECEHNE TEXHUYECKUX U3MEHEHNN C LiEMNbIo
YCOBEPLLEHCTBOBAHNS U3AENNS.

[aHHbIA npubop 1 npunaraemble K HeMy MpuHag-
NEXXHOCTU COOTBETCTBYIOT EBPONENCKIM CTaHAapTam
EN60601-1 n EN60601-1-2, a Takke EN13544-1, npn
o6palLLeHIi C HUIM HEOBXO[MMO TaKxe cobntoaaTh 0Co-
6ble Mepbl MPELOCTOPOXHOCTY B OTHOLLIEHUM 3MIEKTPO-
MarHUTHO COBMeCTUMOCTH. [pyn 3TOM crieflyeT yunTbl-
BaTb, YTO NEPEHOCHbIE 1 MOBUIbHbIE BbICOKOYACTOTHbIE
cpencTBa CBsA3M MOryT OKasblBaTb BAMSIHUE Ha paboTy
AaHHoro npuopa. bonee To4HbIE faHHbIE MOXHO 3a-
MPOCUTL MO yKazaHHOMY afipecy CEPBUCHON CNyXXObl
UM HaATU B KOHLLE UHCTPYKLMM MO NMPUMEHEHUIO.
Mpunbop cooTBETCTBYET TPEOOBAHUSIM EBPOMNENCKOIA
Iupektyebl 93/42/EC B OTHOLLEHWN MEOULIMHCKUX N3-
LEnuin, 3aKOHY 0 MEOULMHCKUX U3OENNSX.

QNEKTPOMATHUTHAA COBMECTUMOCTb

e [Tpr6op COOTBETCTBYET AENCTBYIOLLMM HA faHHbI
MOMEHT MPeAn1caHisaM B OTHOLLEHUN 3neKTpomar-
HUTHOW COBMECTUMOCTM U MPUTrOAEH ANs NCMONb30-
BaHWs B Nt06bIX 30aHNsAX, BKOYAS YACTHbIE XMible
foma. PapunousnyyeHue npubopa KpanHe HU3Koe, no-
3TOMY, KaK Npasuno, OH He BbI3bIBAET NOMeX Npu pa-
60Te Apyrux NprbopoB, HAXOAALLMXCS NOGAN3OCTM.

® B nlo6om cnyyae He peKOMEeHAyeTcs pasmellartb
npréop Hag ApyruMu npudopamt nnu BGNU3N HIX.
B cny4ae BO3HWKHOBEHIS B3aUMHBIX MOMEX Npy pa-
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60Te aNeKTPONPUOOPOB, NEPeCcTaBLTe MHIANSTOP
U NOZKIOYNTE Er0 K APYroi pO3eTKe.

© Paanonpubopbl MOryT OKasbiBaTb BAWSIHIE Ha pa-
60Ty UHransTopa.

11. Yrunusauusa

YTunusauus 6atapeek

e Boi6pacbiBaiiTe NCMOb30BaHHbIE, MOMHOCTHIO
paspsikeHHble 6aTapeinku B cneumanbHble
KOHTEHEPbI, CAaBanTe B NyHKTbI NprueMa
CMEeLOTXOA0B UM B MaraauHbl anekTpoobopyaosa-
HUs. 3aKoH 06513bIBAET MNOMb30BaTenein 06ecneynTb
yTunn3daumo 6atapeex.

© 3TV 3HAKN NPeRyNPeXaatoT O Ha-
4 B 6aTapeinikax TOKCUYHbIX Be-
iecTB: Pb = cBuHel,
Cd = kagmuin, Hg = pTyTb.

Pb Cd Hg

O6was yTunmsauums

B uHTEpECax oxpaHbl OKpyXXatoLLen cpefbl Ka-
TEroprn4ecKm 3anpeLLaeTcs BolbpackiBaTb Npu-

60p MO 3aBepLUEHNN CPOKa Ero CNy>XObl BMECTE
C 6bITOBLIMY OTXOAAMU. YTUAN3ALMS [OMKHA NPOU3-
BOAMTLCS Yepes3 COOTBETCTBYIOLLME MYHKTLI coopa B
Baweii ctpane. Mpnbop cnegyeT yTUAM3NPOBaThb CO-
rnacHo [upektuse EC no otxopam anekTpu4ecko-

ro 1 aneKTpoHHOro obopyposaHns - WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment). B cnyyae Bonpo-
COB 00palLanTeCb B MECTHYIO KOMMYHaITbHYIO CyXOY,
OTBETCTBEHHYIO 32 YTUAN3ALMIO OTXOLOB.

12. NapaHTus

MbI npegocTasnsiem rapaHTuio Ha aedekTbl Matepua-
NOB U N3rOTOBNEHUS 3TOro NPMbopa Ha CPOK 24 mecs-
Lia CO AHSA NPOAAXKM Yepes PO3HUYHYIO CETb.
[apaHTVsi He PacnpPOCTPaHAETCA:

Ha cnydam yLep6a, BbI3BaHHOrO HeNpaBubHbIM UC-
nonb30BaHNeM,

Ha GbICTpOM3HALLMBAtOLLMECS YacTu (punsTpbl, Ma-
CKU, TPYOKM, CTaKaHYMKI NS MEOUKAMEHTOB, CET-
yaTblii pacnblnuTenb, 6aTapenku),

Ha AedeKTbl, 0 KOTOPbIX MOKynaTenb 3Han B MOMEHT
MOKYMKM,

Ha cny4an co6CTBEHHOWN BUHbI MOKynaTens.

MpwW OTCYTCTBUN KACCOBOTO YeKa.



CpokK aKcnnyaraumn nsgenvs: MUHUMym 5 net
®upma-narotosutens: Bonpep Mox,

CodnuHrep wrpacce 218,

89077-YJIM, lepmanus
dupma-nMnopTep: 000 BOVIPEP,

109451 r. Mockaa,

yn. MNepepsa 62,

kopn. 2, ouc 3
CepsuicHbIn UeHTp: 109451 r. Mockaa,

yn. MNepepsa 62, kopn. 2

Ten(chakc) 495-658 54 90
[ H [ bts-service@ctdz.ru

[ara npopaxu

Mognvck npogasua

LLItamn marasuHa

Mopgnuck nokynarens
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Zakres dostawy

Patrz opis urzadzenia i akcesoriow, str. 73.
e Inhalator z akcesoriami

¢ Nebulizator typu mesh z pojemnikiem na lekarstwa
e Ustnik

e Adapter

* Maska dla dorostych

e Maska dla dzieci

e Zasilacz

e 4 baterie AA1,5V

e Instrukcja obstugi

e Pokrowiec

1. Informacje o urzadzeniu

Szanowni Klienci,

Dziekujemy, ze wybrali Panstwo produkt z naszego
asortymentu. Firma Beurer oferuje doktadnie przetesto-
wane, wysokiej jakosci produkty przeznaczone do po-
miaru ciezaru, cisnienia krwi, temperatury ciata i tetna,
a takze przyrzady do tagodnej terapii, masazu, inhalacji
i ogrzewania oraz urzadzenia stuzgce do pielegnaciji
urody i utatwiajgce opieke nad dzieckiem.

Nalezy doktadnie przeczytac i zachowac niniejsza in-
strukcje obstugi oraz przechowywac ja w miejscu do-
stepnym dla innych uzytkownikéw, a takze przestrze-
gacé podanych w niej wskazéwek.

Z powazaniem
Zespot firmy Beurer

Zastosowanie

Prezentowany inhalator jest ultradzwiekowym nebuli-
zatorem wykorzystywanym w terapii gérnych i dolnych
drég oddechowych.

Rozpylanie i inhalacja przepisanego lub zaleconego
przez lekarza lekarstwa zapobiega chorobom drég od-
dechowych, tagodzi objawy tych chordb i przyspie-

sza leczenie. Wiecej informaciji na temat zastosowania
urzadzenia mozna uzyskaé u lekarza lub farmaceuty.

Urzadzenie nadaje sie do wykonywania inhalacji w
domu oraz w podrézy. Lekarstwa mozna inhalowac
jedynie po konsultacji i zgodnie z zaleceniami lekarza.
Inhalacje nalezy przeprowadza¢ spokojnie i by¢ od-
prezonym. Nalezy wzigé wolno gteboki oddech, aby
lekarstwo dotarto gteboko do oskrzeli. Jeszcze raz
wzigé oddech.

Po odpowiednim przygotowaniu urzadzenie nadaje
sie do ponownego uzytku. Przygotowanie obejmuje
wymiane wszystkich elementéw wyposazenia facznie
z nebulizatorem typu mesh, jak réwniez dezynfekcje
powierzchni urzadzenia za pomocg dostepnego w
handlu $rodka dezynfekujacego.

W przypadku uzywania urzadzenia przez wigcej osob
nalezy dokona¢ wymiany wszystkich akcesoriow.
Dlatego najpdzniej po roku zaleca sie¢ wymiane nebu-
lizatora i innych akcesoridw.

2. Objasnienia do rysunkéw
W instrukciji obstugi zastosowano nastepujace symbole:

Ostrzezenie Ostrzezenie przed niebezpie-
czenstwem obrazen ciata lub
utraty zdrowia.

A Uwaga Ostrzezenie przed niebezpie-
czenstwem uszkodzenia urza-
dzenia lub akcesoriéw.

@ Wskazowka Wazne informacje.

Na opakowaniu i tabliczce znamionowej urzadzenia i
akcesoridw zastosowano nastepujgce symbole.

Czes$¢ stosowana typu BF

Nalezy przestrzegac instrukciji obstugi

Producent
Wt/ Wyt.

Numer seryjny

Urzadzenie klasy ochronnej 2

Nie stosowac na zewnatrz

ochrona przed ciatami obcymi o wiel-
kosci >12,5 mm i ochrona przed kro-
plami wody spadajgacymi ukosnie

N (DOglc|k Q>




Oznakowanie CE potwierdza zgod-
nosé z zasadniczymi wymogami
dyrektywy 93/42/EC w sprawie wyro-
béw medycznych.

C € 0483

3. Wskazowki ostrzegawcze i
dotyczace bezpieczenstwa

Ostrzezenie

e Przed uzyciem nalezy upewnic¢ sie, ze urzadzenie i
akcesoria nie maja zadnych widocznych uszkodzen.
W razie watpliwosci nalezy zaniecha¢ eksploataciji
urzadzenia i skontaktowac sie z przedstawicielem
handlowym lub z biurem obstugi klienta pod poda-
nym adresem.
Stosowanie urzadzenia nie zastaapi konsultacji lekar-
skiej i terapii. Dlatego w przypadku kazdego rodzaju
bélu lub choroby najpierw nalezy zasiegna¢ porady
lekarza.
W razie jakichkolwiek obaw o zdrowie nalezy skon-
sultowac sie z lekarzem pierwszego kontaktu!
W przypadku stosowania inhalatora nalezy przestrze-
gac ogolnych zasad higieny.
W przypadku zazywania lekarstw nalezy stosowac
sie do zalecen lekarza odnosnie dawki, czestotliwo-
$ci i czasu trwania inhalacji.
Nalezy zazywaé wytacznie lekarstw przepisanych lub
zalecanych przez lekarza lub farmaceute.
W przypadku nieprawidtowego dziatania urzadzenia,
wywotanego przez inhalacje ztego samopoczucia lub
bélu, nalezy natychmiast przerwac terapie.
Podczas inhalacji trzyma¢ urzadzenie z dala od oczu
- rozpylone lekarstwa moga mie¢ szkodliwe dziatanie.
e Nie uzywac urzadzenia w obecnosci gazoéw palnych.
Nie uzywac urzadzenia w poblizu nadajnikéw fal
elektromagnetycznych.
Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzywania przez
dzieci ani osoby z ograniczonymi zdolnosciami fi-
zycznymi, sensorycznymi (np. niewrazliwych na bol)
lub umystowymi lub nie posiadajace wystarczajacego
doswiadczenia i/lub wiedzy. Wyjatek stanowi przypa-
dek, gdy sa one nadzorowane przez osobe odpowie-
dzialng za ich bezpieczenstwo lub zostaty przez nig
pouczone, jak nalezy obstugiwac urzadzenie.
Nie zezwala¢ dzieciom na zabawe opakowaniem
(niebezpieczenstwo uduszenia).
Nie uzywaé dodatkowych czesci, ktére nie zostaty
polecone przez producenta.
Urzadzenia nie nalezy zanurza¢ w wodzie ani uzywac
w wilgotnych pomieszczeniach. Pod zadnym pozo-
rem nie moga wnika¢ zadne ptyny do urzadzenia.
e Urzadzenie nalezy chroni¢ przed silniejszymi wstrza-
sami.

e Jesli urzadzenie upadto lub zostato narazone na
dziatanie wysokiej wilgotnosci albo zostato w inny
sposdb uszkodzone, nie wolno go uzywac. W razie
watpliwosci nalezy skonsultowac sie z serwisem lub
przedstawicielem handlowym.

e Urzadzenie IH 50 mozna uzywac wytacznie z odpo-
wiednimi akcesoriami firmy Beurer. Stosowanie ak-
cesoriéw innych firm moze prowadzi¢ do gorszych
wynikow terapii, a takze do uszkodzenia urzadzenia.

e W przypadku gdy urzadzenie nie jest uzywane przez
diuzszy czas, nalezy wyja¢ baterie. Wyciekajacy z
baterii elektrolit moze uszkodzi¢ urzadzenie.

A Uwaga

e Przerwa w zasilaniu, nagte zaktdcenia lub inne nie-
korzystne warunki moga prowadzi¢ do uszkodzenia
urzgdzenia. Dlatego zaleca sig posiadanie urzadze-
nia zapasowego lub lekarstwa (przekonsultowanego
z lekarzem).

e Urzadzenia i przewodu zasilajgcego nie wolno prze-
chowywaé w poblizu zrodta ciepta.

e Urzadzenia nie wolno stosowa¢ w pomieszcze-
niach, w ktérych byty wczesniej uzywane spraye.
Przed przystgpieniem do terapii nalezy wywietrzy¢
pomieszczenie.

e Ze wzgleddw higienicznych kazdy uzytkownik po-
winien korzysta¢ z wiasnego zestawu akcesoriéw
(nebulizatora typu mesh, maski, ustnika).

e Urzadzenie przechowywaé w miejscu chronionym
przed wptywami niekorzystnych warunkéw atmos-
ferycznych. Urzadzenie nalezy przechowywac w od-
powiednich warunkach.

¢ Nie uzywac substancii, ktérych poziom lepkosci (za-
wiesistos¢) jest wiekszy niz 3. W przeciwnym wypad-
ku moze dojs¢ do trwatego uszkodzenia membrany.

e Nie uzywaé lekow w proszku (takze rozpuszczonych).

¢ Nie potrzasa¢ nebulizatorem, poniewaz ptyn moze
wydostaé sie na zewnatrz i uszkodzi¢ urzadzenie.

Zasilacz

A Uwaga

¢ Nalezy stosowac wytgcznie dotaczony zasilacz.

¢ Nalezy dopilnowac¢, aby gniazdo zasilania nie miato
stycznosci z ptynami.

e Jesli niezbedny jest adapter lub przedtuzacze, musza
one by¢ zgodne z obowiazujgcymi przepisami bez-
pieczenstwa. Nie mozna przekracza¢ granicy mocy
pradu oraz podanej na adapterze maksymalnej gra-
nicy mocy.

e Po kazdym uzyciu zasilacza nalezy wyciagnaé go z
gniazda.

¢ Urzadzenie mozna podtaczy¢ wytacznie do napiecia
sieciowego podanego na tabliczce znamionowe;.



Wskazéwki ogdlne

A Uwaga

¢ Urzadzenia uzywac wytgcznie:

- do terapii ludzi,

- do celdw, do jakich jest przeznaczone (terapia ae-
rozolowa) oraz w sposéb opisany w instrukcji ob-
stugi.

¢ Kazde uzycie niezgodne z przeznaczeniem moze
by¢ niebezpieczne!

e W nagtych przypadkach natychmiast zastosowac
pierwszg pomoc.

e Oprdcz lekarstw mozna stosowaé wytgcznie roztwor
gotowanej wody z sola.

e Urzadzenie nie jest przeznaczone do celdw przemy-
stowych lub klinicznych, lecz wytgcznie do uzytku
witashego w prywatnym domul!

Przed pierwszym uruchomieniem
Uwaga

e Przed uzyciem urzadzenia nalezy catkowicie usuna¢
opakowanie.

e Urzadzenie nalezy chroni¢ przed pytem, brudem i
wilgocia.

e Nie uzywac urzadzenia w mocno zapylonym otocze-
niu.

e Urzadzenie i akcesoria powinny osiagnac przed uzy-
ciem temperature pokojowa.

e Jesli urzadzenie jest uszkodzone lub dojdzie do za-
ktécen w eksploatacii, nalezy je natychmiast wyta-
czy¢.

e Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody
powstate w wyniku uzytkowania urzadzenia niezgod-
nie z przeznaczeniem.

@ Wskazéwki dotyczace postepowania z
bateriami

e Jedli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skéra lub
oczami, nalezy przemy¢ dane miejsce woda i skon-
taktowac sie z lekarzem.

e |stnieje niebezpieczenstwo potknigcial Mate dzieci
mogtyby potkna¢ baterie i sie nimi udusi¢. Dlatego
baterie nalezy przechowywa¢ w miejscach niedo-
stepnych dla dzieci.

e Nalezy zwrdci¢ uwage na znak polaryzacji plus (+) i
minus (-).

o Jesli z baterii wyciekt elektrolit, nalezy zatozyé reka-
wice ochronne i wyczysci¢ przegrode na baterie su-
cha szmatka.

e Baterie nalezy chroni¢ przed nadmiernym dziataniem
wysokiej temperatury.

e Zagrozenie wybuchem! Nie wrzuca¢ baterii do ognia.

¢ Nie wolno tadowa¢ ani zwiera¢ baterii.

e W przypadku niekorzystania z urzadzenia przez dtuz-
szy czas wyjac baterie z przegrody.
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e Nalezy uzywac tylko tego samego lub réwnowazne-
go typu baterii.

e Zawsze nalezy wymienia¢ jednoczesnie wszystkie
baterie.

¢ Nie nalezy uzywa¢ akumulatorow!

¢ Nie wolno rozmontowywac, otwiera¢ ani rozdrabnia¢
baterii.

A Ostrzezenie

Wyciekajacy baterii elektrolit lub uszkodzone baterie
moga w zetknieciu ze skérg spowodowac oparzenia
chemiczne. W celu wyjecia baterii nalezy uzy¢ w takim
przypadku odpowiednich rekawic ochronnych.

Naprawa
@ Wskazéwka

e Urzadzenia pod zadnym pozorem nie otwiera¢ ani nie
naprawiaé, poniewaz w przeciwnym razie nie bedzie
ono prawidtowo dziata¢. Nieprzestrzeganie powyz-
szych zasad powoduje wygasniecie gwarancii.

e Koniecznos¢ przeprowadzenia jakichkolwiek na-
praw nalezy zgtosi¢ w serwisie lub autoryzowane-
mu przedstawicielowi handlowemu.

4. Przydatne informacje o urzadze-
niu
Akcesoria

Uzywac wytacznie wyposazenia zalecanego przez pro-
ducenta, co gwarantuje wtasciwe dziatanie urzadzenia.

A Uwaga

Zabezpieczenie przed wylaniem

Podczas wlewania preparatu do pojemnika na lekar-
stwa nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie przekroczy¢ mak-
symalnego poziomu oznaczonego kreska (8 ml). Zale-
cana ilos¢ leku waha sie miedzy 2 a 8 ml.
Przechylenie urzadzenia w trakcie inhalacji maksymal-
nie 0 45° w dowolnym kierunku nie zaktéca nebulizacii,
a tym samym nie obniza skutecznosci terapii. Warun-
kiem prawidtowej nebulizacji jest jednak kontakt roz-
pylanej substancji a membrana. W przeciwnym wypad-
ku nebulizacja zostanie automatycznie zakorczona.
Urzadzenie trzyma¢ w miare mozliwosci pionowo.

Automatyczne wytaczanie

Urzadzenie posiada funkcje automatycznego wytacza-
nia. Gdy ilo$¢ leku lub ptynu w pojemniku spadnie po-
nizej minimalnego poziomu, urzgdzenie wytaczy sie au-
tomatycznie w celu uniknigcia uszkodzenia membrany.
Nie uzywaé urzadzenia przy pustym pojemniku na le-
karstwa lub zbiorniku wody! Urzadzenie wytacza sie
automatycznie réwniez wtedy, gdy rozpylana substan-
cja nie ma kontaktu z membrana.



5. Opis urzadzenia i akcesoriow
Budowa

1 Ostona
Pojemnik na lekarstwa
Nebulizator typu mesh
Diody kontrolne wska-
zujace stan pracy:
kolor niebieski: urza-
dzenie jest gotowe do
pracy
kolor pomaranczo-

2
3
4

|
wy: wymieni¢ baterie 5 [ > 4
Wigcznik/wytacznik ) 5
6 Obudowa
7 Komora na baterie l | 6
8 Wtyczka zasilacza \ \\
>— 7
8
L
Akcesoria
9 10
1
12 13

%

/4

9 Maska dla dorostych
10 Maska dla dzieci

11 Ustnik

12 Adapter

13 Zasilacz

Pokrowiec

6. Uruchomienie
Przed pierwszym uzyciem
@ Wskazéwka

* Nebulizator oraz akcesoria nalezy przed pierwszym
uzyciem wyczyscic¢ i zdezynfekowac. Patrz ,,Czysz-
czenie i dezynfekcja“ str. 75.
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Montaz

Wyja¢ urzadzenie z opakowania.
o Jesli nebulizator
siatkowy (3) nie
zostat jeszcze
zamontowa-

ny, przymocuj
go do nasady
pojemnika (2) i
zablokuij ja, ob-
racajgc zgodnie
z ruchem wska-
zéwek zegara,
az srebrne elektrody kontaktowe beda skierowane
w dét.

Pojemnik z
zamontowana
membrang
przymocowac
do obudowy (6)
lub urzadzenia
bazowego w taki
sposoéb, aby
styszalnie
zaskoczyt na
swoje miejsce
zaréwno z lewej, jak i prawej strony.
e Wiozy¢ baterie.

Wkiadanie baterii
e Otworzy¢ komore na baterie (7) na spodzie urzadze-
nia lekko ja naciskajac i jednoczesnie przesuwajgc w
kierunku wskazywanym przez strzatke na pokrywie
komory na baterie.

Wiozy¢ baterie (typ AA LR6).

Zwroci¢ uwage na
prawidtowa bieguno-
wos¢ baterii (schemat
na spodzie obudowy).
Ponownie natozy¢ po-
krywe komory na bate-
rie i wsuna¢ ja do oporu
w kierunku przeciwnym
do wskazywanego przez
strzatke.

@ Wskazéwka

e Dopilnowac, aby pojemnik na lekarstwa byt catko-
wicie pusty podczas wymiany baterii, w przeciwnym
razie istnieje niebezpieczenstwo, ze pojedyncze kro-
ple wydostang sie na zewnatrz.

e Gdy zaswieca si¢ pomaranczowe diody kontrolne (4),
nalezy wymieni¢ wszystkie cztery baterie, poniewaz
tabe baterie znacznie obnizajg skuteczno$¢ nebulizacji.



e Po wiozeniu nowych baterii alkalicznych urzadzenie
bedzie dziatato przez ok. 180 minut.

e Powyzszy czas wystarcza na 5-9 zabiegdw z uzy-
ciem roztworu gotowanej wody z solg (w zaleznosci
od dawki i czasu trwania zabiegu).

Praca z zasilaczem

Zasilacz (13) podtacza¢ wytacznie do napigcia siecio-

wego podanego na tabliczce znamionowe;.

e W celu podtgczenia zasilacza (13) otworzy¢ pokrywe
komory na baterie.

e Wtozy¢ wtyczke zasilacza (8) do odpowiedniego
gniazdka wyjsciowego (15), a zasilacz (13) do wta-
$ciwego gniazda sieciowego.

@ Wskazéwka

e Nalezy dopilnowaé, aby gniazdo sieciowe znajdo-
wato sie w poblizu miejsca ustawienia urzadzenia.

e Przewdd zasilajacy nalezy potozy¢ w taki sposob,
aby nikt nie mdgt sie o niego potknac.

e W celu odtgczenia inhalatora od sieci po zakoncze-
niu inhalacji nalezy najpierw wytaczy¢ urzadzenie, a
nastepnie wyja¢ wtyczke z gniazda.

e W przypadku pracy z zasilaczem (13) nie trzeba wy-
ciggac baterii.

e Zasilacza (13) nie mozna uzywac¢ do tadowania ba-
terii akumulatorowych.

7. Obstuga

1. Przygotowanie nebulizatora

e Ze wzgledow higienicz-
nych absolutnie ko-
nieczne jest czyszczenie
nebulizatora, jak rowniez
wyposazenia dodatko-
wego po kazdym uzy-
ciu, a po ostatnim uzyciu
danego dnia nalezy je zdezynfekowac. Jesli terapia
przewiduje inhalacje kolejno kilkoma réznymi lekami,
nalezy ptuka¢ nebulizator po kazdym uzyciu ciepta
wodg wodociagowa. Patrz ,Czyszczenie i dezynfek-
cja“ na stronie 75.

e Zdjac¢ ostone (1) z urzadzenia.

2. Napetnianie nebulizatora

e Odblokowa¢ zaczep, otwo-
rzy¢ pojemnik na lekarstwa
(2) i napetni¢ go izotonicz-
nym roztworem gotowanej
wody z solg lub wla¢ bezpo-
$rednio odpowiedni lek. Nie
przepetnia¢ pojemnikal Zale-
cane maksymalne napetnie-
nie wynosi 8 mi!
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o | ekarstwa nalezy zazywaé zgodnie z zaleceniami le-
karza i po uzgodnieniu z nim ilo$ci oraz czasu trwania
inhalacji.

e Jesli zalecana ilos¢ leku nie przekracza 2 ml, nalezy
uzupetni¢ pojemnik izotonicznym roztworem goto-
wanej wody z solg do co najmniej 4 ml. Rozciencze-
nie konieczne jest réwniez w przypadku lekarstw o
gestej konsystenciji. Takze w tym przypadku nalezy
przestrzegac zalecen lekarza.

3. Zamykanie nebulizatora
e Zamkna¢ pokrywe pojemnika na lekarstwa (2) i za-
blokowa¢ zaczep, ponownie natozy¢ ostone (1).

4. Korzystanie z akcesoriow

e Urzadzenie wraz z odpowiednim wyposazeniem (ust-
nikiem, maska dla dorostych lub maska dla dzieci)
nalezy potaczyé z zamontowanym pojemnikiem na
lekarstwa (2).

e Do montazu maski dla dorostych oraz maski dla dzie-
ci stuzy adapter (12).

e Przytozy¢ urzadzenie do ust, wsungé ustnik miedzy
zeby i $cisna¢ ustami. W przypadku korzystania z
maski, nalezy natozy¢ ja na nos i usta.

e Wiaczyé urzadzenie za pomoca wiacznika/wytacz-
nika (5).

e Jedli z urzadzenia wydobywa sig rozpylona mgta i
$wieca sie niebieskie diody (4), urzadzenie dziata pra-
widtowo.

5. Prawidlowa inhalacja

¢ Technika oddychania
W celu uzyskania mozliwie jak najwigkszej depozyciji
leku w drogach oddechowych nalezy zadba¢ o pra-
widtowg technike oddychania. Aby czasteczki leku
mogty dotrze¢ do drég oddechowych i ptuc, nalezy
oddychac¢ powoli i gteboko, wstrzymaé na krétko od-
dech (5 do 10 sekund), a nastepnie szybko wykonac
wydech.

e Stosowanie inhalatoréw w leczeniu schorzen drég
oddechowych jest wskazane tylko w porozumieniu z
lekarzem prowadzacym. Lekarz ustali rodzaj, dawke
i sposéb przyjmowania lekdw.

e Niektore leki sg dostepne tylko na recepte.

(i) Wskazowka

Urzadzenie trzyma¢ w miare mozliwosci pionowo.
Niewielkie odchylenie w poziomie nie ma jednak
istotnego znaczenia, poniewaz pojemnik jest zabez-
pieczony przed wyciekiem. W celu maksymalnego
wykorzystania urzadzenia nalezy dopilnowacé, aby
nie przechyla¢ go w zadnym kierunku o wiecej niz
45° oraz aby lekarstwo miato kontakt z membrana.



A Uwaga

Eteryczne olejki ziotowe, syropy od kaszlu, roztwory
do ptukania gardta, krople do wcierania lub do kapieli
generalnie nie nadaja sie do inhalacji przy uzyciu in-
halatora. Preparaty te czesto majg gesta konsystencje
i moga zaktdcac dziatanie urzadzenia, a tym samym
niekorzystnie wptywac na skuteczno$¢ terapii.

W przypadku nadwrazliwosci oskrzeli lekarstwa z olejka-
mi eterycznymi moga w niektorych przypadkach wywotaé
ostry bronchospazm (gwattowny skurcz oskrzeli z dusz-
nosciami). Nalezy zapytac o to lekarza lub farmaceute!

6. Zakonczenie inhalacji

e Po uzyciu wytaczyé urzadzenie za pomoca wiaczni-
ka/wytacznika (5).

¢ Diody kontrolne (4) gasna.

® Po rozpyleniu catego leku, urzadzenie wytacza sie.
Pozostawanie niewielkiej ilosci preparatu w pojemni-
ku na lekarstwa (2) jest uwarunkowane technicznie.

e Nie uzywac jej dalej.

e W razie potrzeby odtaczy¢ zasilacz (13) od sieci.

7. Czyszczenie

Patrz ,,Czyszczenie i dezynfekcja“ na stronie 75.

8. Czyszczenie i dezynfekcja
Nebulizator i akcesoria

A Ostrzezenie

Aby zapobiec zagrozeniu zdrowia, nalezy przestrzegac

ponizszych przepiséw dotyczacych higieny.

e Nebulizator oraz akcesoria sg przeznaczone do wie-
lorazowego uzytku. Nalezy pamietac, ze w zalez-
nosci od rodzaju zastosowania stawiane sg rézne
wymagania dotyczace czyszczenia i higienicznego
przygotowania urzadzenia do terapii.

(i) Wskazéwka

e Nie czy$ci¢ membrany ani akcesoriéw mechanicznie
za pomoca szczotek lub podobnych przedmiotéw,
poniewaz moze to spowodowac trwate uszkodze-
nia lub zaktéci¢ dziatanie urzadzenia i uniemozliwi¢
osiggniecie oczekiwanego rezultatu terapii.

¢ O dodatkowe wymagania dotyczace koniecznych
higienicznych przygotowan (pielegnacja rak, przy-
gotowanie lekarstw lub roztworéw do inhalacji) w
przypadku 0s6b szczegdlnie zagrozonych (np. cho-
rych na mukowiscydoze) nalezy zapytaé sie lekarza.

Czyszczenie

Nebulizator typu mesh z pojemnikiem oraz uzyte akce-
soria, takie jak ustnik, maska, adapter itd., nalezy po
kazdym uzyciu przemy¢ goraca woda. Starannie wy-
trze¢ do sucha czesci migkka $ciereczka.
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Czesci zmontowac dopiero, gdy beda catkowicie su-
che i wtozy¢ do suchego, szczelnego pojemnika lub
przeprowadzi¢ dezynfekcje.

e Zdja¢ z nebulizatora ustnik oraz odpowiednie akce-
soria.

e Dodac 6 ml czystej wody do pojemnika na lekarstwa
(2) i witaczy¢ urzadzenie, aby oczysci¢ membrane z
pozostatosci lekdw. (rozpyli¢ catg zawarto$¢ pojem-
nika).

e Wyjac¢ baterie.

e Wymontowac¢ z urzadzenia czesci ruchome, takie
jak nebulizator typu mesh lub pojemnik na lekarstwa
oraz osfona.

Demontaz

W celu wyczyszczenia

poszczegdinych cze-

$ci roztozy¢ nebuliza-

tor (2, 3):

e Zdemontowac pojemnik
na lekarstwa (2) z nebu-
lizatorem typu mesh (3),
wciskajgc oba zaczepy
do wewnatrz i wyjmujac
korpus do gory.

Odtaczy¢ nebulizator
typu mesh (3) od pojem-
nika na lekarstwa (2),
obracajgc go w kierun-
ku przeciwnym do ru-
chu wskazéwek zegara
i zdejmujac.

e Montaz polega na wy-
konaniu tych samych
czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

A Uwaga

Nigdy nie my¢ catego urzadzenia pod biezaca woda.
W trakcie czyszczenia nalezy upewnic sie, ze wszelkie
zanieczyszczenia zostaty usuniete, a nastepnie staran-
nie wytrze¢ do sucha wszystkie czesci. W zadnym wy-
padku nie stosowac substanciji, ktére w kontakcie ze
skora lub $luzéwkami, potkniete lub wdychane moga
by¢ potencjalnie trujace.

Obudowe urzadzenia czysci¢ w razie potrzeby zwilzona
Sciereczka, ktérg mozna nasaczy¢ tagodnym roztwo-
rem wody z mydtem.




e Jesli na srebrnych stykach urzadzenia i nebu-
lizatora znajduja sie resztki Srodkdéw medycz-
nych lub zanieczyszczen, do czyszczenia nale-
zy uzy¢ pateczek kosmetycznych nasaczonych
alkoholem etylowym.

e Réwniez zewnetrzng powierzchnie membrany i po-
jemnika na lekarstwa nalezy czyscic¢ patyczkiem hi-
gienicznym nasaczonym alkoholem etylowym.

A Uwaga

e Przed kazdym czyszczeniem nalezy wytaczy¢ urza-
dzenie, odtaczy¢ od sieci i poczekad, az ostygnie.
e Nie uzywac¢ zracych srodkdw czyszczacych i nigdy
nie my¢ urzadzenia pod biezacg woda.
Uwaza¢, aby woda nie dostata si¢ do srodka urza-
dzenia!
Nie czysci¢ urzadzenia ani akcesoridw w zmywarce!
Podtaczonego urzadzenia nie wolno dotykac wilgot-
nymi dtofimi; krople wody nie moga rozpryskiwac sie
na urzadzeniu. Mozna uzytkowac wytacznie catko-
wicie suche urzadzenie.
Nie spryskiwac ptynami szczelin wentylacyjnych! Pty-
ny, ktore przedostaty sie do urzadzenia moga spo-
wodowac¢ uszkodzenie uktadu elektrycznego, jak
réwniez innych czesci inhalatora oraz doprowadzi¢
do zaktdcen dziatania.

A Uwaga

Zalecamy przeprowadzanie inhalacji bez przerw, po-
niewaz podczas dituzszej przerwy w zabiegu prepa-
rat inhalacyjny mogtby sie przyklei¢ do nebulizatora
siatkowego, co wptywa na skutecznos$¢ stosowania
urzadzenia.

Dezynfekcja

W celu zdezynfekowania nebulizatora i akcesoriéw na-
lezy postepowaé wedtug ponizszych wskazéwek. De-
zynfekcja poszczegdinych czesci zalecana jest naj-
pozniej po ostatnim uzyciu urzadzenia danego dnia.
Inhalator IH 50 oraz wyposazenie dodatkowe mozna
dezynfekowaé dwoma réznymi sposobami, za pomoca
alkoholu etylowego lub gotujgcej sie wody.

Najpierw oczysci¢ nebulizator i akcesoria zgodnie ze
wskazéwkami podanymi pod hastem ,,Czyszczenie®.
Nastepnie mozna przeprowadzi¢ dezynfekcje.

A Uwaga

Nalezy uwazac, aby nie dotkng¢ membrany (3), ponie-
waz moze ulec uszkodzeniu.

Dezynfekcja za pomocg alkoholu etylowego

(70-75%)

e Do pojemnika na lekarstwa (2) wla¢ 8 ml alkoholu
etylowego. Zamknac¢ pojemnik. Alkohol pozostawic¢
w pojemniku na 10 minut.
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e W celu lepszej dezynfekcji potrzasac¢ od czasu do
czasu pojemnikiem.

e Po wykonaniu powyzszych czynnosci wyla¢ alkohol
etylowy z pojemnika.

e Powtdrzy¢ proces, tym razem z uzyciem wody.

e Pojemnik na lekarstwa (2) ustawi¢ w taki sposob, aby
mozliwe byto skropienie nebulizatora (3) alkoholem
etylowym. Odczekaé 10 min.

e Na zakonfczenie ponownie umyé wszystkie czesci
pod biezaca woda.

Dezynfekcja za pomoca gotujacej sie wody

e Nebulizator roztozyé zgodnie z opisem i wraz z ust-
nikiem umiesci¢ na 15 minut w gotujacej sie wodzie.
Nalezy przy tym unika¢ stykania sie czesci z goragcym
dnem naczynia.

e Nebulizator oraz ustnik mozna takze zdezynfeko-
wac za pomoca dostepnego w handlu waporyzato-
ra. W takim przypadku nalezy wskazéwek podanych
przez producenta waporyzatora w instrukcji obstugi.

e Nebulizatora nie wolno wktada¢ do kuchenki mikro-
falowe;j.

(i) Wskazowka

Masek na twarz i przewodu powietrznego nie wolno

wktadac do goracej wody!

e Zaleca sie dezynfekcje masek za pomoca dostep-
nego w handlu $rodka dezynfekujacego.

Suszenie

e Starannie wytrze¢ do sucha czesci migkka $ciereczka.

e Delikatnie potrzasna¢ (5-10x) nebulizatorem typu
mesh (3), aby usuna¢ wode zgromadzong w matych
otworach membrany.

e Poszczegdlne czesci potozyé na suchej, czystej i
chtonnej powierzchni i pozostawi¢ do catkowitego
wysuszenia (minimum 4 godziny).

@ Wskazéwka

Nalezy zwréci¢ uwage aby po przeprowadzeniu czysz-
czenia, czesci byty catkowicie suche, poniewaz w prze-
ciwnym przypadku zwigksza sie ryzyko rozwoju za-
rodkow.

Czesci zmontowac dopiero, gdy beda catkowicie su-
che i wlozy¢ do suchego, szczelnego pojemnika.
Nalezy upewni¢ sig, ze potrzgsanie doprowadzito do
catkowitego osuszenia nebulizatora typu mesh (3). W
przeciwnym razie moze okazac sie, ze po ztozeniu
urzadzenia nie mozna korzysta¢ z nebulizacji. W ta-
kim przypadku nalezy ponownie roztozy¢ nebulizator
typu mesh (3) i potrzasa¢ nim do momentu usuniecia
wody. Po uzyskaniu zagdanego efektu ztozony inhalator
powinien dziata¢ prawidtowo.



Trwatos¢ materiatu

e Przy wyborze $rodkow czyszczacych i dezynfekujg-
cych nalezy przestrzega¢ nastepujacej reguty: sto-
sowac wytacznie tagodne srodki czyszczace lub de-
zynfekujace i dozowaé je zgodnie ze wskazdwkami
producenta.

Podczas czestego uzywania i higienicznego przygo-
towywania do ponownej terapii nebulizator i akceso-
ria zuzywaja sie, jak wszystkie inne cze$¢ z tworzywa
sztucznego. Z czasem moze to prowadzi¢ do zmiany
aerozolu, a tym samym do gorszych efektdw terapii.
Dlatego zaleca si¢ wymiane nebulizatora najpdzniej
oraz akcesoridw po uptywie roku.

Przechowywanie

e Nie przechowywa¢ w wilgotnych pomieszczeniach
(np. fazienkach) ani nie transportowac z wilgotnymi
przedmiotami.

e Podczas przechowywania i transportowania chronic¢
przed statym i bezposrednim napromieniowaniem
stonecznym.

Rozwigzywanie probleméw

Problemy/
Pytania

Mozliwa przyczyna/
Sposob usunigcia

Nebulizator nie | 1. Za mata ilo$¢ leku w nebulizatorze.

wytwarza lub

2. Nebulizator nie znajdowat sie w po-
wytwarza za

Zycji pionowej.

f lu. - -
maio aerosolu 3. Nebulizator zostat napetniony roz-

tworem lekarstwa nie nadajacym
sie do rozpylenia (np. za gestym).
Uzywaé roztworu lekarstwa w pro-
porcjach podanych przez lekarza.

Jednorazowo | 1.
rozpylana jest
za mata ilos¢.

Baterie sa wyczerpane. Wymie-
ni¢ baterie lub podtaczy¢ zasilacz i
sprébowac ponownie.

uwage w przy-
padku leczenia

Problemy/ Mozliwa przyczyna/

Pytania Sposob usunigcia

Jakich Jedynie lekarz moze zdecydowac,

lekarstw jakie lekarstwa sa odpowiednie do

mozna uzywac¢ | zwalczenia danej choroby.

do inhalaciji? Nalezy skonsultowac¢ si¢ z lekarzem!
Za pomocag inhalatora IH 50 mozna
rozpyla¢ lekarstwa o stopniu lepkosci
ponizej 3.

Roztwoér do Jest to technicznie uwarunkowane i

inhalacji pozo- | normalne. Zakonczy¢ inhalacje w mo-

staje w nebuli- | mencie ustyszenia wyraznie zmienio-

zatorze. nego odgfosu pracy nebulizatora lub
wytaczenia sig urzadzenia z powodu
braku preparatu do inhalacji.

Co nalezy 1. U niemowlat maska powinna zakry-

wzigé pod wac usta i nos, aby inhalacja byta

efektywna.
2. Maska powinna zakrywac usta i

matych dzieci nos réwniez w przypadku matych
i dzieci? dzieci. Rozpylanie lekarstwa obok
$pigcej osoby nie ma wiele sensu,
poniewaz do ptuc nie dochodzi wy-
starczajgco duzo lekarstwa.
Wskazowka: inhalacje nalezy prze-
prowadzac wytacznie pod nadzorem i
przy pomocy osoby dorostej - dziecko
nie powinno samo robi¢ inhalacji.
Inhalacja z ma- | Jest to technicznie uwarunkowane.
ska trwa dfu- | Przez otwory w masce wdycha si¢
zej? za kazdym razem mniej lekarstwa niz
przez ustnik. Przez otwory aerosol mie-
sza sie z powietrzem z pomieszczenia.
Czy dlakaz- | Z higienicznego punktu widzenia jest
dej osoby to konieczne.
potrzebne s3
oddzielne ak-
cesoria?

n

. W pojemniku na lekarstwa znajduja
sie pecherzyki powietrza, ktére
uniemozliwiajg staty kontakt leku z
membrana. Nalezy to sprawdzi¢ i w
razie potrzeby usuna¢ pecherzyki
powietrza.

9. Dane techniczne

Wymiary
(dt. x szer. x wys.)

72 x 59 x 143 mm

Waga urzadzenia

238 g wraz z bateriami

w

. Czasteczki osadzone na membra-
nie uniemozliwiaja rozpylanie leku.
W takim przypadku w celu usuniecia
zanieczyszczenia mozna napetnié
pojemnik 3-6 ml wody z dodatkiem
2-3 kropli octu i catkowicie rozpyli¢
otrzymany roztwér. Nie wdychaé roz-
pylanego roztworu, a po zakoriczeniu
rozpylania umy¢ i zdezynfekowaé
pojemnik na lekarstwa (patrz str.
75). Jesli skutecznos¢ rozpy-
lania leku nie poprawi sie, nalezy
wymieni¢ membrane.

4. Membrana jest zuzyta.

Zasilanie bateryjne

4 x 1,5V typ AA, Mignon (LR6)

Pojemnosc¢ maks. 8 ml
Rozpylanie leku ok. 0,25 ml/min.
Czestotliwo$¢ drgania 100 kHz
Materiat obudowy ABS / TPE

Zasilanie sieciowe

100-240V~; 50-60Hz; 0,15A

Warunki eksploatacji

Temperatura: +5°C - +40°C
Wzgledna wilgotnos¢ powietrza
<80 % bez kondensacji

Warunki przechowy-
wania i transportu

Temperatura: -10°C - +45°C
Wzgledna wilgotnos¢ powietrza:
<80 % bez kondensacji




Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Gwarancja nie obejmuje czesci podlegajacych zuzyciu.
Numer seryjny znajduje sie na urzadzeniu lub w ko-
morze baterii.
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mass sum distribution

Particle Diameter (um)

Pomiary zostaty wykonane z zastosowaniem roztwo-
ru chlorku sodu, przy uzyciu metody laserowo-dyfrak-
cyjnej. Wykresu nie mozna prawdopodobnie zastoso-
wac w takiej formie do zawiesin lub bardzo gestych le-
karstw. Wiecej informacji na ten temat mozna uzyskac
u poszczegdlnych producentéw lekarstw.

10. Czesci zamienne i czesSci ule-
gajace zuzyciu

Czesci zamienne i czesci ulegajace zuzyciu mozna

zamawia¢ w punkcie serwisowym pod podanym

numerem katalogowym.

Nazwa Materiat REF
Nebulizator typu mesh z PC 162.711
pojemnikiem na lekarstwa

Yearpack PP, 603.05
(Ustnik, Maska dla dorostych, |PVC, EVA,

Maska dla dzieci, Nebulizator | PET

typu mesh, Adapter)

@ Wskazéwka

W przypadku zastosowania urzadzenia poza zakresem
specyfikacji nie mozna zagwarantowaé prawidtowego
dziatania. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicz-
nych majgcych na celu ulepszenie i rozwoj produktu.
Urzadzenie i akcesoria sg zgodne z europejskimi norma-
mi EN60601-1i EN60601-1-2 oraz EN13544-1 i podlega-
ja szczegdlnym przepisom odnosnie elektromagnetycz-
nej zgodnosci. Nalezy pamietac, ze przenosne i mobil-
ne urzadzenia komunikacyjne HF moga oddziatywaé na
urzadzenie. Blizsze informacje mozna uzyskac po skon-
taktowaniu sie z dziatem obstugi klienta pod podanym
ponizej adresem. Dane znajduja sie takze na korcu in-
strukcji obstugi. Urzadzenie odpowiada wymogom eu-
ropejskiej dyrektywy dotyczacej artykutéw medycznych
93/42/EC (ustawa o wyrobach medycznych).
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KOMPATYBILNOSC ELEKTROMAGNETYCZNA
e Urzadzenie odpowiada obecnie obowigzujacym
przepisom dotyczacym elektromagnetycznej kom-
patybilnosci i nadaje sie do stosowania w réznych
budynkach, tacznie z tymi, ktére przeznaczone sa
na mieszkania prywatne. Emisje czestotliwosci ra-
diowych urzadzenia s bardzo niskie i najprawdopo-
dobniej nie powodujg zadnych interferencji ze znaj-
dujacymi sie w poblizu urzadzeniami.

W kazdym razie zaleca si¢ nie stawia¢ urzadzenia
nad lub w poblizu innych urzadzen. Jesli dojdzie do
interferencji z urzadzeniami elektrycznymi, urzadze-
nie nalezy przestawi¢ w inne miejsce lub podtgczyé
do innego gniazda.

Radiostacje przenosne moga wptywac na dziatanie
urzadzenia.

11. Utylizacja

Utylizacja baterii

e Zuzyte, catkowicie roztadowane baterie nalezy wy-
rzuca¢ do specjalnie oznakowanych pojemnikow
zbiorczych, przekazywac do punktéw zbiorki odpa-
déw specjalnych lub do sklepu ze sprzetem elek-
trycznym. Uzytkownik jest zobowigzany do utylizacji

baterii zgodnie z przepisami.

¢ Na bateriach zawierajgcych szkodliwe

zwigzki znajduja sie nastepujace ozna-

czenia:

Pb = bateria zawiera ofow,

Cd = bateria zawiera kadm, Pb Cd Hg

Hg = bateria zawiera rteé.
po zakonczeniu okresu eksploatacji urzadzenia E
nie nalezy go wyrzuca¢ wraz ze zwyktymi od- s
padami domowymi. Utylizacje nalezy zleci¢ w odpo-
wiednim punkcie zbiérki w danym kraju. Urzadzenie
nalezy zutylizowa¢ zgodnie z dyrektywa o zuzytych
urzadzeniach elektrycznych i elektronicznych - WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment). W razie

pytan nalezy zwréci¢ sie do odpowiedniej instytucji
odpowiedzialnej za utylizacje.

Ogdlna utylizacja
Ze wzgledu na ochrone srodowiska naturalnego

Zastrzega sie prawo do pomytek i zmian



Electromagnetic Compatibility Information
Table 1

For all ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS

Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic emissions

The IH 50 is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the IH 50 should assure that it is used in such an environment.

Emissions Compliance |Electromagnetic environment - guidance

RF emissions CISPR 11 Group 1 The IH 50 uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissi-
ons are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic
equipment.

RF emissions CISPR 11 Class B The IH 50 is suitable for use in all establishments, including domestic establish-

Harmonic emissions IEC 61000-3-2 | Class C ments and those directly connected to the public low-voltage power supply net-

- - — - work that supplies buildings used for domestic purposes.
Voltage fluctuations/flicker emissions | Complies
IEC 61000-3-3
Table 2

For all ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS
Guidance and manufacturer’s declaration — electromagnetic immunity

The IH 50 is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the IH 50 should assure that it is used in such an environment.

Immunity test EN 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment - guidance
Floors should be wood, concrete or cera-
Electrostatic discharge (ESD) | +6 kV contact +6 kV contact mic tile. If floors are covered with synthetic
|IEC 61000-4-2 +8 kV air +8 kV air material, the relative humidity should be at
least 30 %.
Electrical fast transient/burst . : Mains power quality should be that of a typi-
IEC 61000-4-4 * 2 KV for power supply lines | 2 KV for power supply lines cal commercial or hospital environment.
Surge . ’ Mains power quality should be that of a typi-
|EC 61000-4-5 +1kV line(s) and neutral +1kV line(s) and neutral

cal commercial or hospital environment.

<5% U (>95% dipinU,) <5% U, (>95% dipin U,) Mains power quality should be that of a typi-

for 0.5 cycle for 0.5 cycle cal commercial or hospital environment.
Voltage dips, short interrup- | 40% U, (60% dip in U,) 40% U (60% dipin U,)) If the user of the IH 50 requires continued
tions and voltage variations | for 5 cycles for 5 cycles operation during power mains interruptions,
on power supply input lines | 70% U, (30% dipin U;) 70% U, (80% dipin U,) it is recommended that the IH 50 be powe-
IEC 61000-4-11 for 25 cycles for 25 cycles red from an uninterruptible power supply or
<5% U, (>95% dipin U,) <5% U, (>95% dipin U,) a battery.
for5s for5s
Power frequency
Ef\ggioe:-i‘?ﬁeld 3A/m Not applicable Not applicable
IEC 61000-4-8

NOTE: U_is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

Table 3
For ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS that are not LIFE-SUPPORTING
Guidance and manufacturer’s declaration — electromagnetic immunity

The IH 50 is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the IH 50 should assure that it is used in such an environment.

Immunity test | IEC 60601 Compliance | Electromagnetic environment - guidance
test level level
Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part
of the IH 50, including cables, than the recommended separation distance calculated from
the equation applicable to the frequency of the transmitter.
Recommended separation distance:
Conducted RF |3V 3V, d=12VP
IEC 61000-4-6 | 150 kHz to
80 MHz d=1,2P 80 MHzto 800 MHz
Radiated RF | 3V/m 3V/m d=2,3VP 800 MHz to 2,5 GHz
IEC 61000-4-3 | 80 MHz to
25 GHz Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the
’ transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres (m).
Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey,?
should be less than the compliance level in each frequency range.® (o))
Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: * &

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from
structures, objects and people.
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2 Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur
radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagne-
tic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the
location in which the IH 50 is used exceeds the applicable RF compliance level above, the IH 50 should be observed to verify normal
operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the IH 50.

° Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3V/m.

Table 4
For ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS that are not LIFE-SUPPORTING
Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the IH 50

The IH 50 is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user
of the IH 50 can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF commu-

nications equipment (transmitters) and the IH 50 as recommended below, according to the maximum output power of the communications
equipment.

Separation distance accord;ng); to frequency of transmitter
m
Rated maximum output 150 kHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2,5 GHz
power of transmitter

W d=12VP d=12VP d=23VP
0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 73
100 12 12 23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be deter-

mined using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in
watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from
structures, objects and people.
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